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deutsch

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fir ein Bauerfeind-
Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der
medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte,
denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte
lesen und beachten Sie die Gebrauchsanweisung
sorgfaltig. Bei Fragen wenden Sie sich an lhren

Arzt oder Ihr Fachgeschaft.

Zweckbestimmung

VenoTrain ulcertec ist ein Medizinprodukt zur
Langzeittherapie bei hohem Schweregrad von
phlebologischen Erkrankungen der Beine.

Indikationen
Indikationen AD:

« florides Ulcus cruris venosum

(CEAP-Stadium 6)

« Pravention von rezidivierenden Ulcera crura
venosa (CEAP-Stadium 5)

Indikationen AG:

« florides Ulcus cruris venosum mit Odem/
Odemneigung des Oberschenkels
« Ulcus cruris venosum mit Varikose am Ober-

schenkel

« Ulcus cruris postthromboticum vom Mehr-
etagentyp (Becken und/oder Oberschenkel
und/ oder Unterschenkel)

Einsatzort

Entsprechend den Indikationen am Bein

Anwendungsrisiken A

Bitte beachten Sie die Vorgaben dieser
Gebrauchsanweisung und die Hinweise des

h
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Bei sachgemafer Anwendung sind keine An-
wendungsrisiken bekannt, sofern Ihre Beine von
Fachpersonal* ausgemessen und Sie Uber das

richtige Anlegen Ihrer Kompressionsstrimpfe
informiert wurden.

Nehmen Sie am Produkt eigenmachtig keine
Veranderungen vor, da es anderenfalls nicht wie
erwartet helfen oder Gesundheitsschaden verur-
sachen kann. Gewahrleistung und Haftung sind in
diesen Fallen ausgeschlossen.

«Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und saure-
haltigen Mitteln, Salben oder Lotionen.

« Stellen Sie beim Tragen des Produktes Ver-
anderungen oder zunehmende Beschwerden
fest, unterbrechen Sie die weitere Nutzung und
wenden Sie sich an lhren Arzt.

Kontraindikationen

« fortgeschrittene periphere arterielle
Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Param-
eter zutrifft ABPI <0,5, Knochelarteriendruck
<60mmHg, Zehendruck <30mmHg oder TcP0O2
<20 mmHg FuBricken).

« dekompensierte Herzinsuffizienz
(NYHA 1I1+1V)

« septische Phlebitis

« Phlegmasia coerulea dolens

In folgenden Fallen sollte die Therapieentschei-

dung unter Abwagen von Nutzen und Risiko sowie

der Auswahl des am besten geeigneten Kompres-

sionsmittels getroffen werden:

« ausgepragte nassende Dermatosen

« Unvertraglichkeit auf Kompressionsmaterial

« schwere Sensibilitatsstorungen der Extremitat

- ausgepragte Polyneuropathie (z.B. bei Diabetes
mellitus)

« primar chronische Polyarthritis bei Gelenk-
schmerzen unter der Kompression

Bei Fragen zu diesen Angaben wenden Sie sich an
Ihren Arzt oder Ihr medizinisches Fachpersonal.

Bei Nichtbeachtung obiger Kontraindikationen ist
eine Haftung des Herstellers — insbesondere Pro-
dukthaftung — ausgeschlossen.

Anwendungshinweise

« Die erstmalige Anpassung darf nur durch medi-
zinisch geschultes Fachpersonal erfolgen.

« Legen Sie lhre Strimpfe am besten morgens
direkt nach dem Aufstehen an.

« Verwenden Sie die Kompressionsstrimpfe nicht
ohne Wundauflage.

« Tragen Sie Bauerfeind-Handschuhe fir das

An- und Ablegen |hrer VenoTrain-Kompres-

sionsstrimpfe, es erleichtert lhnen das gleich-

maBige Verteilen des Materials am Bein.

Ihre Beine und Hande missen trocken sein.

« Greifen Sie nicht mit spitzen Fingernageln in

die Maschen. Achten Sie darauf, dass Sie lhren

Schmuck vorher ablegen.

Vermeiden Sie Beschadigungen des Gestricks

und schneiden Sie keine Fadenenden und Etiket-

ten ab, da sich so herstellungsbedingte Knoten

6sen konnen.

Bewahren Sie lhre VenoTrain-Kompressions-

strimpfe an einem trockenen und licht-

geschutzten Ort auf.

Sie bekommen das Produkt als Set, bestehend

aus zwei weiflen Unterstrimpfen mit geringer

Kompression und einem hautfarbenen Ober-

strumpf mit hoher Kompression. Da der weifle

Unterstrumpf auch zur Fixierung der Wundaufla-

ge dient, wird empfohlen diesen auch nachts zu

tragen.

Kompressionsstrimpfe sind Gebrauchs-

gegenstande und unterliegen bei regelmaBiger

Benutzung einem natirlichen VerschleiBprozess.

Die empfohlene Tragezeit betragt sechs Monate.

.
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Dies setzt richtige Handhabung (An- und Able-
gen, Pflege etc.) voraus. Die max. Anwendung
bei sachgemafer Lagerung ist mit dem Symbol
einer »Sanduhr« auf dem Schachteletikett auf-
gedruckt.

« Die Abschlussrander von Unter- und Ober-
strumpf dirfen nicht direkt Gbereinander getra-
gen werden.

Reinigungshinweise

« Bitte verwenden Sie Feinwaschmittel und ein
Waschenetz. Setzen Sie |hr Produkt nie direkter
Hitze aus. RegelmaBige Pflege gewadhrleistet
eine optimale Wirkung.

« Das Produkt ist bei Anwendung eines Schonpro-
gramms fir den Trockner geeignet. Beachten
Sie auch die Hinweise auf dem Einnahetikett
am oberen Rand lhres Produktes.

« Bei Handwdsche am besten zwischen zwei tro-
ckenen Handtiichern ausdriicken (nicht wringen).

« Verzichten Sie auf Waschmittelzusatze wie
Weichspliler, optische Aufheller oder Fleckenmit-
tel.

« Vermeiden Sie chemisches Reinigen und Bigeln.

Hinweise zum Wiedereinsatz
Das Produkt ist zur Individualversorgung eines
Patienten oder einer Patientin vorgesehen.

Gewadhrleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des

Landes, in dem das Produkt erworben wurde.

Vermuten Sie einen Gewahrleistungsfall, wenden

Sie sich bitte zunachst direkt an denjenigen, von

dem Sie das Produkt erworben haben. Das Pro-

dukt ist vor Gewahrleistungsanzeige zu reinigen.

Wurden die Hinweise zum Umgang und zur Pflege

der VenoTrain ulcertec nicht beachtet, kann die

Gewabhrleistung beeintrachtigt oder ausgeschlos-

sen sein.

Die Gewahrleistung ist bei

« nicht indikationsgerechter Anwendung

« Nichtbefolgen der Anweisung des Fachpersonals

« eigenmachtiger Produktveranderung
ausgeschlossen.

Haftungshinweise

Nehmen Sie keine Selbstdiagnosen oder
Selbstmedikation vor, es sei denn Sie gehoren
zum medizinischen Fachpersonal. Suchen Sie vor
dem ersten Einsatz unseres Medizinproduktes
dringend aktiv den Rat eines Arztes oder des
geschulten Fachpersonals, da nur so die Wirkung
unseres Produktes auf lhren Korper bewertet und
ggf. durch personliche Konstitutionen entstehende
Anwendungsrisiken ermittelt werden konnen.
Befolgen Sie den Rat dieses Fachpersonals, sowie
samtliche Hinweise dieser Unterlage / oder deren
- auch auszugsweiser — Online-Darstellung, (auch:
Texte, Bilder, Graphiken etc.).

Bleiben nach der Konsultation mit dem
Fachpersonal Zweifel, nehmen Sie bitte mit ihrem
Arzt, Handler oder direkt mit uns Kontakt auf.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind
Sie verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall
bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl
dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesins-
titut flr Arzneimittel und Medizinprodukte) unver-
zlglich zu melden. Unsere Kontaktdaten finden
Sie auf der Riickseite dieser Broschiire.

Entsorgung
Bitte entsorgen Sie das Produkt nach Nutzungs-
ende entsprechend der ortlichen Vorgaben.
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Materialzusammensetzung

Der VenoTrain ulcertec besteht aus Polyamid und
Elastan. Die prozentuale Zusammensetzung ent-
nehmen Sie bitte dem jeweiligen Einnahetikett.

Der Unterstrumpf AG hat zusatzlich am oberen
Strumpfrand ein Silikonhaftband. Dieses besteht
aus Polyamid, Elastan und Silikon.

barrierefreie Version

www.bauerfeind.de/barrierefrei

[M] - Medical Device
[Uo] - Kennzeichner der DataMatrix als UDI

Stand der Information: 2024-01

* Fachpersonal ist jede Person, die nach den fir sie
geltenden staatlichen Regelungen zur Anpassung und
Einweisung in den Gebrauch von Kompressionsstrimpfe
befugt ist.

Anlege-Tipps

A » Nach Auflegen des Wundverbandes
raffen Sie den wei3en Unterstrumpf bis
zur FuBspitze.

Dehnen Sie die FuBoffnung mit beiden
Handen. Streifen Sie nun den Strumpf bis
lber die Ferse.

Beim Hochziehen sollte der Strumpf
vorsichtig Uber die Wundauflage gelegt
werden.

B;> AnschlieBend ziehen Sie den Strumpf

gleichmaBig nach oben bis unterhalb des
Knies bzw. bis zum Oberschenkel.

Fir das Anlegen des Oberstrumpfes
empfehlen wir Ihnen, die beiliegende blaue
Anziehhilfe zu nutzen.

Um Ihnen das Anziehen des Oberstrump-
fes zu erleichtern, empfehlen wir, den
Strumpf zu raffen und in Querrichtung

zu dehnen.

Danach streifen Sie die FuR6ffnung wie
gewohnt Uber die Zehen.

Uberpriifen Sie bereits nach dem Anziehen
des FuBteils, ob die Ferse gut sitzt.

Nun sollten Sie den Strumpf soweit wie
moglich in Langsrichtung bis zur Knie-
kehle ziehen.

:12 » Damit wird die richtige Passform und

die optimale medizinische Wirksamkeit
gewahrleistet.

Achten Sie beim AD-Set darauf, dass der
Abschluss des Oberstrumpfes unterhalb
des Biindchens vom Unterstrumpf positio-
niert wird.

Beachten Sie die Anleitung auf Seite 2
dieser Broschiire!

Weitere ausfiihrliche Informationen erhalten Sie
von lhrem Arzt und in lhrem Fachgeschift.

english

Dear Customer,

thank you for choosing a Bauerfeind product.

We work to improve the medical effectiveness of
our products every day — because your health is
very important to us.

Please read and observe these instructions for
use carefully. If you have any questions, please
contact your doctor or medical retailer.

Intended purpose

VenoTrain ulcertec is a medical device used for
the long-term treatment of severe phlebological
disorders in the legs.

Indications

AD indications:

« Active venous leg ulcer (CEAP stage 6)

« Prevention of recurring venous leg ulcers (CEAP
stage 5)

AG indications:

« Active venous leg ulcer with edema/tendency to
edema formation on the thigh

« Venous leg ulcer with varicose veins in the thigh

« Post-thrombotic syndrome on more than one
level (pelvis and/or thigh and / or lower leg)

Part of the body this product is used for
On the leg, in accordance with the indications

Risks of using this product A

Please closely observe the specifications in
these instructions for use and the instructions
given by the specialist.

There are no known application risks if the
product is used properly, provided your legs have
been measured by a specialist* and you have
been taught the correct method for donning the
compression stockings.

Do not modify the product yourself in any way;

otherwise it may not help as expected or it may

be harmful to your health. In these cases, any

warranty or liability claims will be excluded.

«Avoid contact with ointments, lotions, or
substances containing grease or acids.

«If you notice any changes or an increase in
symptoms while wearing the product, stop any
further use and contact your doctor.

Contraindications

- Advanced peripheral artery disease (if one of
these parameters is met: ABPI <0.5, arterial
pressure at the ankle <60 mmHg, toe pressure
<30 mmHg, or tcp02 <20 mmHg at the instep).

« Decompensated heart failure
(NYHA 111+1V)

« Septic phlebitis

« Phlegmasia coerulea dolens

In the following cases, the decision to treat should

be made after weighing the benefits against the

risks in order to choose the most appropriate

means of compression:

« Dermatosis with significant weeping

« Intolerance of the compression material

« Severely impaired sensitivity of the extremity

« Pronounced polyneuropathy (e.g. in cases of
diabetes mellitus)

« Primary chronic rheumatoid arthritis in cases of
joint pain with compression
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If you have any questions about this information,
please contact your physician or medical
specialist.

The manufacturer will not accept liability —
particularly product liability - in the event of
failure to comply with the above contraindications.

Application instructions

« The initial fitting must only be performed by
medically trained specialists.

« It is best to put on your stockings first thing in
the morning, as soon as you get up.

« Do not use the compression stockings without a
wound dressing.

« Wear Bauerfeind gloves to put on and take off
your VenoTrain compression stockings as this
makes it easier to distribute the material evenly
over the leg.

Your legs and hands must be dry.

.

Do not grasp the knitted fabric with sharp
fingernails. Make sure that you take off your
jewelry before starting.

« Avoid damaging the knitted fabric and do not
cut off any loose threads or labels, as this
could cause stitches made during production to
unravel.

Store your VenoTrain compression stockings in a
dry place away from direct light.

.

The product comes as a set comprising two
white liners exerting a low level of compression
and a skin-colored overstocking offering a high
level of compression. Since the white liner also
holds the wound dressing in place, it is advisable
to wear it at night too.

Compression stockings are articles for daily
use, and as such they are subject to natural
wear when used on a regular basis. The
recommended length of use is six months. This
is based on correct handling (putting on and
removal, care, etc.). The product’'s maximum
useful life under proper storage conditions is
indicated next to an "hourglass” symbol printed
on the label on the packet.

« The edges of the overstocking and the liner must
not be positioned directly on top of each other.

Cleaning instructions

« Please use mild detergent and a lingerie bag.
Never expose your product to direct heat.
Regular care guarantees optimum effectiveness
of the product.

« The product can be machine dried provided
a delicate cycle is chosen. Also observe the
instructions on the sewn-in label on the upper
edge of your product.

* When handwashing the stockings, we
recommend drying them between two towels (do
not wring).

« Avoid the use of washing additives like fabric
softener, optical brighteners or stain removers.

« Avoid cleaning with chemicals and ironing.

Notes on reuse

This product is intended to be fitted to one patient
only.



Warranty

The statutory regulations of the country of

purchase apply. Please first contact the retailer

from whom you obtained the product directly in

the event of a potential claim under the warranty.

The product must be cleaned before submitting

itin case of warranty claims. Warranty may be

limited or excluded if the instructions on how to

handle and care for the VenoTrain ulcertec have

not been observed.

Warranty is excluded if:

« The product was not used according to the
indication

« The instructions given by the specialist were not
observed

« The product was modified arbitrarily

Disclaimer

Do not diagnose yourself or decide on which
medication to take unless you are a medical
specialist. Before first using our medical product,
please seek the advice of a physician or trained
specialist, as this is the only way to assess the
effect of our product on your body and determine
the potential risks of using this product due to
your personal constitution. Follow the advice of
this specialist as well as all instructions in this
document or its online version, including any
excerpts (as well as texts, images, graphics etc.).
If you still have doubts after your consultation with
the specialist, please contact your physician or
retailer, or contact us directly.

Duty to report

Due to regional legal regulations, you are obliged
to immediately report any serious incident
involving the use of this medical product to both
the manufacturer and the responsible authority.
Our contact details can be found on the back of
this brochure.

Disposal
Once you have finished using the product, please
dispose of it according to local specifications.

Material content

The VenoTrain ulcertec is made of polyamide and
elastane. For information regarding the compo-
sition in percent, please refer to the individual
sewn-in label.

The AG liner additionally has a silicone top band
on the upper edge of the stocking. It consists of
polyamide, elastane, and silicone.

[M0] - Medical Device
— DataMatrix Unique Device Identifier UDI

Version: 2024-01

* A specialist is any person who is authorized according
to the state regulations for fitting and instruction in the
use of compression stockings which are relevant to
you.

Tips for putting on the compression
stockings

A » After applying the wound dressing, gather
the white liner over your toes.

B » Stretch the opening for the foot with both
hands. Now slip the stocking on until it

covers the heel.

C » When you pull it upward, the stocking
should be placed carefully over the

wound dressing.
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B%> Then pull the stocking evenly upward to

below the knee.

When you put on the overstocking, we
recommend that you use the blue don-
ning aid provided.

To make it easier to put on the
overstocking, we recommend gathering
it up and stretching it horizontally.

Then slip the opening of the stocking over
your toes as usual.

Once you have put the stocking on your
foot, check whether the heel fits correctly.

You should now pull the stocking upward
as far as possible until it reaches the
hollow of the knee.

:12 > This will ensure that it fits correctly and

has an optimum medical effect.

Make sure that the edging of the over-
stocking is positioned beneath the band
of the liner.

Please refer to the information provided
on page 2 of this brochure.

For more detail

p lt your physici
or medical retailer.

@ francais

Chére cliente,
cher client,

merci d'avoir choisi un produit de Bauerfeind.

Tous les jours, nous travaillons a l'amélioration
de l'efficacité médicale de nos produits, car votre
santé nous tient particulierement a ceeur.
Veuillez lire attentivement et tenir compte cette
notice d'utilisation. Pour toutes questions,
veuillez-vous adresser a votre médecin ou a votre
revendeur spécialisé.

Utilisation

VenoTrain ulcertec est un dispositif médical
pour le traitement a long terme des pathologies
phlébologiques des jambes en cas de degré de
graviteé élevé.

Indications

Indications AD :

« Ulcére variqueux floride (stade 6 de la
classification CEAP)

« Prévention de la récidive d'ulceres variqueux
(stade 5 de la classification CEAP)

Indications AG :

« Ulcere variqueux non cicatrisé avec cedéme/
tendance a l'cedeme de la cuisse

« Ulcere variqueux avec varices sur la cuisse

« Ulcere post-thrombotique a plusieurs endroits
des extrémités inférieures (bassin et/ ou cuisse
et/ou mollet)

Positionnement
Suivant les indications sur la jambe

Risques d'utilisation A
Veuillez suivre méticul tlesi
de la présente notice d'utilisation ainsi que les
remarques du professionnel formé.

dication.

Aucun risque d'utilisation n'est connu en

cas d'emploi adéquat du dispositif, dans la
mesure oU vos jambes ont été examinées par
un professionnel formé* et ou vous avez été
informé(e) du bon positionnement des bas de
compression.

N'effectuez vous-méme aucun changement sur le
produit ; autrement, le produit ne vous apportera
pas l'aide escomptée ou pourra entrainer des
effets néfastes sur la santé. En pareil cas, la
garantie et notre responsabilité sont exclues.
« Evitez tout contact avec des substances grasses
ou acides, des cremes ou des lotions.
«Si, lors du port du produit, vous constatez
un quelconque changement ou des troubles
progressifs, stoppez son utilisation et adressez-
vous a votre médecin.

Contre-indications
« Maladie artérielle occlusive périphérique
en stade avancé (si l'un de ces parametres
s'applique ABPI <0,5, pression systolique a
la cheville <60 mmHg, pression des orteils
<30mmHg ou TcPO2 <20 mmHg dos du pied).
« Insuffisance cardiaque décompensée
(NYHA 111 +1V)
« Phlébite septique
« Phlébite bleue (Phlegmatia Coerulea Dolens)

Dans les cas suivants, il faudra choisir le

traitement en pesant les bénéfices et les risques

et sélectionner le moyen de compression le mieux

adapté :

« Dermatoses suintantes prononcées

« Intolérance a la matiere de compression

« Troubles aigus de la sensibilité des membres
inférieurs

« Polyneuropathie prononcée (par ex., en cas de
diabéte sucré)

« Polyarthrite chronique primaire en cas de
douleurs articulaires sous compression

Pour toute question concernant les présentes
indications, veuillez-vous adresser a votre
médecin ou a votre professionnel médical formé.

Le fabricant ne pourra étre tenu responsable des
nuisances provoquées par le non-respect de ces
contre-indications et la responsabilité du fait des
produits est alors exclue.

Conseils d'utilisation

« Seul un professionnel de la santé formé est
habilité a procéder a 'ajustage de départ.

« De préférence, enfilez vos bas le matin, dés que
vous vous levez.

« N'utilisez pas les bas de compression sans
pansement pour plaie.

« Portez des gants Bauerfeind pour l'enfilage et
le retrait de vos bas de compression VenoTrain.
Cela facilite la répartition réguliere de la matiere
le long de la jambe.

« Vos jambes et mains doivent étre seches.

« Evitez de tirer sur les mailles avec vos ongles.
Veillez a retirer vos bijoux au préalable.

« Evitez d'endommager le tricot et ne coupez
aucun fil ni aucune étiquette afin d'éviter que
des nceuds réalisés pendant la fabrication ne se
défassent.

« Conservez vos bas de compression VenoTrain
dans un endroit sec et a 'abri de la lumiere.

« Vous recevez votre dispositif sous forme d'un kit,
composé de deux sous-bas blancs dotés d'une
faible compression et d'un sur-bas couleur chair,
doté d'une compression élevée. Etant donné
que le sous-bas blanc sert également a fixer
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le pansement, nous vous recommandons de le
porter également la nuit.

« Les bas de compression sont des objets du
quotidien qui subissent une usure naturelle
dans le cadre d'un usage régulier. La durée de
vie recommandée est de 6 mois. Cette durée
est calculée pour une manipulation correcte
du produit (ajustage, retrait, entretien, etc.)
L'utilisation max., en cas de stockage approprig,
est indiquée par le symbole d'un « sablier » sur
'étiquette de la boite.

« Les liserés des sous-bas et des sur-bas ne
doivent jamais étre portés directement l'un au-
dessus de l'autre.

Conseils de nettoyage

« Veuillez utiliser une lessive pour linge délicat
ainsi qu'un filet a linge. Ne jamais exposer
votre dispositif a une source de chaleur directe.
Un entretien régulier permet de garantir une
efficacité optimale du produit.

« Le dispositif est adapté a un séchage en
machine, sur cycle délicat. Veuillez tenir compte
des conseils de l'étiquette cousue sur le bord
supérieur de votre produit.

« En cas de lavage a la main, éliminez de
préférence le surplus d'eau en plagant les bas
entre deux chiffons secs (ne pas essorer).

« Abstenez-vous d'utiliser des substances
détergentes comme des adoucissants, des
éclaircissants ou des détachants.

« Evitez le nettoyage a sec et le repassage.

Conseils pour une réutilisation
Ce dispositif est réservé a la prise en charge indi-
viduelle d'un seul patient ou d'une seule patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays ou le

produit a été acheté. Si un cas de garantie est

présumé, veuillez vous adresser premiérement a

la personne a qui vous avez acheté le produit. Le

produit doit étre nettoyé avant de notifier un cas

de garantie. En cas de non-respect des indications

sur le maniement et l'entretien de VenoTrain

ulcertec, la garantie peut étre compromise, voire

devenir nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans les cas suivants :

« Utilisation non conforme aux indications

« Non-respect des consignes du professionnel
formé

« Altération arbitraire du produit exclue.

Exclusion de responsabilité

Ne vous autodiagnostiquez pas, ne vous
automédiquez pas non plus, a moins que vous
ne soyez un professionnel médical formé.
Avant d'utiliser notre dispositif médical pour la
premiere fois, demandez expressément conseil
a un médecin ou au professionnel formé ; c'est
le seul moyen d'évaluer l'effet de notre produit
sur votre corps et de déterminer les éventuels
risques d’utilisation liés a votre constitution
physique personnelle. Suivez les conseils de
ce professionnel formé ainsi que toutes les
indications de la présente documentation/ou
de sa version en ligne — méme partielle — (sans
oublier les textes, images, graphiques, etc.).

Si des doutes subsistent apres la consultation
avec le professionnel formé, veuillez contacter
votre médecin ou votre revendeur ; sinon, vous
pouvez méme nous contacter directement.

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur
a l'échelle régionale, il vous incombe de signaler
immeédiatement, aussi bien au fabricant qu'aux



autorités compétentes, tout incident grave lié a
['utilisation de ce produit médical. Vous pourrez
trouver nos coordonnées au verso de cette
brochure.

Mise au rebut

A la fin de sa durée d'utilisation, veuillez
mettre le produit au rebut conformément aux
réglementations locales.

Composition

Le VenoTrain ulcertec est en polyamide et élas-
thanne. Veuillez vous référer a l'étiquette cousue
correspondante pour en connaitre la composition
(en pourcentage).

Le sous-bas AG est en outre doté d'une bande de
fixation en silicone au niveau du bord supérieur.
Cette derniere est en polyamide, élasthanne et
silicone.

- Medical Device (Dispositif médical)
[Uo] - |dentifiant de la matrice de données comme
upDI

Mise a jour de l'information : 2024-01

* Un professionnel formé est une personne habilitée,
conformément aux réglementations nationales en
vigueur, a adapter des bas de compression et a fournir
des instructions sur leur utilisation.

Conseil d'ajustage

A » Apres avoir appliqué le pansement, fron-
cez le sous-bas jusqu'a la pointe du pied.

B » A laide de deux mains, agrandissez
l'ouverture des pieds. Enfilez maintenant
le bas jusqu'au-dessus du talon.

C » Enleremontant, le bas devrait passer sur
le pansement tout en douceur.

B%> Enfin, tirez sur le bas et remontez-le de

maniere réguliére jusqu'a la mi-genou.

Pour l'ajustage du sur-bas, nous vous
recommandons d'utiliser l'aide d'enfilage
bleue fournie.

E » Afin de faciliter l'enfilage du sur-bas,
nous vous recommandons de froncer le
bas et de l'étirer transversalement.

F » Vous enfilez ensuite l'ouverture du pied
comme d'habitude sur les orteils.

G » Tout de suite apres l'enfilage du pied,
vérifiez que le talon est bien en place.

H » Vous devez maintenant tirer sur le bas
autant que possible dans le sens de la
longueur, et ce jusqu'au creux du genou.

:12 > Une forme correcte et une efficacité

médicale optimale sont ainsi garanties.
Veillez a ce que le bord du sur-bas soit
placé sous le liseré du sous-bas.

Veuillez respectez les instructions de la
page 2 de cette brochure !

Pour toute information complémentaire,
n'hésitez pas a contacter votre médecin ou votre
revendeur spécialisé.

@ nederlands

Geachte klant,

hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een
product van Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de verbetering van de
medische effectiviteit van onze producten.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te
lezen en in acht te nemen. Neem voor vragen
contact op met uw arts of uw speciaalzaak.

Beoogd gebruik

VenoTrain ulcertec is een medisch hulpmiddel
voor de langdurige therapie bij zeer ernstige
flebologische aandoeningen aan de benen.

Indicaties

Indicaties AD:

« Actieve ulcus cruris venosum
(CEAP-classificatie 6)

« Preventie van recidiverende ulcera crura venosa
(CEAP-classificatie 5)

Indicaties AG:

« Floride ulcus cruris venosum met oedeem/
oedeemneiging van het bovenbeen

« Ulcus cruris venosum met varices in het
bovenbeen

« Multilevel ulcus cruris postthromboticum
(bekken en/ of bovenbeen en/ of onderbeen)

Plaats van gebruik
Overeenkomstig de indicaties op het been

Gebruiksrisico's

Gelieve de instructies van deze gebruiksaan-
wijzing en de opmerkingen van het geschoolde
personeel heel nauwkeurig op te volgen.

Bij correct gebruik zijn er geen gebruiksrisico's
bekend, mits uw benen door deskundig
personeel* zijn opgemeten en u informatie hebt
gekregen over het correct aantrekken van de
compressiekousen.

Breng zelf geen wijzigingen aan het product

aan, anders kan het mogelijk niet de verwachte

ondersteuning bieden of het kan schadelijk zijn
voor de gezondheid. In dit geval zijn garantie en
aansprakelijkheid uitgesloten.

«Voorkom contact met vet- en zuurhoudende
middelen, zalf of lotion.

«Indien u tijdens het dragen van het product
veranderingen of een verergering van de
klachten vaststelt, stop dan het gebruik en neem
contact op met uw arts.

Contra-indicaties

« Gevorderd perifeer arterieel vaatlijden (indien
het een van deze parameters betreft ABPI
<0,5, enkelslagaderdruk <60 mmHg, teendruk
<30mmHg of TcP02 <20 mmHg wreef).

« Gedecompenseerd hartfalen (NYHA Il +1V)

« Septische flebitis

« Phlegmasia coerulea dolens

In onderstaande gevallen dient de therapiekeuze

af te hangen van de afweging van de voordelen

en risico’s en de selectie van het meest geschikte

compressiehulpmiddel:

« Ernstige etterende huidziekten

« Intolerantie voor het materiaal van de
compressiekous

« Ernstige sensibiliteitsstoornissen van de
ledematen

« Uitgesproken polyneuropathie (bijv. bij diabetes
mellitus)

« Primaire chronische polyartritis bij gewrichtspijn
onder de compressie

Heeft u vragen over deze informatie, neem dan
contact op met uw arts of uw medisch personeel.

Bij het negeren van de bovengenoemde contra-

indicaties sluit de fabrikant elke aansprakelijkheid,

met name productaansprakelijkheid, uit.

Gebruiksinstructies

« De eerste keer mag het product alleen door me-
disch geschoold personeel worden aangepast.

« Trek uw kousen het liefst 's morgens meteen na
het opstaan aan.

« Gebruik de compressiekousen nooit zonder
wondverband.

« Draag bij het aan- en uittrekken van uw
VenoTrain compressiekousen handschoenen van
Bauerfeind want hiermee kunt u het materiaal
gemakkelijker gelijkmatig over uw been
verdelen.

« Uw benen en handen moeten droog zijn.

« Grijp niet met scherpe vingernagels in de mazen.

Let erop dat u van tevoren uw sieraden afdoet.
Voorkom beschadigingen van het breiwerk en
knip geen draaduiteinden en etiketten af, omdat
zo productiespecifieke steken kunnen losgaan.
Bewaar uw VenoTrain-compressiekousen op een
droge en donkere plaats.
U krijgt het product als set, bestaande uit twee
witte onderkousen met lichte compressie en
een huidkleurige bovenkous met krachtige
compressie. Aangezien de witte onderkous ook
dient om het wondverband te fixeren, is het
raadzaam deze ook 's nachts te dragen.
Therapeutische compressiekousen zijn
gebruiksvoorwerpen die bij regelmatig
gebruik aan een natuurlijk slijtageproces zijn
onderworpen. De aanbevolen draagtijd bedraagt
6 maanden. Voorwaarde daarvoor is correct
gebruik (aanbrengen en uittrekken, onderhoud
enz.). Met een 'zandlopersymbool' op het etiket
van de doos wordt weergegeven hoe lang u het
product kunt gebruiken, mits het op de juiste
wijze wordt bewaard.
« De boorden van de onder- en bovenkous mogen
niet direct over elkaar heen worden gedragen.

.

.

Wasvoorschrift

« Gebruik een fijnwasmiddel en een wasnet. Stel
uw product nooit rechtstreeks bloot aan hitte.
Regelmatig onderhoud garandeert een optimale
werking.

« Het product is bij gebruik van een
fijnwasprogramma geschikt voor de droger.
Let ook op de aanwijzingen op het ing id
etiket aan de bovenste rand van uw product.

« Knijp de kousen na een handwas het liefst
tussen twee droge handdoeken uit (niet
wringen).

« Gebruik geen wasmiddel met toevoegingen
zoals wasverzachters, optische witmakers of
vlekkenmiddelen.

« Niet chemisch reinigen of strijken.

Aanwijzingen voor hergebruik
Het product is bedoeld voor individueel gebruik
door één patiént(e).

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar het
product is gekocht gelden. Als u meent dat u
aanspraak op garantie kunt maken, neem dan in
eerste instantie contact op met degene van wie
u het product hebt gekocht. Het product dient te
worden gereinigd voor de aansprakelijkstelling.
Indien de aanwijzingen over het gebruik en het

onderhoud van de VenoTrain ulcertec niet zijn

nageleefd, kan de garantie worden beperkt of

uitgesloten.

De garantie is bij

« Oneigenlijk gebruik

« Het niet opvolgen van de aanwijzingen van
geschoold personeel

« Eigenmachtige productwijziging
uitgesloten.

Aansprakelijkheid

Doe niet aan zelfdiagnoses of zelfmedicatie, tenzij
u een medisch specialist bent. Vraag zeker zelf
om het advies van een arts of het geschoolde
medische personeel, voordat u ons medische
product voor het eerst gebruikt. Alleen zo kan de
werking van ons product op uw lichaam worden
beoordeeld en kunnen eventuele gebruiksrisico’s
ten gevolge van uw individuele lichaamsbouw
worden vastgesteld. Volg het advies van deze
professionals op, evenals alle instructies die u

in dit document vindt of in de — ook gedeeltelijke
- onlineversie ervan (incl. teksten, afbeeldingen,
illustraties, etc.).

Als u na het raadplegen van de medische
specialist nog steeds twijfels hebt, neem dan
contact op met uw arts, verkoper of rechtstreeks
met ons.

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke voorschriften
bent u verplicht elk ernstig voorval bij gebruik

van dit medische hulpmiddel onmiddellijk te
melden bij zowel de fabrikant als het bevoegde
overheidsorgaan. Onze contactgegevens vindt u
op de achterkant van deze brochure.

Verwijderen
Voer het product na de gebruiksduur conform de
plaatselijke voorschriften af.

Materiaalsamenstelling

De VenoTrain ulcertec is gemaakt van polyamide
en elastaan. Raadpleeg het betreffende ingenaai-
de etiket voor de procentuele samenstelling.

De onderkous AG heeft ook nog een siliconen-
boord aan de bovenste rand van de kous. Die is
gemaakt van polyamide, elastaan en silicone.

- Medical device (Medisch hulpmiddel)
- Identificatiecode van de DataMatrix als UDI

Datum van de informatie: 2024-01

* Geschoold personeel is iedere persoon die volgens
de voor u geldende overheidsregels bevoegd is om
orthesen aan te meten en patiénten te instrueren over
het gebruik ervan.

Tips voor het aantrekken

A » Na het aanleggen van het wondverband
stroopt u de witte onderkous op tot aan
het teenstuk.

B » Rek de voetopening met beide handen uit
en steek uw voet erin. Stroop nu de kous
af tot over de hiel.

C » Trek de kous omhoog en leg hem
voorzichtig op het wondverband.

B%> Trek de kous vervolgens gelijkmatig

omhoog tot onder de knie.

Voor het aantrekken van de bovenkous
raden wij u aan de bijbehorende blauwe
aantrekhulp te gebruiken.



Om het aantrekken van de bovenkous te
vereenvoudigen, raden wij u aan om de
kous op te stropen en in dwarse richting
uit te rekken.

Daarna trekt u de voetopening zoals
gewoonlijk over de tenen.

Zodra u het voetdeel van de kous heeft
aangetrokken, moet u meteen controleren
of de hiel goed zit.

Trek de kous vervolgens zover mogelijk
omhoog tot aan de knieholte.

:12 > 7o zijn de juiste pasvorm en een optimale

medische werking gegarandeerd.
Let erop dat de boord van de bovenkous
onder het boordje van de onderkous zit.

Volg de gebruiksaanwijzing op pagina 2
van deze brochure!

Meer informatie krijgt u van uw arts en in uw
speciaalzaak.

@ italiano

Gentile cliente,

la ringraziamo per aver scelto un prodotto
Bauerfeind.

Ogni giorno lavoriamo per migliorare l'efficacia
medica dei nostri prodotti, perché abbiamo
estremamente a cuore la sua salute.

La preghiamo leggere e osservare attenta-

mente queste istruzioni per l'uso. Per eventuali
domande contatti il suo medico o il suo rivenditore
specializzato.

Destinazione d'uso

VenoTrain ulcertec & un prodotto medicale per la
terapia a lungo termine di patologie flebologiche
delle gambe di grado avanzato.

Indicazioni

Indicazioni AD:

« Ulcera varicosa florida (stadio CEAP 6)

« Prevenzione di ulcera varicosa recidivante
(stadio CEAP 5)

Indicazioni AG:

« Ulcera varicosa florida con edema/tendenza
edematosa della coscia

« Ulcera varicosa con varicosi alla coscia

« Ulcera da sindrome post-trombotica multilivello
(bacino e/ o coscia e/ o parte inferiore della
gamba)

Zona di applicazione
Sulla gamba secondo le indicazioni

Rischi di impiego A

Si prega di attenersi scupolosamente alle
indicazioni della presente istruzione per l'uso e
alle avvertenze del personale specializzato.

Se utilizzate correttamente, non sono noti rischi
di impiego delle calze a compressione graduata,
purché la misurazione delle gambe sia stata
effettuata da personale specializzato* e Lei sia
stato/a informato/a circa il modo corretto di
indossarle.

Non apportare arbitrariamente alcuna modifica
al prodotto, in quanto cio potrebbe ridurre la sua
efficacia o danneggiare la salute. Questo comporta
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inoltre U'esclusione di qualunque responsabilita e

garanzia.

« Evitare il contatto con sostanze, pomate o lozioni
contenenti acidi e grassi.

«Nel caso si dovessero notare alterazioni o un
aggravarsi dei disturbi mentre si indossa il
prodotto, interromperne l'utilizzo e rivolgersi al
proprio medico.

Controindicazioni

« Arteriopatia ostruttiva periferica avanzata (se
si verifica uno dei seguenti parametri ABPI
<0,5, pressione arteriosa a livello del malleolo
<60mmHg, pressione a livello delle dita del pie-
de <30mmHg o TcPO2 <20 mmHg a livello del
dorso del piede).

« Insufficienza cardiaca scompensata
(NYHA 111+1V)

« Flebite settica

« Phlegmasia coerulea dolens

Nei seguenti casi & necessario valutare

attentamente, ai fini della decisione terapeutica,

i rischi e le opportunita come pure la scelta

dell'ausilio compressivo piu adatto:

« Dermatosi essudativa grave

« Intolleranza al materiale compressivo

« Gravi disturbi della sensibilita delle estremita

« Polineuropatia grave (ad es. in caso di diabete
mellito)

« Poliartrite cronica primaria in caso di dolore
articolare sotto la compressione

Per eventuali domande relative a queste
indicazioni contatti il Suo medico o il personale
medico specializzato.

In caso di mancata osservanza delle
controindicazioni sopra indicate il produttore
declina ogni responsabilita, in particolare esclude
la garanzia.

Avvertenze d'impiego

« Il primo adattamento deve essere effettuato da
personale medico debitamente addestrato.

« Indossare le calze al mattino subito dopo essersi
alzati.

« Non utilizzare le calze compressive senza
medicazione.

« Utilizzare guanti Bauerfeind per indossare e
togliere le calze compressive medicali VenoTrain:
sara piu facile distribuire uniformemente la
calza lungo la gamba.

« Le gambe e le mani devono essere asciutte.

Prestare attenzione affinché le unghie non

entrino in contatto con le maglie della calza.

Assicurarsi di togliere qualsiasi gioiello dalle

braccia e dalle mani prima di indossare la calza.

Evitare danni al tessuto a maglia e non tagliare

estremita di fili ed etichette, poiché cosi facendo

si potrebbero tagliare nodi effettuati durante la
produzione.

« Conservare le calze compressive medicali

VenoTrain in un luogo asciutto e al riparo dalla

luce.

Il prodotto viene fornito come set, composto da

due sottocalze bianche con azione compressiva

limitata e un gambaletto tinta carne con elevata
azione di compressione. Una delle funzioni della
sottocalza e il fissaggio della medicazione. Si
consiglia pertanto di indossarla anche la notte.

« Le calze compressive medicali sono un prodotto
di consumo e con l'utilizzo regolare subiscono un
naturale processo di usura. Il tempo consigliato
di utilizzo € 6 mesi, purché siano stati trattati
correttamente (nell'indossarli e toglierli, nella
pulizia e nel lavaggio, ecc.). La durata di utilizzo
massima con modalita di conservazione corretta

e indicata dal simbolo di una »clessidra« stam-
pato sull'etichetta della confezione.

« | bordi di sottocalza e gambaletto non devono
essere indossati se sovrapposti direttamente
l'uno sopra l'altro.

Avvertenze per la pulizia

« Utilizzare un detersivo delicato e un sacchetto a
rete. Non esporre il prodotto a calore diretto. La
cura regolare garantisce un'efficacia ottimale.

« Il prodotto puo essere asciugato nell'asciugatrice
con un programma delicato. Rispettare
inoltre le indicazioni per il lavaggio riportate
sull’etichetta cucita sul bordo superiore del
prodotto.

« In caso di lavaggio a mano, tamponare la calza
compressiva medicale tra due asciugamani
asciutti (non strizzare).

« Evitare l'uso di additivi quali ammorbidenti,
sbiancanti ottici o smacchiatori.

« Evitare di sottoporre a lavaggio chimico e di
stirare.

Avvertenze per il riutilizzo
Questo prodotto é stato concepito per il trattamen-
to individuale di un/a solo/ a paziente.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel

Paese in cui il prodotto e stato acquistato. Nel caso

in cui si ritenga di aver titolo per usufruire della

garanzia, rivolgersi in primo luogo al rivenditore

presso cui si & acquistato il prodotto. Prima di

poter usufruire della garanzia il prodotto deve

essere lavato. Qualora non fossero state rispettate

le indicazioni per la cura e 'utilizzo di VenoTrain

ulcertec, cio potrebbe comportare una limitazione

o un'esclusione della garanzia.

La garanzia € esclusa in caso di:

« Utilizzo non conforme alle indicazioni

» Mancata osservanza delle indicazioni fornite dal
personale specializzato

« Modifica arbitraria del prodotto

Esclusione di responsabilita

La preghiamo di evitare autodiagnosi e
automedicazioni, a meno che Lei non sia un
professionista nel campo della medicina. Prima

di usare il dispositivo medico per la prima volta,
consulti un medico o un professionista del settore:
cio consentira una valutazione degli effetti del
nostro prodotto sul Suo corpo e di determinare
eventuali rischi di impiego legati alla Sua
costituzione specifica. Si attenga ai consigli dello
specialista e a tutte le informazioni contenute in
questo documento/

o nella sua riproduzione online, anche di eventuali
estratti (ivi compresi: testi, immagini, grafici, ecc.).

In caso di dubbi dopo aver consultato il personale
specializzato, contatti il Suo medico, il rivenditore
del prodotto o la nostra azienda.

Obbligo di notifica

In base alle disposizioni di legge in vigore a livello
locale, qualsiasi incidente grave verificatosi
durante l'uso del presente prodotto medicale
deve essere immediatamente notificato sia al
produttore sia all’autorita competente. | nostri
dati di contatto si trovano sul retro della presente
brochure.

Smaltimento
Al termine, il prodotto va smaltito conformemente
alle disposizioni locali vigenti.

Composizione del materiale

VenoTrain ulcertec e realizzata in poliammide e
elastan. Le percentuali della composizione sono
riportate sulla relativa etichetta cucita.

La sottocalza AG e dotata inoltre di un bordo in
silicone sul bordo superiore, composto da poliam-
mide, elastan e silicone.

— Medical Device (Dispositivo medico)
- Identificativo della matrice di dati UDI

Informazioni aggiornate al: 2024-01

* Per personale specializzato si intende qualsiasi per-
sona autorizzata all'adattamento e all'addestramento
all'impiego di calze a compressione graduata secondo
le direttive nazionali vigenti nel Paese di utilizzo.

Consigli per indossare le calze

compressive medicali
A » Unavolta sistemata la medicazione
e la relativa fasciatura, indossare la
sottocalza bianca tirandola fin sulla
punta del piede.

B » Fare aderire la calza al piede utilizzando
entrambe le mani. Infilare la calza fino

al tallone.

Tirare la calza verso l'alto, prestando
attenzione alla medicazione.

B%> Tirare la calza verso l'alto, distendendola

in modo uniforme fin sotto il ginocchio.

Per indossare il gambaletto suggeriamo
di utilizzare l'apposito ausilio blu incluso.

Per indossare agevolmente il gambaletto,
distenderlo in direzione trasversale.

Indossare il gambaletto tirandolo sopra
la dita del piede, come per una normale
calza.

Verificare che il gambaletto aderisca
correttamente al tallone.

Tirare il gambaletto il pit possibile verso
l'alto fino all'altezza della fossa poplitea.

B > Questa procedura garantisce una perfetta

adattabilita e la massima efficacia medica.
Assicurarsi che il bordo del gambaletto sia
posizionato sotto il bordo della sottocalza.

Rispettare le istruzioni riportate a pagina
2 di questo opuscolo!

Per maggiori informazioni, contatti il Suo
medico e il Suo rivenditore di fiducia.

espanol

Estimado/a cliente/a:

muchas gracias por haberse decidido por un
producto Bauerfeind.

Una de nuestras propiedades es su salud, por lo
que todos los dias trabajamos para mejorar la
eficacia medicinal de nuestros productos.

Por favor, lea y siga estas instrucciones de uso
atentamente. Para cualquier pregunta, péngase en
contacto con su médico o su tienda especializada.
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Ambito de aplicacion

VenoTrain ulcertec es un producto médico para la
terapia prolongada de afecciones fleboldgicas de
las piernas de gravedad alta.

Indicaciones

Indicaciones AD:

« Ulcus cruris venosum activo (estadio CEAP 6)

« Prevencion de Ulcera venosa vascular
recidivante (estadio CEAP 5)

Indicaciones AG:

« Ulcera venosa activa en la pierna con
edema/tendencia al edema del muslo

« Ulcera venosa en la pierna con varicosis en el
muslo

« Ulcera venosa en la pierna postrombatica
multinivel (pelvis y /o muslo y/ o bien
pantorrilla)

Lugar de aplicacion
Segun las indicaciones, en la pierna

Riesgos derivados de su uso A

Por favor, observe d id te las ifi-
caciones de estas instrucciones de uso, asi como
las indicaciones del personal especializado.

Con una utilizacion correcta no se conocen riesgos
de aplicacion, siempre que sus piernas hayan sido
medidas por personal competente* y usted haya
sido informado sobre la correcta colocacion de
sus medias de compresion.

No realice modificaciones arbitrarias en el
producto, ya que de lo contrario no ejercera el
efecto esperado o causara dafos a la salud. En
estos casos no se asumira ningun tipo de garantia
y responsabilidades.

« Evite que el producto entre en contacto con
pomadas, lociones o unglientos que contengan
grasas o acidos.

«Si al utilizar el producto detecta la aparicion
de cambios o un aumento de las molestias,
interrumpa inmediatamente su uso y consulte a
su médico.

Contraindicaciones

« Enfermedad oclusiva arterial periférica
avanzada (si se cumple alguno de estos
parametros ABPI <0,5, presion arterial en
el tobillo <60 mph, presion en los dedos del pie
<30mmHg ¢ TcPO2 <20 mmHg del dorso del
pie).

« Insuficiencia cardiaca descompensada
(NYHA 11+1V)

- Flebitis séptica

« Flegmasia cerulea dolens

En los siguientes casos, la decision terapéutica

debera tomarse evaluando los beneficios y

los riesgos, asi como la eleccion del medio de

compresion mas apropiado:

» Dermatosis humeda acentuada

« Intolerancia al material del producto de
compresion

« Perturbaciones de la sensibilidad graves de la
extremidad

« Polineuropatia acentuada (p. ej. en caso de
diabetes mellitus)

« Poliartritis primaria cronica con dolores de
articulacion bajo compresion

Para cualquier pregunta respecto a estas

indicaciones, pongase en contacto con su médico
o su profesional sanitario.

En caso de no observancia de las anteriores
contraindicaciones, se descarta cualquier

responsabilidad por parte del fabricante, en
especial, la responsabilidad sobre el producto.

Indicaciones de uso

« La primera adaptacion del producto soélo puede
ser realizada por personal competente con
formacion médica.

« A ser posible, pongase sus medias por la
manana directamente después de levantarse.

« No utilice las medias de compresion sin el
aposito de la herida.

« Utilice los guantes Bauerfeind para ponerse y
quitarse las medias de compresion VenoTrain.
Le resultara mas facil desplegar de manera
homogénea el material sobre la pierna.

« Sus piernas y manos deben estar secas.

« No toque las mallas con unas unas afiladas.

No olvide quitarse previamente sus joyas o

complementos.

Evite danar el tejido y no corte ningtin cabo

de hilo ni etiqueta, ya que de hacerlo podrian

soltarse nudos de fabricacion.

« Conserve sus medias de compresion VenoTrain

en un lugar seco y protegido contra la luz.

Recibira el producto en forma de juego (kit),

compuesto de dos medias internas de color

blanco de compresion reducida y una media
externa en color carne de compresion elevada.

Debido a que la media interna blanca también

sirve para sujetar el aposito de la herida,

recomendamos llevarla puesta también por la
noche.

« Las medias de compresion son objetos de

consumo y estan sujetas a un proceso de

desgaste natural con su uso regular. El tiempo
recomendado durante el cual se pueden llevar
es de 6 meses. Ello siempre que se realice un
manejo correcto (colocacion y retirada, cuidados,
etc.). EL tiempo de utilizacion maximo, siempre
que se conserven siguiendo las indicaciones,

se indica mediante un simbolo de un “reloj de

arena” impreso en la etiqueta de la caja.

Los bordes de terminacién de la media externa e

interna no deben llevarse colocados uno encima

del otro.

Indicaciones para la limpieza

« Utilice un detergente para prendas delicadas
y una red para lavado. No exponga nunca el
producto a una fuente de calor directa. Un
cuidado regular proporciona un efecto dptimo
del producto.

« El producto es indicado para la utilizacion de un
programa delicado para la secadora. Por favor,
observe las instrucciones en la etiqueta cosida
en el borde superior del producto.

« Para el lavado a mano, lo ideal es estrujar las
medias entre dos toallas secas (no retorcer).

« No use aditivos de lavado como suavizantes,
blanqueadores épticos o quitamanchas.

« Evite el lavado quimico y el planchado.

Informacion sobre su reutilizacion
El producto esta destinado al tratamiento
individual de un paciente.

Garantia

Serdn aplicables las disposiciones legales del pais
en el que se haya adquirido el producto. Por favor,
en caso de reclamaciones de garantia, dirfjase
directamente al punto de venta donde haya
adquirido el producto. El producto debe limpiarse
antes de entregarse para la prestacion de los
servicios en garantia. No respetar las indicaciones
sobre el uso y el cuidado de VenoTrain ulcertec
puede afectar o excluir la garantia.
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Queda excluida la garantia en caso de:

« Uso no conforme al indicado

« No seguir las indicaciones del personal
competente

« Realizar cambios arbitrarios en el
producto.

Avisos de exclusion de responsabilidad

No se autodiagnostique ni se automedique

a menos que sea un profesional de la salud.
Antes de usar nuestro producto médico por
primera vez, busque activamente el consejo de
un médico o personal especializado capacitado,
ya que es la unica manera de evaluar el efecto
de nuestro producto en su cuerpo y determinar
los riesgos de uso que puedan surgir debido a la
constitucion personal. Siga los consejos de este
experto, asi como todas las instrucciones de este
documento/ o su presentacion online, ya sea de
manera parcial o completa, (incluyendo: textos,
imagenes, graficos, etc.).

Si tiene alguna duda después de consultar al
personal cualificado, péngase en contacto con
su médico, con el distribuidor o con nosotros
directamente.

Obligacion de informar

De conformidad a las normas legales regionales
vigentes, usted tiene la obligacion de informar
inmediatamente sobre cualquier hecho grave
aparecido durante el uso de este producto médico
tanto al fabricante como a las autoridades
competentes. Encontrara nuestros datos de
contacto en el reverso del folleto del producto.

Eliminacion
Al final de la vida util, deseche el producto
conforme a las normativas locales al respecto.

Combinacion de materiales

VenoTrain ulcertec esta hecha de poliamida y
elastano. Para mas informacion acerca de la com-
posicion porcentual, consulte la etiqueta cosida.
La media interna AG tiene ademas una banda de
silicona en el borde superior de la media, fabrica-
da en poliamida, elastano y silicona.

- Medical Device (Dispositivo médico)
- Distintivo de la matriz de datos como UDI

Informacion actualizada en: 2024-01

Se considera personal competente a toda aquella

persona que, conforme a la normativa estatal aplicable,

esté autorizada para adaptar medias de compresién e
instruir sobre su uso.

Consejos de colocacion

A » Tras colocar las gasas, plise la media
interna blanca hasta la puntera.

B » Estire la apertura para el pie con ambas
manos. Ahora, pase la media sobre el
talon.

Al tirar hacia arriba, debe colocarse la
media con cuidado sobre el apésito de
la herida.

B%> A continuacion, tire de las medias

uniformemente hacia arriba hasta debajo
de las rodillas.
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Para la colocacion de la media externa,
le recomendamos utilizar el pone medias
azul que se adjunta como instrumento de
ayuda a la colocacion.

A fin de facilitar la colocacion de la media
externa, recomendamos plisar la media y
estirarla en sentido transversal.

Seguidamente, pase como habitualmente
la apertura en el pie sobre los dedos.

Tras la colocacion de la parte del
pie, compruebe si el talon esta bien
posicionado.

Ahora debe tirar todo lo posible de la
media en sentido longitudinal hasta la
corva.

B > De este modo se garantizara la correcta

adaptacion y la eficacia médica optima.
Tenga en cuenta que la terminacion de
la media externa debe quedar colocada
debajo del reborde de la media interna.

C lte las instr
de este folleto.

en la pagina 2

En su médico y su comercio especializado
btendra una infor adicional detallada

portugués

Estimada cliente,
estimado cliente,

muito obrigado por ter optado por um produto da
Bauerfeind.

Trabalhamos diariamente para melhorarmos a
eficacia médica dos nossos produtos, pois a sua
saude é a nossa prioridade.

Leia e observe estas instrugdes de utilizagao
atentamente. Em caso de duvida, contacte o seu
médico ou a sua loja da especialidade.

Finalidade

As VenoTrain ulcertec sao um dispositivo médico
para o tratamento a longo prazo de doengas
flebolégicas das pernas com elevado grau de
gravidade.

Indicagoes

Indicagdes para meias abaixo do joelho:

« Ulcera venosa da perna ativa (estadio CEAP 6)

« Prevencao de ulceras venosas recidivantes
(estadio CEAP 5)

Indicagdes para meias até a altura da coxa:

« Ulcera venosa da perna com edema/tendéncia
para edema da coxa

« Ulcera venosa com veias varicosas na coxa

« Ulcera pds-tromboatica do tipo de varios estadios
(bacia e/ ou coxa e/ou parte inferior da perna)

Local de aplicagao
Consoante as indicagdes na perna

Riscos inerentes a utilizagao A
Observe cuidad e as especificagd
destas instrugdes de utilizagao e das indicagoes
do pessoal técnico.

N&o sao conhecidos riscos inerentes a utilizacao
quando utilizadas corretamente, contanto que as
suas pernas tenham sido avaliadas por pessoal




técnico® e o(a) tenham informado acerca da
colocagao correta das suas meias de compressao.

Nao efetue modificagdes nao autorizadas ao

produto, caso contrario, este podera nao produzir

os efeitos desejados ou causar problemas de

saude. Nestes casos, exclui-se a garantia e a

responsabilidade.

« Evite o contacto com substancias, pomadas ou
logdes gordurosas ou acidiferas.

«Se ao usar o produto verificar alteragoes ou cada
vez mais queixas, interrompa a sua utilizagao e
consulte o seu médico.

Contraindicagdes

« Doenca arterial obstrutiva periférica em estado
avancado (se algum destes parametros se apli-
ca, ABPI <0,5, pressao da artéria do tornozelo
<60mmHg, pressao dos dedos do pé <30mmHg,
ou TcPO2 <20 mmHg no arco do pé).

« Insuficiéncia cardiaca descompensada
(NYHA 1l +1V)

« Flebite séptica

« Flegmasia cerulea dolens

Nos casos seguintes, a decisao do tratamento

deve ser tomada apos a ponderagao dos

beneficios e dos riscos e a escolha do agente de

compressao mais adequado:

« Dermatoses humidas pronunciadas

« Incompatibilidade com o material de
compressao

« Perturbagoes graves da sensibilidade do
membro

« Polineuropatia pronunciada (p. ex., em diabetes
mellitus)

« Poliartrite cronica primaria com dor nas
articulagoes sob compressao

Em caso de duvidas relativas a estes dados,
contacte o seu médico ou o seu pessoal técnico
de saude.

Em caso de inobservancia das contra-indicacoes
supra referidas, o fabricante ndo assume a
responsabilidade, sobretudo a responsabilidade
pelo produto.

Indicag¢des de utilizagao

« O primeiro ajuste deve ser efetuado
exclusivamente por pessoal técnico com
formacao médica.

« Coloque preferencialmente as suas meias de
manha imediatamente depois de se levantar.

« Nao utilize as meias de compressao sem o
curativo da ferida.

« Utilize luvas da Bauerfeind para colocar e retirar
as suas meias de compressao VenoTrain, visto
facilitar a distribuicao uniforme do material na
perna.

« As suas pernas e maos devem estar secas.

« Nao agarre malhas com as pontas das unhas
dos dedos das maos. Certifique-se de que retira
previamente as suas joias.

« Evite danos na malha e nao retire remates e
etiquetas, pois pode desatar nds de fabrico.

« Conserve as suas meias de compressao
VenoTrain num local seco e protegido da luz.

« Recebera o produto como conjunto, composto
por dois revestimentos internos brancos de
reduzida compressao e por uma malha externa
da cor da pele de elevada compressao. Como o
revestimento interno branco também serve de
fixacao do curativo da ferida, recomendamos o
seu uso também durante a noite.

« As meias de compressao sao produtos de
consumo e estao sujeitas a um processo de

desgaste natural em caso de utilizagao regular. O
tempo de utilizagdo é de 6 meses.
Isto pressupde 0 manuseamento correto (colocar
e retirar, lavagem, etc.). A aplicagdo max., em
caso de armazenamento correto, estd impressa
no simbolo de uma »ampulheta«, na etiqueta
da caixa.

« As bordas do revestimento interno e da malha
externa nao podem ser usadas diretamente uma
sobre a outra.

Indicag¢des de limpeza

« Utilize detergente para roupa delicada e um saco
para lavagem. Nunca exponha o produto a agao
direta do calor. Os cuidados regulares garantem
o funcionamento ideal.

« O produto pode ser colocado na maquina de
secar roupa, caso se utilize um programa de
roupa delicada. Observe ainda as instrugdes na
etiqueta, na margem superior do seu produto.

« Ao lavar a mao, de preferéncia comprimir entre
duas toalhas de mao secas (nao torcer).

« Nao utilize aditivos detergentes, tais como
amaciador para a roupa, branqueadores ou tira-
nodoas.

« Evite limpeza a seco e engomar.

Indicagdes sobre a reutilizagao
0 produto destina-se ao tratamento individual de
um paciente.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do pais no

qual o produto foi adquirido. Caso presuma uma

reclamacao de garantia, dirija-se diretamente a

pessoa junto da qual adquiriu o produto. O produto

deve ser limpo antes de uma reclamagao ao

abrigo da garantia. Caso as instrugdes sobre o

manuseamento e os cuidados com as VenoTrain

ulcertec ndo tenham sido observadas, a garantia

pode ser limitada ou excluida.

Em caso de:

« Utilizacao nao conforme com as instrugoes

» Nao observancia das instrucées dos
profissionais de saude

« Alteragbes nao autorizadas ao produto.

Indicagdes de responsabilidade

Nao proceda a autodiagndsticos ou nao se
medique a si proprio, a ndo ser que seja um
profissional de saude. Antes de utilizar o nosso
produto médico pela primeira vez, procure
ativamente o conselho de um médico ou de
profissionais, pois esta é a Unica forma de avaliar
o efeito do nosso produto no seu corpo e de
determinar quaisquer riscos inerentes a utilizacao
que possam surgir devido a constituicao pessoal.
Siga o conselho do profissional de saude, bem
como todas as instrugoes deste folheto/ou da sua
- mesmo que por excertos — apresentacao online
(incluindo: Textos, imagens, graficos etc.).

Se tiver alguma duvida apds consultar o pessoal
especializado, entre em contacto com o seu
médico, revendedor ou diretamente connosco.

Dever de notificagao

Devido a normas legais regionais, ¢ obrigado(a) a
comunicar de imediato, tanto ao fabricante como
as autoridades competentes, qualquer incidente
grave durante a utilizagdo deste produto médico.
Encontra os nossos dados para contacto no verso
deste desdobravel.

Eliminagao
Elimine o produto de acordo com as
especificagbes locais apds o fim da utilizagao.

Composi¢ao do material

As VenoTrain ulcertec sao feitas de poliamida e
elastano. Obtenha as informagoes sobre a compo-
sicao percentual na respetiva etiqueta.

0 revestimento interno AG possui uma banda ade-
siva de silicone adicional no bordo superior. Esta é
feita de poliamida, elastano e silicone.

- Medical Device (Dispositivo Médico)
— Identificador da matriz de dados como UDI

Versao atualizada em: 2024-01

Por pessoal técnico entende-se qualquer pessoa que,
de acordo com os regulamentos oficiais em vigor

no seu pais, esteja autorizada a efetuar o ajuste e o
fornecimento de instrucoes relativamente a utilizagcao
de meias de compressao.

Conselhos de colocagao

A » Apds colocar o penso adesivo, junte o
revestimento interno branco até a ponta
do pé.

B » Estique a abertura para o pé com ambas
as maos. Passe agora a meia por cima do
calcanhar.

C » Ao puxar a meia para cima, esta deve
ser colocada com cuidado por cima do
curativo da ferida.

B}> Em seguida, puxe a meia de forma

uniforme para cima até ficar por baixo
do joelho.

Para a colocagao da malha exterior,
recomendamos que utilize acessorio
auxiliar de colocacao azul fornecido.

E » Parafacilitar a colocacdo da malha
externa, recomendamos que junte a meia
e que a estique na diregao transversal.

F » Em seguida, passe como habitualmente a
abertura para o pé por cima dos dedos.

G » Verifique apos a colocagdo da parte do pé,
se o calcanhar se encontra bem assente.

H » Agora puxe a meia o mais possivel na
longitudinal até a regido poplitea.

B > Deste modo, é possivel garantir a forma de

ajuste correta e a eficacia medicinal ideal.
Tenha em atencao que a bainha da malha
externa seja posicionada abaixo do punho
do revestimento interno.

Siga as instrugdes na pagina 2 deste
folheto!

Para mais informagdes detalhadas, dirija-se ao
seu médico e a sua loja da especialidade.

@ svenska

Basta kund!

Tack for du har valt en produkt fran Bauerfeind.

Eftersom din halsa ar viktig for oss arbetar vi
varje dag med att forbattra den medicinska
effekten hos vara produkter.

Las och folj denna bruksanvisning noggrant.
Kontakta din lakare eller fackhandel om du har
fragor.

Andamalsbestimning

VenoTrain ulcertec ar en medicinsk produkt for
langtidsbehandling av flebologiska sjukdomar av
hog svarighetsgrad i benen.

Indikationer

Indikationer AD:

« Florid ulcus cruris venosum (CEAP-stadium 6)

« Prevention av recidiverande ulcera crura venosa
(CEAP-stadium 5)

Indikationer AG:

« Florid ulcus cruris venosum med
6dem/6demtendens i laret

« Ulcus cruris venosum med varicer pa laret

« Posttrombotiskt ulcus cruris i flera omraden
(backen och/eller lar och/eller underben)

Anviandningsomrade
I enlighet med indikationerna pa benet

Anvandningsrisker A

Fdlj noggrant anvisningarna i denna
bruksanvisning samt instruktioner fran
fackpersonal.

Vid andamalsenlig anvandning finns inga kanda
risker. Detta forutsatter att fackpersonal® har matt
dina ben och att du har fatt information om hur
kompressionsstrumporna tas pa korrekt.

Utfor inga andringar pa produkten pa eget initiativ

eftersom den da inte hjalper som avsett, eller kan

orsaka skador. | detta fall galler inte garanti eller

felansvar.

« Se till att produkten inte kommer i kontakt med
fett- och syrahaltiga medel, salvor eller kramer.

+0m du kan konstatera forandringar eller
tilltagande besvar nar du anvander produkten
ska du avbryta anvandningen och kontakta din
lakare.

Kontraindikationer

« Framskriden perifer, arteriell klaffsjukdom
(om nagot varde uppgar till ABPI <0,5,
ankelartartryck <60 mmHg, tatryck <30 mmHg
eller TcPO2 <20 mmHg fotrygg).

« Dekompenserad hjartinsufficiens
(NYHA 111 +1V)

« Septisk flebit

« Flegmasia coerulea dolens

| foljande fall bor behandlingsbeslutet fattas med

hansyn till fordelar och risker samt valet av den

bast lampade kompressionsprodukten:

« Utpraglat vatskande dermatos

« Intolerans mot kompressionsmaterial

« Svara kanselstorningar i extremiteten

« Utpraglad polyneuropati (t ex vid diabetes
mellitus)

« Primar kronisk polyartrit vid ledsmartor under
kompression

Kontakta din lakare eller din specialist i
fackhandeln om du har fragor om dessa uppgifter.

Om dessa kontraindikationer inte beaktas
bortfaller tillverkarens ansvar, i synnerhet
produktansvaret.

Anvandningsinformation

« Den forsta tillpassningen far endast utforas av
medicinskt utbildad personal.

« Det ar lampligast att ta pa strumporna direkt nar
du stiger upp pa morgonen.

« Anvand inte kompressionsstrumpan utan ett
sarforband.

« Anvand Bauerfeind-handskar for att ta pa och
av dina VenoTrain-kompressionsstrumpor.
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Handskarna gor det enklare att stryka ut
produkten jamnt over benet.
Dina ben och hdnder maste vara torra.
Stick inte vassa fingernaglar i maskorna. Tank pa
att ta av smycken innan strumporna tas pa.
Undvik att skada stickningen och klipp inte bort
tradandar och etiketter eftersom knutar fran
tillverkningen da kan ga upp.
Forvara dina VenoTrain-kompressionsstrumpor
pa en torr och mork plats.
Produkten kommer som ett set som bestar av
tva vita understrumpor med lag kompression
och en hudfargad overstrumpa med hog
kompression. Eftersom den vita understrumpan
ocksa tjanar till att fixera sarférbandet
rekommenderas du att bara denna dven pa
natten.
Kompressionsstrumpor ar forbrukningsvaror
och slits efter hand vid regelbunden anvandning.
Rekommenderad anvandningstid uppgar till 6
manader. Detta forutsatter korrekt handhavande
(patagning, avtagning, skétsel osv.). Maximal
hallbarhet vid korrekt forvaring anges med ett
“timglas” pa askens etikett.
« Avslutningskanterna pa under- och éverstrumpan
far inte anvandas direkt ovanpa varandra.

Rengdringsanvisningar

« Anvand fintvattmedel och en tvattpase. Utsatt
inte produkten for direkt varme. Regelbunden
skotsel garanterar en optimal effekt.

« Produkten lampar sig for torktumling med
skonprogram. Observera informationen pa den
insydda etiketten upptill pd produkten.

« Vid handtvatt ar det [@mpligast att pressa ut
vattnet mellan tvd handdukar (vrid inte).

« Undvik tvattmedelstillsatser sasom skoljmedel,
optiska blekmedel och flackborttagningsmedel.

« Undvik kemtvatt och strykning.

Information om ateranvandning
Produkten ar avsedd for individuell anvandning
av en patient.

Garanti
For produkten galler de lagstadgade
bestammelserna i det land dar produkten ar
inforskaffad. Vid garantiarenden ska du i forsta
hand vanda dig till den aterférsaljare som du
kopte produkten av. Produkten ska rengoras innan
den visas upp i garantiarenden. Om anvisningarna
om hantering och skotsel av VenoTrain ulcertec
inte har foljts kan garantin begransas eller
upphora att galla.
Garantin upphor att galla om
« Produkten inte har anvants enligt indikationen
« Anvisningarna fran fackpersonalen inte har foljts
« Du har utfért andringar pa produkten pa eget
initiativ.
Information om ansvar
Sjalvdiagnostisera dig inte och sjalvmedicinera
inte, savida du inte sjalv ar medicinsk
fackpersonal. Innan du anvander var medicinska
produkt for forsta gangen ar det viktigt att du
aktivt radfragar lakare eller utbildad fackpersonal,
eftersom detta ar det enda sattet att bedoma
effekten av var produkt pa din kropp och vid behov
faststalla eventuella risker med anvandningen
som kan uppsta pa grund av din personliga fysik.
Folj raden fran fackpersonalen och all information
i detta underlag/eller dess internetversion — aven
i form av utdrag (inklusive text, bilder, grafik etc.).

Kontakta din lakare, aterforsaljare eller oss direkt
om du fortfarande ar osaker efter att du har
radfragat fackpersonalen.

Rapporteringsskyldighet

Enligt regional lagstiftning ar du skyldig att utan
drojsmal rapportera alla allvarligare tillbud vid
anvandning av detta medicinska hjalpmedel till
saval tillverkaren som till ansvarig myndighet. Du
hittar vara kontaktuppgifter pa baksidan av denna
broschyr.

Avfallshantering

Avfallshantera produkten enligt lokala foreskrifter
efter anvandningstiden.

Materialsammansattning

VenoTrain ulcertec bestar av polyamid och elas-
tan. Den procentuella sammansattningen hittar du
pa den isydda etiketten.

Understrumpan AG har ett extra silikonfastband
vid strumpans ovre kant.

Detta bestar av polyamid, elastan och silikon.

- Medical device (Medicinteknisk produkt)
- Identifierare for datamatris som UDI

Senaste uppdatering: 2024-01

Som fackpersonal betraktas personer som enligt gal-
lande nationella bestammelser ar behdriga att justera
kompressionsstrumpor och ge instruktioner om hur de
anvands.

Tips for patagning

A » Efter att du har tagit pa ett sarforband,
rulla upp den vita understrumpan och
hall den mot fotspetsen.

B » Toj ut strumpdppningen med bada
handerna. Stryk nu strumpan sa att den
kommer upp over halen.

C » Nar strumpan dras upp ska den foras
forsiktigt over sarforbandet.

B;> Dra darefter strumpan med jamna tag

upp till under knaet.

For patagning av dverstrumpan
rekommenderar vid dig att anvanda
bifogat, blaa patagningshjalpmedel.

E » For att underlatta patagningen av éver-
strumpan rekommenderar vi att du rullar
upp strumpan och tojer den pa tvaren.

F » Darefter stryker du strumpoppningen
som vanligt ver tarna.

G » Nar du har dragit upp strumpans fotdel
bér du direkt kontrollera att hdldelen har
hamnat ratt.

H » Nu ska du dra strumpan sa langt det gar i
langdriktningen upp till knavecket.

:12 > Pa detta satt garanteras korrekt passform

och optimal medicinsk effekt.

Se till att avslutningen pa dverstrumpan
placeras under mudden pa
understrumpan.

Observera instruktionen pa sidan 2 i
denna broschyr!

Ytterligare information erhaller du fran din
lakare och din fackhandel.
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norsk

Kjare kunde,

tusen takk for at du har bestemt deg for et
produkt fra Bauerfeind.

Vi jobber for a forbedre den medisinske
effektiviteten av vare produkter hver dag, fordi
helsen din er viktig for oss. Vi ber deg om a
lese og folge denne bruksanvisningen noye.
Hvis du har sparsmal, kontakt legen din eller
spesialforretningen.

Produktets hensikt

VenoTrain ulcertec er et medisinsk utstyr for
langtidsbehandling ved alvorlig flebologiske
sykdommer i bena.

Indikasjoner

Indikasjoner AD:

« Florid ulcus cruris venosum (CEAP-stadium 6)

« Forebygging av tilbakevendende ulcera crura
venosa (CEAP-stadium 5)

Indikasjoner AG:

« Kronisk ulcus cruris venosum med
odem/tilberlighet til edem i laret

« Ulcus cruris venosum med varikose pa laret

« Posttrombotisk ulcus cruris pa flere nivaer
(bekken og/eller laret og/eller skinnleggen)

Bruksomrade
| henhold til indikasjonene pa benet

Risiko ved anvendelse A

Vzr oppmerksom pa 3 folge instruksene i

denne bruksanvisningen og merknadene til

fagpersonalet noye.

Det foreligger ikke kjennskap til risiko ved riktig

bruk. Det forutsettes at bena dine er malt av

fagpersoner* og at du har fatt informasjon om

hvordan kompresjonsstrampene tas pa.

Du ma ikke foreta endringer pa produktet pa eget

initiativ, da det ellers kan slutte & hjelpe som

forventet eller kan forarsake helseskader. Garanti

og ansvar er utelukket i disse tilfellene.

«Unnga kontakt med fett- og syreholdige midler,
salver eller kremer.

«Hvis du under bruken av produktet merker
eventuelle endringer eller gkende ubehag, avbryt
bruken og kontakt legen din.

Kontraindikasjoner

« Avansert perifer arteriell sykdom (hvis en
av disse parameterne foreligger ABPI <0,5,
ankelarterietrykk <60 mmHg, tatrykk <30 mmHg
eller TcPO2 <20 mmHg fotrygg).

« Dekompensert hjerteinsuffisiens
(NYHA 111 +1V)

« Septisk flebitt

« Phlegmasia cerulea dolens

| folgende tilfeller ber behandlingsavgjerelsen tas

under overveielse av fordeler og risiko samt valg

av de mest passende kompresjonsmidlene:

« Utpregede vaeskende dermatoser

« Inkompatibilitet med kompresjonsmaterialet

« Alvorlige sensibilitetsforstyrrelser i
ekstremitetene

- Fremskreden polynevropati (f.eks. ved diabetes
mellitus)

« Primaer kronisk polyartritt ved leddsmerter
under kompresjon

Hvis du har spersmal om disse spesifikasjonene,
ber vi deg om a kontakte legen din eller medisinsk
fagpersonale.

Hvis det ikke tas hensyn til ovennevnte
kontraindiksjoner, frafaller produsentens ansvar —
spesielt produktansvar.

Anvisninger for bruk

« Den forste tilpasningen skal kun utferes av
fagpersonale med medisinsk utdannelse.

« Ta helst strampene pa om morgenen rett etter at
du har statt opp.

« lkke bruk medisinske stottestroamper uten
sarbandasje.

« Bruk hansker fra Bauerfeind nar du skal ta
kompresjonsstrgmpene fra VenoTrain pa og av.
Dette gjor det enklere a fordele strempen jevnt
pa benet.

Dine ben og hender ma vare torre.

Unnga a bergre maskene med spisse
fingernegler. Ta av smykker pa forhand.

Unnga skader pa strikkematerialet og klipp
heller ikke av tradender eller etiketter, da dette
kan fore til at viktige knuter l@sner.

« Kompresjonsarmstrgmpene fra VenoTrain skal
oppbevares tort og merkt.

» Du mottar produktet som sett, som bestar av to
hvite understremper med mindre kompresjon og
en hudfarget ytterstrempe med hgy kompresjon.
Ettersom den hvite understrempen ogsa brukes
til & fiksere sarplasteret, anbefaler vi & bruke
denne ogsa om natten.

« Kompresjonsstremper er bruksgjenstander og er
utsatt for naturlig slitasje ved regelmessig bruk.
Anbefalt brukstid er 6 maneder. Dette forutsetter
riktig handtering (ta pa og av, stell osv.). Maks.
brukstid ved riktig lagring er trykket pa etiketten
pa esken med et »timeglass«-symbol.

« Endekantene pa under- og ytterstrempen ma
ikke brukes direkte over hverandre.

.

.

Anvisninger for rengjering

« Bruk finvaskemiddel og et vaskenett. Ikke
utsett produktene dine for direkte varme.
Regelmessig pleie sikrer optimal virkning.

« Produktet kan tarkes med skaneprogram i
terketrommel. Felg anvisningene pa den
pasydde etiketten pa den gvre kanten av
produktet.

« Ved handvask er det best a tarke strempene
mellom to terre handkleer (de skal ikke vris).

« Unnga tilsetninger som skyllemiddel,
blekemiddel og flekkfjerner.

« Unnga kjemisk rengjering og stryking.

Anvisninger for gjenbruk

Produktet er beregnet til individuell behandling av
én pasient.

Garanti

Lovbestemmelsene i landet hvor produktet ble
kjopt, gjelder. Hvis du mistenker et garantitilfelle,
ta forst direkte kontakt med forhandleren som
du kjopte produktet av. Produktet skal rengjores
for det vises i garantitilfeller. Hvis anvisningene
om handtering og vedlikehold av VenoTrain
ulcertec ikke er overholdt, kan garantien bli
pavirket eller utelukket.

Ved:

« Bruk som ikke er i samsvar med indikasjonene

« Manglende overholdelse av instruksjonene fra
fagpersonalet

< Uautorisert endring av produktet er utelukket.



Ansvarsfraskrivelse

Ikke selvdiagnostiser eller selvmedisiner, med
mindre du er medisinsk fagpersonell. Radfer deg
med legen din eller kvalifisert fagpersonale for
du tar i bruk vart medisinske produkt for farste
gang. Dette er den eneste maten effekten av
produktet kan vurderes i henhold til kroppen din
og eventuelle, individuelle risikoer ved anvendelse
kan utredes. Folg radene fra dette fagpersonalet
og all informasjonen i denne brosjyren/eller dens
nettversjon — inkludert utdrag (herunder: tekst,
bilder, grafikk osv.).

Hvis du er i tvil etter a ha konsultert fagpersonalet,
kontakt legen din, forhandleren eller oss direkte.

Meldeplikt

Pa grunn av regionale lovbestemmelser, er

du forpliktet til & rapportere alle alvorlige
hendelser ved bruk av dette medisinske utstyret
til bade produsenten og den kompetente myn-
digheten umiddelbart. Var kontaktinformasjon
finner du pa baksiden av denne brosjyren.

Avfallsbehandling

Etter avsluttet bruk, vennligst avhend produktet i
henhold til lokale forskrifter.

Materialsammensetning

VenoTrain ulcertec bestar av polyamid og elastan.
Den prosentvise sammensetningen er angitt pa
den pasydde etiketten.

Understrempen AG har i tillegg et silikonband pa
den gvre kanten av strempen. Denne bestar av
polyamid, elastan og silikon.

- Medical Device (Medisinsk utstyr)
- Identifikator av DataMatrix som UDI

Informasjonen ble sist oppdatert: 2024-01

* Fagpersonale er personer som er autorisert til &
tilpasse og gi instruksjoner om bruk av bandasjer og
ortoser.

Tips for a ta pa strempene
A » Etter du har lagt pa sarbandasjen,
forer du den hvite understrempen til
taspissene.

B » Strekk fotdelen med begge hender. Trekk
opp strempene til over haelen.

C » Trekk strempen forsiktig over
sarbandasjen.

> Trekk deretter strempen jevnt opp til
D2
under kneet.

Vi anbefaler at du bruker den
medfglgende bla pakledningshjelpen nar
du tar pa strempen.

E » Foragjore det lettere a ta pa
ytterstrempen, anbefaler vi at du samler
hele strempen for du tar den pa og
strekker den pa tvers.

F » Deretter lar du fotdelen gli over terne
som vanlig.

G » Etter du har tatt pa fotdelen sjekker du om
halen sitter godt.

H » Natrekker du strempen sa langt som
mulig i langsgaende retning opp til
knehasene.

:12 > Slik sikrer du riktig passform og optimal

medisinsk effektivitet.

Pass pa at kanten pa ytterstrempen
plasseres under kanten pa
understrempen.

Se veiledningen pa side 2 i denne
brosjyren!

Narmere og utferlig informasjon far du hos
din lege og din fagforhandler.

@ suomi

Arvoisa asiakas,

kiitos paatoksestasi ostaa Bauerfeind-tuote.

Teemme joka paiva tyota hoitotuotteidemme
tehokkuuden parantamiseksi entisestaan, silla
terveytesi on meille tarkeaa.

Lue ja noudata huolellisesti ndita kayttoohjeita.
Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta hoitavaan
laakariisi tai tuotteen jalleenmyyjaan.

Kayttotarkoitus

VenoTrain ulcertec on alaraajojen vaikeiden
laskimoperdisten sairauksien pitkaaikaiseen
hoitoon tarkoitettu terveydenhuollon tarvike.

Kayttoaiheet

Kayttoaiheet, AD:

« Laskimosaarihaava oireiden ollessa
pahimmillaan (CEAP-luokitus 6)

« Laskimosaarihaavan (CEAP-luokitus 5)
uusiutumisen ehkaisy

Kayttoaiheet, AG:

« Turvotusta/reiden turvotusta aiheuttava
laskimosaarihaava oireiden ollessa
pahimmillaan

« Laskimosaarihaava, johon liittyy
laskimolaajentuma reidessa

« Posttromboottinen saarihaava, monivaiheinen
(lantio, reisi ja/tai saari)

Kayttoalue
Jalassa kayttoaiheiden mukaisesti

Kayttson liittyvat riskit 2\
Noudata tarkasti kdyttéohjeen maarayksia ja

Hb oot bre

Oston antamia
Asianmukaisesta kaytosta ei ole raportoitu
haittavaikutuksia. Edellytyksena on, etta
ammattihenkilosto* on mitannut jalkasi

ja opastanut l@aakinnallisten hoitosukkien
oikeaoppisessa pukemisessa.

Ala tee tuotteeseen omavaltaisia muutoksia, silla
silloin se ei anna tarvittavaa apua tai se voi aiheut-
taa terveydellista haittaa. Takuu ja valmistajan
tuotevastuu eivat talloin ole voimassa.

« Tuote ei saa joutua kosketuksiin voiteiden,
kosteusemulsioiden tai muiden rasvoja tai
happoja sisaltavien aineiden kanssa.

« Jos huomaat tuotteen kayton yhteydessa
muutoksia tai vaivojen pahenemista, keskeyta
tuotteen kaytto ja ota yhteys hoitavaan laakariin.

Kayttorajoitukset (vasta-aiheet)

« Pitkalle edennyt perifeerinen valtimotauti,
jos jokin seuraavista toteutuu: ABPI <0,5,
nilkkapaine <60 mmHg, varvaspaine <30 mmHg
tai TcP0O2 jalkapoydan paalta <20 mmHg.

« Dekompensoitu sydamen vajaatoiminta
(NYHA 11 +1V)

« Septinen flebiitti
« Phlegmasia cerulea dolens

Seuraavissa tilanteissa on terapiasta paatettaessa

punnittava hyétyjen ja riskien valista suhdetta

seka valittava sopivin kompressiovaline:

« Selvasti markivat dermatoosit

« Kompressiomateriaalien sietovaikeudet

« Vakava polyneuropatia (esim. diabeteksen
yhteydessa)

« Primaarinen krooninen polyartriitti nivelkipujen
yhteydessa kompression aikana

Jos sinulla on kysyttavaa naista tiedoista, ota
yhteytta hoitavaan laakariisi tai terveydenhuollon
ammattilaiseen.

Jos ylla mainittuja kayttorajoituksia ei noudateta,
valmistajan vastuu — erityisesti tuotevastuu —
raukeaa.

Kayttoohjeet

« Vain koulutettu ammattihenkilosto saa sovittaa
tuotteen ensimmaisella kayttokerralla.

« Suosittelemme sukkien pukemista aamuisin heti
ylosnousun jalkeen.

« Laakinnallisia hoitosukkia ei saa kayttaa ilman
haavataitoksia.

« Kayta laakinnallisten VenoTrain-hoitosukkien
pukemiseen ja riisumiseen Bauerfeind-kasineita.
Ne helpottavat sukkamateriaalin silottelua
tasaiseksi.

« Jalkojen ja kdsien on oltava kuivat.

« Valta koskemasta neulokseen teravilla kynsilla.
Riisu korut ennen sukkien pukemista.

« Valta neuloksen vaurioitumista. Ala leikkaa pois
langanpaita tai tuote-etiketteja, silla neuloksen
solmut voivat talloin aueta.

« Sailyta laakinnallisia VenoTrain-hoitosukkia
kuivassa ja valolta suojatussa paikassa.

« Tuote toimitetaan kokonaisuutena, joka sisaltaa
kaksi lievasti puristavan valkoista alussukkaa
seka voimakkaasti puristavan ihonvarisen
paallyssukan. Koska valkoinen alussukka myos
pitaa paikallaan haavataitosta, suosittelemme
sen ymparivuorokautista kayttoa.

« Laakinnalliset hoitosukat ovat kayttoesineita,
jotka kuluvat saannollisessa kaytossa
luonnostaan. Suositeltu kayttoaika on
6 kuukautta. Sen toteutuminen edellyttaa
tuotteen asianmukaista kasittelya (pukeminen,
riisuminen, hoito jne.). Pisin kayttoaika
asianmukaisesti sdilytettyna on merkitty
pakkauksen etikettiin “tiimalasisymbolilla”.

« Alus- ja paallissukan reunat eivat saa olla taysin
paalletysten.

Puhdistusohjeet

« Kayta tuen pesemiseen hienopesuainetta
ja pesupussia. Ala altista tuotetta suoralle
kuumuudelle. Saannallinen hoito takaa tuotteen
optimaalisen vaikutuksen.

« Tuote soveltuu kuivattavaksi kuivausrummussa,
jos kaytettavissa on hellavarainen kuivausoh-
jelma. Noudata myés tuotteen ylareunaan om-
mellussa tuote-etik & olevia hoit jei

« Kasin pestaessa suosittelemme puristelemaan
sukat kuivaksi kahden kuivan pyyhkeen valissa
(ala vdanna kuivaksi).

« Ala kayta pyykinpesussa lisaaineita, kuten
huuhtelu-, valkaisu- tai tahranpoistoaineita.

« Valta kemiallista pesua ja silittamista.

Tuotteen uudelleenkdytto
Tuote on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle.

Tuotetakuu
Tuotteeseen sovelletaan sen ostomaan
lainsaadantoa. Mahdollisessa takuutapauksessa
ota ensin yhteytta tuotteen myyjaan. Tuote
on puhdistettava ennen takuuvaatimuksen
esittamista. Jos VenoTrain ulcertecin hoito- ja
kasittelyohjeita ei ole noudatettu, takuuta voidaan
rajoittaa tai se voi raueta kokonaan.
Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
« Tuotetta on kaytetty kayttoaiheiden vastaisesti
« Ammattihenkiloston antamia ohjeita ei ole
noudatettu
« Tuotteeseen on tehty omavaltaisia
muutoksia.

Tuotevastuu

Ala tee itsediagnoosia tai itsehoitoa, ellet ole
terveydenhuollon ammattilainen. Ennen kuin
kaytat terveydenhuollon tarviketta ensimmaista
kertaa, kysy neuvoa laakarilta tai koulutetulta
ammattihenkilostolta, silla se on ainoa tapa
arvioida tuotteemme vaikutusta kehoosi ja
maarittaa tarvittaessa ruumiinrakenteestasi
johtuvat kayttoon liittyvat riskit. Noudata
ammattihenkildston neuvoja ja kaikkia taman
asiakirjan tai sen verkkoversion ohjeita (mukaan
lukien tekstit, kuvat, grafiikka jne.).

Jos jokin asia jaa epaselvaksi ammattihenkiloston
konsultoinnin jalkeen, ota yhteytta laakariisi,
jalleenmyyjaasi tai suoraan meihin.

Ilmoitusvelvollisuus

Alueellisen lainsaadannon nojalla kaikista taman
terveydenhuollon tarvikkeen kayttoon liittyvista
vakavista haittatapahtumista on ilmoitettava seka
valmistajalle etta toimivaltaiselle valvontaviran-
omaiselle. Valmistajan yhteystiedot ovat taman
esitteen takakannessa.

Havittaminen
Havita tuote kayton paatyttya paikallisten
maardysten mukaisesti.

Materiaalikoostumus

VenoTrain ulcertec on valmistettu polyamidista
ja elastaanista. Materiaalien prosenttiosuudet on
merkitty tuotteeseen ommeltuun etikettiin.
Alussukan AG ylareunassa on lisaksi
silikonireunus, joka pitaa sukan paikallaan. Sen
valmistusaineet ovat polyamidi, elastaani ja
silikoni.

- Medical Device (Laakinnallinen laite)

- Datamatriisin tunniste UDI:na

Tiedot paivitetty: 2024-01

* Ammattihenkilostoon lukeutuvat henkildt, jotka
voimassa olevien kansallisten maaraysten mukaisesti
ovat valtuutettuja sovittamaan ldakinnallisia hoitosuk-
kia ja opastamaan niiden kaytdssa.

Pukemisvinkkeja

A » Kun olet asettanut haavataitoksen
paikalleen, rullaa valkoinen alussukka
jalkateraan saakka.

B » Avaa sukanvarsi molemmilla kasilla. Veda
sukka ensin vain kantapaan yli.

C » \Veda sukanvarsi haavataitoksen yli
varovasti.

02~ Veda sukka lopuksi tasaisesti ylos polven
alapuolelle asti.



Suosittelemme kadyttamaan paallyssukan
pukemisessa oheista sinista
pukemisapua.

E » Paallyssukan pukemisen helpottamiseksi
suosittelemme rullaamaan sukan ja
venyttamaan sita sivusuunnassa.

F » Veda sen jalkeen sukanvarsi tavalliseen
tapaan varpaiden yli.

G » Kun olet vetanyt sukan jalkapdydan yli,
tarkista heti, etta kantapaa istuu hyvin.

H » Veda sukka sen jalkeen mahdollisimman
ylos polvitaipeeseen saakka.

:12 » Tama takaa hyvan istuvuuden ja

optimaalisen hoitavan vaikutuksen.
Varmista, etta paallyssukan reuna tulee
alussukan resorin alapuolelle.

Noudata tdmaén esitteen sivulla 2 olevaa
ohjetta!

Yksityiskohtaisia lisdtietoja saat ladkariltasi tai
jalleenmyyijaltasi.

dansk

Kare kunde

Tak, fordi du har valgt et Bauerfeind-produkt.

Vi arbejder hver dag pa at forbedre den
medicinske effekt af vores produkter, fordi dit
helbred ligger os pa hjertet.

Laes og folg naervaerende brugsanvisning ngje.
Hvis du skulle have spergsmal, sa kontakt din
egen laege eller din forhandler.

Anvendelsesomrade

VenoTrain ulcertec er medicinsk udstyr til
langtidsbehandling ved alvorlige phlebologiske
sygdomme i benene.

Indikationer

Indikationer AD:

« Floridt ulcus cruris venosum (CEAP-stadie 6)

« Forebyggende behandling af recidiverende
ulcera crura venosa (CEAP-stadie 5)

Indikationer AG:

« Florid ulcus cruris venosum med gdem / tendens
til edem i laret

« Ulcus cruris venosum med areknuder i laret

« Ulcus cruris postthromboticum i flere etager
(baekken og/eller lar og/eller laeg)

Anvendelsessted
| henhold til indikationerne pa benet

Bivirkninger A

Vzr opmarksom pa angivelserne i denne
brugsanvisning og det faguddannede
fagpersonalets oplysninger.

Ved saglig korrekt anvendelse er der ingen
kendte risici, safremt dine ben er blevet malt

af faguddannet personale*, og du er blevet
informeret om, hvordan kompressionsstremperne
tages pa korrekt.

Foretag ingen egenradige @ndringer pa produktet,
ellers kan det ikke hjelpe som forventet

eller medfgre sundhedsskader. Garanti og
erstatningskrav er i dette tilfeelde udelukket.

»Undga kontakt med fedt- og syreholdige midler,
salver eller lotioner.

« Hvis du konstaterer forandringer pa produktet
eller tiltagende smerter, mens du anvender
produktet, sa afbryd brugen og kontakt din egen
lege.

Kontraindikationer

« Fremskreden perifer arteriel okklusiv sygdom
(hvis en af disse parametre passer ABPI <0,5,
ankelarterietryk <60 mmHg, tatryk <30 mmHg
eller TcP02 <20 mmHg fodryg).

« Dekompenseret hjerteinsufficiens
(NYHA 1I1+1V)

« Septisk flebitis

» Phlegmasia coerulea dolens

| folgende tilfaelde skal behandlingen vzelges

under afvejning af den positive effekt og

risikoen samt valget af det bedst egnede

kompressionsmiddel:

« Udpraeget vaeskende dermatoser

« Uforenelighed med kompressionsmaterialet

« Sveere sensibilitetsforstyrrelser i ekstremiteten

« Svaer polyneuropati (f.eks. ved diabetes mellitus)

« Primaer kronisk polyartritis ved ledsmerter
under kompression

Hvis du skulle have spergsmal vedrgrende disse
oplysninger, sa kontakt din egen laege eller det
faguddannede medicinske personale.

Ved tilsidesaettelse af ovennaevnte
kontraindikationer bortfalder producentens
ansvar - isar produktgarantien.

Brugsanvisning
« Forste tilpasning ma kun gennemfgres af
medicinsk uddannet personale.
« Det er bedst, hvis du tager stramperne pa om
morgenen, straks efter du er staet op.
Anvend kompressionsstremperne ikke uden
sarkompresse.
« Baer Bauerfeind-handsker i forbindelse
med pa- og aftagning af VenoTrain-
kompressionsstremper, da det s er nemmere at
fordele materialet jaevnt pa benet.
« Dine ben og hander skal vaere torre.
Grib ikke med spidse fingernegle ind i maskerne.
Husk at tage dine smykker af forst.
Pas pa, ikke du ikke beskadiger strikmaterialet
og klip ikke tradender og meerkater af, da der
herved kan lgsne sig produktionsbetingede
knuder.
Opbevar VenoTrain-kompressionsstremperne pa
et tort og lysbeskyttet sted.
Du far produktet som saet med to hvide
linere med lav kompression og en hudfarvet
overstrempe med hgj kompression. Fordi den
hvide liner ogsa anvendes til at fiksere
sarkompressen, anbefales det, at den ogsa tages
pa om natten.
« Kompressionsstremper er brugsgenstande og er
ved regelmaessig brug udsat for naturlig slitage.
Den anbefalede baeretid er 6 maneder. Dette for-
udsaetter korrekt handtering (af- og patagning,
pleje osv.). Den maks. anvendelse ved korrekt
opbevaring er patrykt med et
»timeglas«-symbol pa aeskens etikette.
Afslutningskanterne pa liner og overstrempe ma
ikke ligge direkte oven pa hinanden.

Renggring

« Anvend finvaskemiddel og en vaskepose. Pro-
duktet ma aldrig udseettes for direkte varme.
Regelmaessig pleje garanterer en optimal effekt.

« Nar der anvendes et skaneprogram, er produktet
egnet til tarretumbler. Veer opmaerksom pa
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y ne pa tgj ket pa produktet:
overste kant.

« Ved handvask er det bedst, hvis stremperne
presses mellem to terre handklaeder (ma ikke
vrides).

« Undlad at benytte tilseetninger sdsom
skyllemiddel, optisk hvidt eller pletrens.

» Ma ikke kemisk renses eller stryges.

Oplysninger vedrgrende brugen

Produktet er beregnet til individuel behandling af
én patient.

Garanti
Lovbestemmelserne i det land, hvor produktet
blev kebt, er geeldende. Henvend dig i
garantitilfeelde forst direkte til den forhandler,
hvor du har kebt produktet. Produktet skal
renses, inden det indsendes i garantitilfeelde. Hvis
oplysningerne vedrgrende handtering og pleje
af VenoTrain ulcertec ikke blev overholdt, kan
garantien vaere begranset eller bortfalde helt.
Garantien er udelukket ved
« Ved tilsideszettelse af indikationen
« Hvis det faguddannede personales instruktioner
ikke folges
» Egenradige @ndringer pa produktet
udelukket.

Oplysninger om ansvar

Du ma ikke selvdiagnosticere eller selvmedicinere,

medmindre du er uddannet sundhedspersonale.
For du bruger vores medicinske udstyr for

forste gang, skal du aktivt sege rad fra en leege
eller dette faguddannede personale, da dette

er den eneste made at vurdere virkningen af
vores produkt pa din krop og at bestemme
eventuelle bivirkninger, der kan opstar som

folge af personlige forhold. Folg radene fra dette
faguddannede personale, samt alle instruktioner i
dette dokument/eller dens - ogsa delvise - online

praesentation (herunder: tekst, billeder, grafik osv.).

Hvis du fortsat er i tvivl efter at have konsulteret
det faguddannede personale, bedes du tage
kontakt til din leege, forhandler eller direkte til os.

Indberetningspligt

Pa grund af regional lovgivning er du forpligtet
til straks at indberette enhver alvorlig haendelse
i forbindelse med brugen af dette medicinske
udstyr bade til producenten og til den lokale
kompetente myndighed. Vores kontaktdata
fremgar af denne brochures bagside.

Bortskaffelse

Udtjente produkter skal bortskaffes i henhold til
de lokale regler.

Materialesammensatning

VenoTrain ulcertec bestar af polyamid og elastan.
Den procentvise sammensaetning fremgar af det
pagaeldende tgjmeerke.

Lineren AG har desuden et silikoneband pa gvre
strompekant. Dette bestar af polyamid, elastan
og silikone.

- Medical Device (Medicinsk udstyr)
— Maerkning af DataMatrix som UDI

Informationens udgivelsesdato: 2024-01

* En faguddannet er en person, som iht. geeldende
lovgivning er bemyndiget til at tilpasse og instruere i
brugen af kompressionsstremper.

Tips vedrgrende patagning

A » Lag sarkompressen pa saret, saml
den hvide liner og skub den hen over
fodspidsen.

B » Straek fodabningen lidt med begge
hander. Skub nu lineren op om foden og
hen over hzlen.

C » Leeg lineren forsigtigt hen over sarkom-
pressen, nar den skubbes op.

B%> Skub sa lineren jeevnt op til lige under

knaeet.

Til patagning af overstrempen anbefales
det at gore brug af den medfelgende bla
hjeelp til patagning.

E » For at lette patagning af overstrempen
anbefaler vi at samle og straekke den lidt i
tvaergaende retning.

F » Skub sa fodabningen hen over taeerne.

G » Kontroller allerede efter patagning af fod-
delen, om hzlen sidder korrekt.

H » Skub nu strempen sa langt som muligt i
langsgaende retning op til knaehasen.

PZ » Med denne fremgangsmade garanteres

den rigtige pasform og optimale medicin-
ske virksomhed.

Kontroller, at overstrgmpens afslutning er
placeret under linerens ribkant.

Se vejledningen pa side 2 i denne
brochure!

Yderligere omfattende informationer far du hos
din lege eller din forhandler.

polski

Szanowni Klienci!

Dziekujemy za zaufanie okazane produktom
Bauerfeind.

Kazdego dnia pracujemy nad poprawa skutecz-
nosci medycznej naszych produktow, poniewaz
Panstwa zdrowie jest dla nas bardzo wazne.
Nalezy doktadnie przeczytac niniejszg instrukcje
uzytkowania i stosowac sie do zawartych w niej
wytycznych. Wszelkie pytania nalezy kierowac do
lekarza prowadzacego lub sklepu specjalistyczne-
go, w ktérym nabyli Panstwo wyréb.

Przeznaczenie

VenoTrain ulcertec to wyréb medyczny
do dtugotrwatej terapii ciezkich schorzen
flebologicznych nog.

Wskazania

Wskazania AD:

« Postepujgce zylakowate owrzodzenie goleni
(stadium CEAP 6)

« Profilaktyka nawracajacego zylakowatego
owrzodzenia goleni (stadium CEAP 5)

Wskazania AG:

« Postepujace zylakowate owrzodzenie goleni z
obrzekiem / sktonnoscia do obrzekdéw

« Zylakowate owrzodzenie goleni z zylakami uda

« Pozakrzepowe owrzodzenie goleni, typ
wielopoziomowy (miednica i/lub udo i/lub
golen)
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Miejsce zastosowania
Zgodnie ze wskazaniami - na nodze

Zagrozenia

wynikajace z zastosowania

Nalezy $cisle stosowac sie do instrukcji
uzytkowania i wskazéwek fachowcow.

Jesli produkty uciskowe sg stosowane
prawidtowo, nie wystepuja zadne znane
zagrozenia zwigzane z ich stosowaniem, pod
warunkiem, ze konczyny zostaty zmierzone przez
personel z odpowiednimi do tego kwalifikacjami*,
a uzytkownik zostat poinformowany o
prawidtowym stosowaniu produktow uciskowych.

Nie dokonywac samodzielnie zadnych modyfikacji
wyrobu. W przeciwnym razie produkt moze nie
zadziata¢ w sposéb oczekiwany lub spowodowac
uszczerbek na zdrowiu. Takie przypadki skutkuja
wygasnieciem gwarancji i wykluczeniem odpo-
wiedzialnosci.

«Wyrdb nalezy chronic przed bezposrednim
kontaktem ze srodkami zawierajacymi ttuszcze
lub kwasy, z masciami i balsamami.

«W razie zaobserwowania nietypowych zmian
lub nasilenia dolegliwosci nalezy przerwac
stosowanie produktu i skontaktowac sie z
lekarzem.

Przeciwwskazania

« Zaawansowana choroba naczyn obwodowych (w
przypadku zgodnosci jednego z nastepujacych
parametrow ABPI <0,5, cisnienie tetnicze na
poziomie kostek <60 mmHg, cisnienie w palcach
stop <30mmHg lub TcPO2 <20 mmHg grzbiet
stopy).

» Dekompensacyjna niewydolnos¢ serca
(NYHA 111+1V)

« Bakteryjne zapalenie zyt

« Bolesny obrzek siniczy

W ponizszych przypadkach przy podejmowaniu

decyzji o rodzaju terapii nalezy rozwazyc korzysci i

ryzyko oraz wybrac optymalny srodek uciskowy:

« Zaawansowane dermatozy sgczace

« Nietolerancja materiatu uciskowego

« Ciezkie zaburzenia czucia konczyny

« Wyrazna polineuropatia (np. przy cukrzycy)

« Pierwotne przewlekte zapalenie wielostawowe z
bolem stawow przy ucisku

Wszelkie pytania odnosnie niniejszych danych
nalezy kierowac do lekarza prowadzacego lub
specjalistycznego personelu medycznego.

W przypadku nieprzestrzegania powyzszych
przeciwwskazan producent nie ponosi
odpowiedzialnosci cywilnej, w szczegolnosci
odpowiedzialnosci cywilnej za produkt.

Wskazdowki dotyczace zastosowania

« Pierwsze dopasowanie musi przeprowadzic¢
osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
niezbedna wiedze medyczna.

« Podkolanowki najlepiej zaktadac rano, zaraz po
wstaniu z tozka.

« Nie stosowac podkolanéwek uciskowych bez
opatrunku na rane.

« Podczas zaktadania i zdejmowania podkolano-
wek uciskowych VenoTrain zalecamy noszenie
rekawiczek Bauerfeind. Utatwia to réwnomierne
roztozenie materiatu na nodze.

« Nogi i dtonie musza by¢ suche.

« Nie chwytac dzianiny ostrymi paznokciami.
Przed zatozeniem nalezy zdjac¢ bizuterie.

« Chroni¢ dzianine przed uszkodzeniami.

Nie odcinac nitek ani metek, gdyz moze to
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spowodowac naruszenie splotow powstatych w
procesie produkcji.

« Wyrdb uciskowy VenoTrain przechowywac w
miejscu suchym i zaciemnionym.

« Produkt dostarczamy w zestawie, ktéry sktada
sie dwach biatych podkolanowek wewnetrznych
0 mniejszym stopniu ucisku i cielistej
podkolanowki zewnetrznej o wysokim stopniu
ucisku. Biata podkolanowka wewnetrzna stuzy
miedzy innymi do przytrzymania opatrunku,
dlatego zaleca sig noszenie jej rowniez w nocy.

« Podkolanowki uciskowe sg wyrobami uzytko-
wymi i ulegajg naturalnemu zuzyciu w wyniku
regularnego stosowania. Zalecany czas noszenia
wynosi 6 miesiecy. Warunkiem zachowania
maksymalnej trwatosci podkolanowek jest ich
prawidtowe stosowanie (zaktadanie i zdejmowa-
nie, pranie itd.). Dopuszczalny czas uzytkowania
w przypadku prawidtowego przechowywania
jest nadrukowany na etykiecie umieszczonej na
pudetku przy symbolu »klepsydry«.

« Gorne krawedzie podkolanowki wewnetrznej i
zewnetrznej nie moga zachodzi¢ na siebie.

Czyszczenie

« Stosowac érodek piorgcy do delikatnych tkanin
i siatke do prania. Chroni¢ produkt przed bez-
posrednim dziataniem zrodet ciepta. Regularne
czyszczenie zapewnia optymalna skutecznosc.

« Wyréb mozna suszy¢ w suszarce bebnowej w
programie do tkanin delikatnych. Przestrzegaé
rowniez instrukcji znajdujacych sig¢ na wszyw-
ce przy gornym obrzezu produktu.

« Po praniu recznym najlepiej osuszy¢ produkt
miedzy dwoma recznikami (nie wyzymac).

« Nie uzywac ptynéw do ptukania, wybielaczy ani
odplamiaczy.

« Nie czysci¢ chemicznie ani nie prasowac.

Wskazowki na temat ponownego
zastosowania

Produkt przeznaczony jest do indywidualnego
zaopatrzenia jednego pacjenta.

Gwarancja
Obowiagzujg przepisy prawa kraju, w ktdrym
zakupiono wyréb. W razie ewentualnych roszczen
z tytutu rekojmi nalezy sie najpierw zwrocic¢
bezposrednio do sprzedawcy, u ktorego zakupiono
wyrob. Przed oddaniem do reklamacji produkt
nalezy oczysci¢. Nieprzestrzeganie instrukcji do-
tyczacych uzytkowania i prania VenoTrain ulcertec
moze ograniczy¢ zakres roszczen z tytutu rekojmi
lub jej wytaczenie.
W razie:
« Uzytkowania niezgodnego ze wskazaniami
« Nieprzestrzegania instrukcji specjalisty
« Samowolnych modyfikacji produktu

roszczenia gwarancyjne sa wykluczone.

Zastrzezenie odpowiedzialnosci

Nie wolno samodzielnie stawia¢ diagnozy ani
leczy¢ sie na wtasna reke, chyba ze jest sie
specjalistg w tym zakresie. Przed pierwszym
uzyciem naszego produktu medycznego nalezy
zasiegnac¢ porady lekarza lub przeszkolonego
personelu specjalistycznego, poniewaz tylko w ten
sposdb mozna oceni¢ wptyw naszego produktu

na organizm i okresli¢ ewentualne zagrozenia
bedace nastgpstwem jego stosowania, wynikajace
z indywidualnych uwarunkowan. Nalezy stosowac
sie do zalecen specjalistycznego personelu, jak
réwniez do wszystkich instrukcji zawartych w
niniejszym dokumencie lub jego prezentacji online,
nawet we fragmentach (w tym: tekstow, obrazow,
grafik itp.).

Jesli po konsultacji z personelem
specjalistycznym pozostang jakiekolwiek
watpliwosci, nalezy skontaktowac sie z lekarzem,
sprzedawca lub bezposrednio z nami.

Obowiazek zgtaszania

Na podstawie regionalnych przepiséw prawa
uzytkownik jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtaszania wszelkich powaznych incydentow
zwigzanych z uzyciem tego produktu medycznego
— zaréwno producentowi, jak i wtasciwemu
organowi. Nasze dane kontaktowe mozna znalez¢
na odwrocie broszury.

Utylizacja
Po zakonczeniu uzytkowania zutylizowac produkt
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Sktad materiatowy

Podkolanowki VenoTrain ulcertec sktadajg sie z
poliamidu i elastanu. Procentowy sktad mozna
znalez¢ na wszytych metkach.

Podkolanowka wewnetrzna AG dodatkowo posia-
da tasme silikonowa w $ciggaczu. Sktada sie ona z
poliamidu, elastanu i silikonu.

- Medical Device (Urzadzenie medyczne)
- Unikalny identyfikator urzadzenia - kod
DataMatrix, UDI

Stan na: 2024-01

Specjalista to kazda osoba, ktdra zgodnie z obowia-
zujacymi regulacjami krajowymi jest uprawniona do
dopasowywania produktow uciskowych i instruowania w
zakresie ich uzytkowania.

Wskazowki dotyczace zaktadania

A Po natozeniu opatrunku zmarszczy¢ biata
podkolandéwke wewnetrzna az do czesci
palcowej stopy.

Obiema rekami rozciagnac otwor na
stope. Nastepnie naciggna¢ wyrdb
uciskowy ponad piete.

Podczas podciggania w gére ostroznie
naktadac wyrdb uciskowy na opatrunek.

B%> Nastepnie rownomiernie podciagnac

wyréb uciskowy pod kolano.

Zalecamy, aby podczas zaktadania
podkolanowki zewnetrznej korzystac
z dotgczonego uchwytu utatwiajgcego
zaktadanie.

Dla utatwienia zaktadania podkolanéwki
zewnetrznej zalecamy zmarszczy¢ wyrob
uciskowy i rozciggnac go na boki.

Zatozy¢ wyréb uciskowy na palce stopy
przez otwor na stope jak normalna
skarpete.

Po zatozeniu czesci stopowej sprawdzic,
czy podkolanéwka dobrze uktada sie na
piecie.

Nastepnie podciggnac wyroéb uciskowy w
gore jak najblizej dotu podkolanowego.

PZ > W ten sposob wyrob uciskowy zachowa

wtasciwe dopasowanie oraz optymalna
skuteczno$¢ medyczna.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby $ciggacz
podkolanéwki zewnetrznej znajdowat

sie ponizej Sciggacza podkolanowki
wewnetrznej.

Przestrzegac instrukcji na stronie 2
niniejszej broszury!

Wiegcej informacji mozna uzyskac u lekarza
prowadzacego i w sklepie specjalistycznym.

() tesky
AZena zakaznice,
vazeny zakazniku,

mnohokrat vam dékujeme, Ze jste se rozhodl/a
pro produkt spole¢nosti Bauerfeind.

Denné pracujeme na zlepSovani lékarské Ucinnosti
nasich produktd, protoze nam zalezi na vasem
zdravi.

Pozorné si prectéte a dodrzujte tento navod k
pouziti. V pripadé otazek se obratte na svého
lékare nebo na specializovany obchod.

Ugel
VenoTrain ulcertec je zdravotnicky vyrobek k

dlouhodobé terapii pri vysokém stupni zavaznosti
flebologickych onemocnéni dolnich koncetin.

Indikace

Indikace AD:

« Floridni ulcus cruris venosum (CEAP-stadium 6)

« Prevence recidivujicich Ulcera crura venosa
(CEAP-stadium 5)

Indikace AG:

« Floridni ulcus cruris venosum s edémem/
se sklonem k edémUm stehna

« Ulcus cruris venosum s varikozou stehna

« Ulcus cruris postthromboticum vicedenniho typu
(panev a/nebo stehno a/nebo bérec)

Misto pouzivani
Podle indikaci na dolni koncetiné

Rizika pouzivani A

Peclivé dodrzujte udaje uvedené v tomto navodu
k pouziti a pokyny odborného personalu.

Pri spravné a odborné aplikaci nejsou znama
z4dna rizika aplikace, jestlize vase nohy zméfil
odborny personal* a byli jste pouceni o spravném
nasazovani kompresivnich puncoch.

Na produktu neprovadéjte svévolné zadné zmeény,

protoze by nemusel pomahat podle oc¢ekavani,

nebo by mohl zpUsobit Ujmu na zdravi. V takovych

pripadech jsou veskeré zaruky a ru¢eni vylouceny.

« Zabrante kontaktu vyrobku s prostredky, které
obsahuji tuky, kyseliny, masti a télova mléka.

« Jestlize pfi noSeni vyrobku zjistite zmény nebo
rostouci potize, preruste dalsi pouzivani vyrobku
a obratte se na svého lékare.

Kontraindikace

« Pokrocilé onemocnéni uzavreni perifernich tepen
(pokud plati néktery z téchto parametrd ABPI
<0,5, arterialni tlak na kotniku <60 mmHg, tlak
v prstech <30mmHg nebo TcPO2 <20 mmHg v

nartu).
« Dekompenzovana srdec¢ni insuficience
(NYHA T+ 1V)

« Septicka flebitida

« Phlegmasia coerulea dolens

V nasledujicich pripadech je treba pfi prijimani
rozhodnuti o lécbé zvazovat prinos a riziko, jakoz i
vybér nejvhodnéjsich kompresnich prostredkl:

« Vyrazné mokvajici dermatozy

« Nesnasenlivost vici kompresnimu materialu
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« Tézké poruchy citlivosti koncetin

« Vyrazna polyneuropatie (napfiklad pfi diabetes
mellitus)

« Primarni chronicka polyartritida s bolesti kloubl
pod kompresi

V pripadé otazek k témto Udajum se obratte na
svého lékare nebo na Vas odborny medicinsky
personal.

Nedbanim vyse uvedenych kontraindikaci se rusi
zaruka vyrobce - zejména zaruka na vyrobek.

Pokyny k pouZivani

« Prvni prizpisobeni smi provadét pouze lékarsky
proskoleny odborny personal.

« Puncochy si navléknéte nejlépe rano ihned po
vstavani.

« Kompresivni puncochy nepouzivejte bez kryti
poranéného mista.

« Pri navlékani a svlékani kompresivni puncochy

VenoTrain noste rukavice Bauerfeind, usnadni

vam to stejnomérné rozlozeni materialu na noze.

Nohy a ruce musi byt suché.

Zamezte zachyceni ok puncochy ostrymi nehty.

Pred nasazovanim navlekud nejdfive odlozte

Sperky.

Zabrante poskozeni Upletu a neodstrihavejte

zbytky niti a etiket, protoZe se tak mohou uvolnit

uzly z vyroby.

Kompresivni navleky VenoTrain ukladejte na

suché misto chranéné pred svétlem.

Produkt obdrzite jako sadu slozenou ze dvou

bilych spodnich puncochovych kalhot s nizkou

kompresi a svrchnich puncochovych kalhot v

barvé pokozky s vysokou kompresi. Protoze

bilé spodni puncoveé kalhoty slouzi také k fixaci

tamponu na ranu, doporucujeme je nosit také v

noci.

Kompresivni puncochy jsou spotfebnim

predmeétem a pri pravidelném pouzivani

podléhaji prirozenému opotrebeni. Doporucena

doba noseni ¢ini 6 mésicd. To vsak predpoklada

spravneé zachazeni (nasazovani a snimani, péci

atd.). Maximalni doba pouzitelnosti pfi fadném

skladovani je uvedena u natisténého symbolu

»presypacich hodin« na etiketé krabice.

Zakoncovaci okraje spodni a svrchni puncochy se

nesmi nikdy nosit pfimo pres sebe.

Pokyny k ¢isténi

« Pouzivejte jemny praci prostredek a sitku na
prani. Vyrobek nikdy nevystavujte pfimému
plusobeni tepla. Pravidelna péce zarucuje
optimalni ucinek.

« Produkt lze susit v susicce pri pouziti programu
pro jemné pradlo. Dodrzujte pokyny k pégi
uvedené na vsité etiketé na hornim okraji
produktu.

« Pri ru¢nim prani navleky vymackejte mezi dvéma
suchymi utérkami (nezdimejte).

« Nepouzivejte primési do praciho prostredku —
napriklad zmékcovadla, opticka bélidla nebo
odstranovace skvrn.

« Vyrobek necistéte chemicky a nezehlete ho.

Upozornéni tykajici se opakovaného
pouzivani

Vyrobek je urcen k individualnimu osetreni jedno-
ho pacienta nebo pacientky.

Zaruka

Plati zdkonna ustanoveni zeme, ve které byl
produkt zakoupen. Jestlize predpokladate, ze
nastal pripad uplatnéni zaruky, obratte se nejdrive
na osobu, od které jste produkt zakoupili. Pred
ohlasenim naroku ze zaruky vyrobek vycistéte. Pri
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nerespektovani pokynt k nakladani s vyrobkem
VenoTrain ulcertec a k péci o néj maze byt zaruka
omezena nebo vyloucena.

Plnéni ze zaruky je v nasledujicich pripadech:

« Pouziti neodpovidajici indikaci

« Nerespektovani pokynt odborného personalu

« Svévolné pozmeénovani vyrobku vylouceno.

Pokyny k poskytovani odpovédnosti
Pokud nejste odborny zdravotnicky pracovnik,
neprovadéjte samodiagnostiku ani samolécbu.
Pred prvnim pouzitim naseho lékarského vyrobku
se poradte s lékarem nebo vyskolenym odbornym
personalem, protoZe je to jediny zpUsob, jak
posoudit U¢inek naseho vyrobu na vase télo a v
pripadé potfeby urcit pfipadna aplikaéni rizika
vyplyvajici z vasi télesné konstituce. Ridte se
radami tohoto odborného personalu a vsemi
informacemi v tomto dokumentu / nebo jeho
online verzi — véetné vynatkd (zejména: texty,
obrazky, grafika atd.).

Mate-li po konzultaci s odbornym persondlem
jakékoli pochybnosti, obratte se na svého lékare,
prodejce nebo kontaktujte prfimo nas.

Ohlasovaci povinnost

Na zakladé regionalnich zakonnych predpist

jste povinni neprodlené ohlasit kazdou zavaznou
udalost pri pouziti tohoto [ékarského vyrobku

jak vyrobci, tak i prislusnému mistnimu Uradu.
Nase kontaktni udaje najdete na zadni strané této
brozury.

Likvidace

Po skonceni doby pouzitelnosti vyrobek zlikvidujte
podle platnych mistnich predpisu.

SloZeni materialu

Kompresivni punc¢ochy VenoTrain ulcertec jsou
vyrobeny z polyamidu a elastanu. Procentualni
slozeni je uvedeno na prislusné vsité etiketé.
Spodni pun¢ocha AG ma navic na hornim okraji
silikonovy prilnavy pasek. Tento pasek je vyroben z
polyamidu, elastanu a silikonu.

[M0] - Medical Device (Zdravotnicky prostredek)
— Identifikator maticového 2D kodu jako UDI

Stav informaci: 2024-01

* Odborny personal je kazda osoba, ktera je opravnéna
dle platnych statnich nafizeni provadét prizpisobeni a
instruktaz o pouzivani kompresivnich puncoch.

Tipy k prikladani

A » Po prilozeni obvazu na ranu stahnéte
bilou spodni punéochu az ke Spicce
puncochy.

B » Otvor puncochy roztahnéte obéma ruka-
ma. Nyni natahnéte puncochu pres patu.

C » Privytahovani pretahnéte puncochu
opatrné pres kryti rany.

> Poté vytahnéte puncochu stejnomérné
D2 i
nahoru az pod koleno.

Pri oblékani horni ¢asti puncochy dopo-
rucujeme pouzivat prilozenou modrou
pomucku na oblékani.

E » Pro snadngjsi oblékani svrchni punéochy
doporucujeme, abyste puncochu uchopili
a natahli v pricném smeéru.

F » Poté pretahnéte otvor puncochy pres
prsty jako obvykle.

G » Ihned po obleceni punc¢ochy zkontroluijte,
zda pata dobre sedi.

H » Nyni vytahnéte puncochu co nejdale v
podélném sméru az k podkolenni jamce.

PZ > Tim je zajisténo spravné prizplsobeni a

optimalni lécebny Ucinek.

Dbejte, aby zakonceni svrchni puncochy
bylo umisténo pod paskem spodni
puncochy.

Dodrzujte navod na strané 2 této brozury!

Dalsi podrobné informace obdrzite u svého
lékare a speciali ého prodej

@ slovensky
Vazena zakaznicka,
vazeny zakaznik,

dakujeme pekne, ze ste sa rozhodli pre vyrobok
firmy Bauerfeind.

Pracujeme kazdy den na zlepseni medicinskej
ucinnosti nasich vyrobkov, lebo Vase zdravie nam
lezi na srdci. Precitajte si starostlivo tento naved
na pouzitie a dodrziavajte ho. Pri otdzkach sa
obratte na svojho lekara alebo odbornu predajnu.

Stanovenie ucéelu

VenoTrain ulcertec je medicinsky vyrobok na

dlhodobu terapiu pri vysokom stupni zavaznosti

flebologickych ochoreni noh.

Indikacie

Indikacie AD:

« Floridny Ulcus cruris venosum (CEAP -
Stadium 6)

« Prevencia recidivujucich vredov Ulcera crura
venosa (CEAP - stadium 5)

Indikacie AG:

« Florides Ulcus cruris venosum s edémom/
inklinaciou k edémom na stehne

« Ulcus cruris venosum s varikdzou na stehne

« Ulcus cruris postthromboticum viacdniového typu
(panva a/oder stehno a/alebo holen)

Miesto nasadenia
Podla indikacii na nohu

Rizika pouzivania

ResSpektujte o najpresnejsie zadania

uvedené v tomto navode na pouZitie a pokyny
kvalifikovaného personalu.

Pri spravnom pouziti nie st znamé ziadna rizika,
ak su vase zmerané kvalifikovanym personalom*
a vy ste boli informovani o spravno obliekani
kompresnych pancuch.

Nevykonavajte svojvolné zmeny na vyrobku,

pretoze v opacnom pripade nedokazu pomact

tak, ako sa od nich ocakava, alebo mézu sposobit

poskodenie zdravia. Zaruka a rucenie su v tomto

pripade vylucené.

«Zabrante kontaktu s prostriedkami s obsahom
tuku a kyseliny, masti alebo emulzii.

« Ak spozorujete pri noseni vyrobku zmeny alebo
zvysené tazkosti, preruste dalSie pouzivanie a
obratte sa na svojho lekara.

Kontraindikacie

« Pokrocila periférna artériova uzatvaracia
choroba (ak je jeden z tychto parametrov
spravny ABPI <0,5, tlak artérii ¢clenka <60 mmHg,
tlak prstov <30mmHg alebo TcPO2 <20 mmHg
priehlavok).

« Dekompenzovana insuficiencia srdca
(NYHA 1l +1V)

« Septicka flebitida

« Phlegmasia coerulea dolens

V nasledujucich pripadoch sa musi vykonat

rozhodnutie o terapii pri zvazeni uzito¢nosti a

rizika a tiez volbe najvhodnejsieho kompresného

prostriedku

« Vyrazné mokvajuce dermatozy

« Neznasanlivost s kompresnym materialom

« Zavazné poruchy citlivosti koncatin

« Vyrazna polyneuropatia (napr. pri Diabetes
mellitus) )

« Primarna chronicka polyartritida pri bolesti kibov
pod kompresiou

Pri otazkach o tychto informaciach sa obratte na
svojho lekara alebo na kvalifikovany zdravotnicky
personal.

Pri nerespektovani kontraindikacii vyssie je
zodpovednost vyrobcu (najma ruéenie za produkt)
vylucena.

Pokyny pre pouZivanie

« Prvotné prispdsobenie smie vykonavat len
medicinsky vyskoleny odborny personal.

« Pancuchy obliekajte najlepsie rano hned po
vstavani.

« Kompresné pancuchy nepouzivajte bez zakryti
rany.

« Pre nasadenie a odlozenie svojich kompresnych

pancuch VenoTrain pouzivajte rukavice

Bauerfeind, ulahcuje to rovnomerné rozlozenie

materialu na nohe.

Nohy a ruky musia byt suché.

Nedotykajte sa sietky ostrymi nechtami. Dbajte,

aby ste najskor odlozili vase Sperky.

Zabrante poskodeniu Upletu a neodstrihujte

konce vlakien ani etikety, lebo by sa mohli uvolnit

uzly nutné pre vyrobné ucely.

« Udrzujte svoje kompresné pancuchy VenoTrain

na suchom a tmavom mieste.

Produkt dostanete ako supravu, zlozenu z dvoch

bielych spodnych pancuch s nizkou kompresiou

a jednej hornej pancuchy vo farbe pokozky s

vysokou kompresiou. Pretoze biela spodna

pancucha sluzi tiez na fixaciu tamponu na ranu,

odporucame ju nosit aj v noci.

« Kompresné pancuchy su spotrebné predmety
a podliehaju pri pravidelnom pouzivani
prirodzenému opotrebeniu. Odporucana
doba nosenia je 6 mesiacov. Predpoklada to
spravnu manipuldciu (natiahnutie a stiahnutie,
oSetrovanie atd.) Max. doba pouzivania v pripade
riadneho skladovania so symbolom »pieskovych
hodin« je vytlacena na stitku krabice.

« Uzatvaracie okraje dolnej a hornej pancuchy sa
nemozu nosit priamo nad sebou.

.

.

Pokyny pre Cistenie

« Pouzivajte jemny praci prostriedok a sietku na
bielizen. Nikdy nevystavujte vyrobok priamemu
teplu. Pravidelné oSetrovanie zarucuje optimalne
ucinky.

« Produkt je vhodny na pouzitie Setrného
programu pre susicku. Re$pektujte pokyny
uvedené na etikete, ktora je prisita na hornom
okraji Vasho vyrobku.

« Pri ru¢énom prani je najlepsi vytlacit vodu medzi
dvoma suchymi uteraky (nezmykat).



« Zabudnite na prisady do pracich prostriedkov
ako zmakcovadlo, opticky ¢inidla na zosvetlenie
alebo prostriedok na flaky.

« Vyhnite sa chemickému Cisteniu a zehleniu.

Pokyny pre opakované pouzitie
Vyrobok je naplanovany na individualne osetrova-
nie pacienta alebo pacientky.

Zaruka

Platia zakonné ustanovenia krajiny, kde bol vyro-

bok zakupeny. Ak vznikne podozrenie na zarucny

pripad, kontaktujte najprv priamo tu osobu, od

ktorej ste vyrobok zakupili. Vyrobok sa musi pred

podanim zarucnej reklamacie vycistit. Pokial neboli

dodrzané pokyny k manipuldcii a osetrovaniu s

VenoTrain ulcertec, méze byt negativne ovplyvnena

alebo vylucena zaruka.

Zaruka je vylucena pri

« Pouzivani bez spravnej indikacie;

» Nedodrziavani pokynov kvalifikovaného
personalu;

« Svojvolnych zmenach vyrobku

Pokyny k zaruke

Nevykonavajte samostatnu diagnostiku ani
samoliecbu, pokial nie ste kvalifikovany
zdravotnicky pracovnik. Pred prvym pouzitim
nasho medicinskeho vyrobku sa bezpodmienecne
poradte s lekarom alebo kvalifikovanym
zdravotnickym personalom, pretoze je to jediny
sposob, ako posudit uc¢inok nasho vyrobku na vase
telo a prip. urcit uzivatelskeé rizika, ktoré vyplyvaju
z vasej osobnej konstitucie. ReSpektujte rady
tohto kvalifikovaného zdravotnickeho personalu

a tiez vsetky informacie uvedené v tychto
podkladoch/ alebo v ich - online prezentacii (tiez:
texty, obrazky, grafiky atd.).

Pokial mate po konzultacii s odbornym
personalom nadalej pochybnosti, obratte sa na
svojho lekara, predajcu alebo kontaktujte priamo
nasu spolocnost.

Ohlasovacia povinnost’

Na zaklade regionalnych zakonnych predpisov

ste povinni, bezodkladne nahlasit kazdy zavazny
problém pri pouzivani tohto medicinskeho vyrobku
vyrobcovi, ako aj kompetentnému Gradu. Nase
kontaktné udaje najdete na zadnej strane tejto
brozury.

Likvidacia
Zlikvidujte vyrobok po ukonceni pouzivania podla
miestnych predpisov.

ZloZenie materialu

VenoTrain ulcertec sa sklada z polyamidu a elasta-
nu. Percentualne zlozZenie najdete na prislusnej
nasivke.

Dolnd panc¢ucha AG ma dodatocne na hornej casti
pancuchy silikénovy pas. Skladaju sa z polyamidu,
elastanu a silikonu.

[M0] - Medical Device (Zdravotnicke pomécky)
- Znackovac datova matrica ako UDI

Stav informacii: 2024-01

* Odbornym personalom je kazda osoba, ktora je
opravnena v sulade s platnymi narodnymi predpismi,
ktoré su pre Vas zavazné, vykonavat prispésobenie
kompresnych pancuch a zacvik v ich pouzivani.

Tipy k aplikacii

A » Poumiestneni zakrytia na ranu stiahnite
bielu spodnu panéuchu az k spicke nohy.

B » Otvor na nohu roztiahnite oboma rukami.
Teraz pretiahnite pancuchu hore cez patu.

C » Privytiahnuti pancuchu starostlivo
umiestnite nad obvaz rany.

B;> Potom vytiahnite pan¢uchu rovnomerne

smerom nahor az pod kolena.

Ak chcete obliect hornt pancuchu,
odporuc¢ame vam pouzit prilozend modru
pomaécku na obliekanie.

E » Ak chcete ulahcit natiahnutie hornej
panéuchy, odporucame uchopit a
natiahnut panc¢uchu v priecnom smere.

F » Potom pretiahnete otvor na nohu ako
zvycajne cez prsty.

G » Po natiahnuti patnej ¢asti skontrolujte, i je
pata dobre usadena.

H » Teraz je potrebné vytiahnut pancuchu
tak daleko, ako je to mozné v pozdlznom
smere ku kolenam.

:12 > Tym je zarucené spravne prispésobenie a

optimalna zdravotna Ucinnost.

Déavajte pozor, aby bol umiestneny uzaver
hornej pancuchy pod lemom dolnej
pancuchy.

Res$pektujte navod na strane 2 tejto
brozury!

Podrobnejsie informacie vam poskytne vas lekar
a miestny predajca.

@ magyar

Tisztelt Vasarlonk!

Koszonjlk, hogy a Bauerfeind termékeét
valasztotta.

Minden nap azon dolgozunk, hogy a termékeink
egészségiigyi hatékonysagat noveljiik, hiszen az
On egészsége fontos szamunkra.

Kérjuk, figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa
be a jelen hasznalati utmutatéban leirtakat.
Felmerlo kérdéseivel kapcsolatban forduljon a
kezel6orvosahoz vagy keresse fel a szakizletet.

Rendeltetés

A VenoTrain ulcertec egy gyogyaszati termék a
labak sulyos phlebologiai megbetegedéseinek a
hosszu tavu kezelésére.

Javallatok

Javallatok - AD:

« Florid ulcus cruris venosum (aktiv vénas
labszarfekély) (CEAP 6-o0s stadium)

« Visszatéroé ulcrea crura venosa megel6zése
(CEAP 5-6s stadium)

Javallatok - AG:

« Florid ulcus cruris venosum a comb
odémajaval/ odéma képzdédésre valo hajlamaval

« Vénas labszarfekély a combok teriletén
kialakuld varikozitassal

« A végtag kilonbozé részein fellépd
poszttrombotikus labszarfekély (medence és/
vagy comb és/vagy labszar)

Az alkalmazas helye
A javallatoknak megfeleléen a labon

Hasznalati kockazatok A

Kérjiik, pontosan tartsa be a jelen hasznalati
utmutato eldirasait és a szakszemélyzet
utasitasait.

Szakszer(l alkalmazas esetén nem ismeretes
semmilyen hasznalati kockazat, amennyiben a
labat szakszemélyzet® mérte le, és tajékoztatta
Ont a kompresszios harisnya helyes felvételérol.

Ne hajtson végre onhatalmulag semmilyen

valtoztatast a terméken, mert kilénben nem

ugy segit, mint ahogy az elvarhaté lenne, vagy

akar az egészégre karossa is valhat. Ezekben az

esetekben nem all modunkban sem garanciat,
sem pedig felelésséget vallalnunk.

«Ugyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen zsir-
vagy savtartalmu anyagokkal, kendcsokkel és
krémekkel.

«Amennyiben a termék hasznalata soran
valtozasokat vagy a panaszok stlyosbodasat
tapasztalja, ne alkalmazza tovabb és forduljon a
kezel6orvosadhoz.

Ellenjavallatok

« Elérehaladott perifériads arterialis elzarodas
(amennyiben ezek kozil a paraméterek kozil
egy érvényes: ABPI <0,5, boka artérids nyomas
<60Hgmm, labujj vérnyomas <30Hgmm vagy
TcP0O2 <20Hgmm a labfejen).

- Dekompenzalt szivelégtelenség (NYHA 111 +1V)

« Szeptikus phlebitis

« Phlegmasia coerulea dolens

A kovetkez6 esetekben az eldny és kockazat

meérlegelésével, valamint a legmegfeleldbb

kompresszids eszkoz kivalasztasaval kell

eldonteni, hogy milyen kezelést alkalmazzunk:

« Sulyos nedvedzé dermatosis

« A kompressziés anyaggal szembeni
tulérzékenység esetén

« A végtag sulyos érzészavara esetén

« Sulyos polineuropatia (pl.: cukorbetegség)

« Primer kronikus poliartritisz izileti fajdalommal
kompresszio alatt

Az adatokkal kapcsolatban felmeriilé kérdéseivel
forduljon a kezel6orvosahoz vagy orvosi szaksze-
mélyzetéhez.

A fenti ellenjavallatok figyelmen kiviil hagyasa
esetén a gyarto feleléssége —
kulondsen a termékfelelésség — megszinik.

Hasznalati utmutaté

« Az elsé felvételhez kérje orvosilag képzett szak-
ember segitségét.

« A legmegfelelébb, ha a harisnyat reggel,
kozvetlenil a felkelés utan veszi fel.

« A kompresszios harisnyat ne hasznalja sebre
helyezett kotés nélkuil.

« Viseljen Bauerfeind keszty(t a VenoTrain
kompresszids harisnya felvételéhez és
levételéhez, megkonnyiti az anyag egyenletes
elosztasat a labon.

« A 'laba és a keze legyen szaraz.

«+ Ne nydljon hegyes kérmokkel a harisnya szemei
kozé. Ugyeljen arra, hogy felhizasa el6tt tegye le
az ékszereit.

« El6zze meg a kotés sérilését, és ne vagja le a
szalvégeket és a cimkéket, mivel a gyartas soran
készitett csomok kioldédhatnak.

« AVenoTrain kompresszids harisnyat szaraz,
fénytdl védett helyen tarolja

« A terméket 2 darab fehér, alacsony
kompressziéju also harisnyabdl és 1 darab

bérszini magas kompresszioju felsé harisnyabol
allo készletben szallitjuk. Mivel a fehér also
harisnya a sebre helyezett kétés rogzitésére is
szolgal, éjszakai viselése is ajanlott.
A kompresszids harisnya hasznalati targy, és
rendszeres hasznalat esetén természetesen
elkophat. Az ajanlott hasznalati idé 6 honap.
Ennek el6feltétele a helyes kezelés (felhelyezés
és levétel, apolas stb.). Megfeleld tarolas esetén
a maximalis hasznalatot egy ,homokora”
szimbdlum jelzi a doboz cimkéjén.
« Az also és felsd harisnyat nem szabad
ugy viselni, hogy zaréperemeik egymason
helyezkedjenek el.

.

Tisztitasi utasitasok

« Kérjiik, hogy a mosashoz kimélé mososzert
és mosohalot hasznaljon. Soha ne tegye ki a
termeéket kozvetlen honek. A rendszeres apolas
garantalja az optimalis hatast.

« A termék gépben szarithato a kimélé program
hasznalataval. Kerjuk vegye flgyelembe a
termék felsé szélébe varrt cimkén ol t
apolasi utmutatét is.

« Kézi mosas esetén a legjobb, ha két szaraz
torilkozé kozott nyomkodija ki (ne csavarja).

« Ne hasznaljon mosdészeradalékokat, mint pl.
oblitét, optikai fehéritét vagy folttisztitot.

« Kerllje a vegyi tisztitast és a vasalast.

Utasitasok ujboli hasznalathoz
A termék a betegek egyénre szabott ellatasara
készdlt.

Garancia

Annak az orszagnak a torvényi eléirasai

érvényesek, amelyben a terméket megvasarolta.

Amennyiben On garancialis problémat gyanit,

kérjuk, hogy elészor forduljon ahhoz, akitél On a

terméket megvasarolta. Kérjik, hogy a terméket a

garancialis probléma bejelentése el6tt mossa ki.

Amennyiben a VenoTrain ulcertec hasznalatara és

az apolasara vonatkozo utasitasokat nem tartottak

be, a garancia karosodhat vagy kizarasra kerilhet.

A garanciat kizaro feltételek:

« Nem az indikacionak megfelelé hasznalat

« Amennyiben nem tartjak be a szakszemélyzet
utasitasat

« Onhatalmulag elvégzett valtoztatasok a
terméken.

Jogi nyilatkozat

Ne végezzen ondiagndzist vagy ongyogyitast,
hacsak nem egészségiigyi szakember.
Gyogyaszati termékiink els6 hasznalata elott
mindenképpen kérje ki orvos vagy szakképzett
személyzet tanacsat, mivel csak igy mérheté fel
termékiink hatasa az On szervezetére, és csak igy
hatarozhatok meg az On személyes alkata miatt
esetlegesen felmerilé hasznalati kockazatok.
Kovesse az emlitett szakszemélyzet tanacsait,
valamint az ebben a dokumentumban/vagy
annak online megjelenitésében (szdvegek, képek,
grafikak stb.) taldlhato 0sszes utasitast.
Amennyiben az egészségligyi szakemberrel vald
konzultaciot kovetéen barmilyen kételye marad,
kerjik, forduljon orvosahoz, viszonteladdjahoz
vagy kozvetlenull hozzank.

Jelentési kotelezettség

A regionalis torvényi eldirasok alapjan On
koteles a jelen gyogyaszati termék hasznalata
soran jelentkezé valamennyi jelentés eseményt
haladéktalanul jelenteni a gyarto, valamint az
illetékes hatosag felé. Elérhetéségeinket a jelen
tajékoztato hatoldalan talalja.



Hulladékkezelés
Kérjuk, a hasznalatot kovetéen a terméket a helyi
eldirdsoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

Anyag Osszetétele

A VenoTrain ulcertec poliamidot és elasztant
tartalmaz. A kompresszios harisnya szazalékos
osszetételét mindig a bevarrt cimkén tekintheti
meg.

Az AG also harisnya felsé szegélyén egy szilikon
tapadoszalag talalhato. Ez poliamidot, elasztant és
szilikont tartalmaz.

— Medical Device (Orvostechnikai eszkoz)
— Az UDI az adatmatrix azonositéja

A tajékoztato utolso felllvizsgalatanak datuma:
2024-01

* A szakszemélyzet azokat a személyeket jelenti, akik
az On orszagaban érvényes elirasok értelmében a
kompresszios harisnyak egyedi illesztésére és haszna-
latdnak bemutatasara jogosultak

Felhelyezési javaslatok
A » Miutan a sebre felhelyezte a kotést,
gydrje fel a fehér alsé harisnyat egészen
a labujjrészig.

Mindkeét kezével hlizza szét a labnyilast. A
harisnyat hlzza fel a sarok folé.

Felhtizaskor a harisnyat dvatosan
vezesse at a sebre helyezett kotésen.

B;> Végll a harisnyat egyenletesen hizza fel

egészen a térd alatti részig.

A felsé harisnya felvételéhez javasoljuk
Onnek a mellékelt kék felhlizassegité
hasznalatat.

E » Afelsé harisnya felhizasanak megkony-
nyitése érdekében javasoljuk, hogy a
harisnyat gyurije fel és ferdén huzza szét.

F » Ezutan a szokdsos mddon hizza fel a
labnyilast a labujjakon keresztiil.

G » Mar a labfejrész felvétele utan ellendrizze,
hogy a sarok megfeleléen helyezkedik-e el.

H » Ezutan a harisnyat ameddig lehet

hosszaban huzza fel egészen a
térdhajlatrészig.

:12 > gy garantalhaté a megfeleld illeszkedés

és az optimalis gyogyaszati hatékonysag.
Ugyeljen arra, hogy a felsé harisnya széle
az also harisnya gumirozott része alatt
legyen.

Vegye figyelembe az utmutatét a brosura
2. oldalan!

Tovabbi részletes tajékoztatast kaphat orvosatol
és szakkereskedgjétol.

@ hrvatski

Postovani korisnici,
zahvaljujemo vam sto ste se odlucili za proizvod
tvrtke Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na pobolj$anju
medicinske ucinkovitosti svojih proizvoda jer vase
nam je zdravlje izuzetno vazno.

Ako imate kakvih pitanja, obratite se svom
lijec¢niku ili specijaliziranoj trgovini.

Odredena primjena

VenoTrain ulcertec je medicinski proizvod za
dugorocnu terapiju kod fleboloskih bolesti nogu
visokog stupnja.

Indikacije

Indikacije AD:

« Floridni ulcus cruris venosum (CEAP stupanj 6)

« Prevencija recidivnih ulcera crura venosa (CEAP
stupanj 5)

Indikacije AG:

« Floridni ulcus cruris venosum s edemom /
tendencijom nastanka edema natkoljenice

« Ulcus cruris venosum s varikozom na
natkoljenici

« Ulcus cruris postthromboticum na vise razina
(zdjelica i/ili natkoljenica i/ ili potkoljenica)

Mjesto primjene

Prema indikacijama na nozi

Rizici primjene A

Molimo obratite pozornost na specifikacije
uovim za uporabu i na upute

struénog osoblja.

Pri pravilnoj uporabi nisu poznati nikakvi rizici

primjene ako je vase noge izmjerilo stru¢no

osoblje* i informiralo vas o ispravnom oblacenju

kompresivnih carapa.

Nemojte provoditi samoinicijativne izmjene na
proizvodu, jer vam on u suprotnom mozda nece
pomoci kako je ocekivano ili moZe uzrokovati
ostecenja zdravlja. U takvim slu¢ajevima jamstvo i
odgovornost su iskljuceni.

«Izbjegavajte kontakt sa sredstvima koja sadrze
masnoce i kiseline, ljekovitim mastima ili
losionima.

« Ako prilikom nosenja proizvoda ustanovite
promijene ili povecanje tegoba, prestanite
upotrebljavati proizvod i obratite se svom
lijecniku.

Kontraindikacije

« Uznapredovala periferna arterijska okluzivna
bolest (ako neki od ovih parametara odgovara
ABPI <0,5, sistolicki tlak gleznja <60 mmHg,
tlak na noZznom palcu <30mmHg ili TcPO2
<20 mmHg na dorsumu stopala).

« Dekompenzirana sr¢ana insuficijencija
(NYHA 1I1+1V)

« Septicki flebitis

« Phlegmasia coerulea dolens

U sljedecim slucajevima donosenje odluke o

terapiji te odabir najprikladnijeg kompresivnog

sredstva trebaju se provesti uzimajuci u obzir

koristi i rizike:

« |zrazene vlazne dermatoze

« Nepodnosenje kompresivnog materijala

« Teski poremecaji osjeta u ekstremitetima

« Izrazena polineuropatija (npr. kod dijabetesa)

« Primarni kroni¢ni poliartritis kod bolova u
zglobovima pod kompresijom

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz ove
informacije, obratite se svom lijecniku ili strucnom
medicinskom osoblju.

U slucaju nepridrzavanja gore navedenih
kontraindikacija iskljucena je svaka proizvodaceva
odgovornost - posebice jamstvo na proizvod.
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Pazljivo procitajte i postujte ove upute za uporabu.

Upute za primjenu

« Prvu prilagodbu proizvoda smije provesti samo
medicinski skolovano stru¢no osoblje.

« Carape je najbolje obuc¢i ujutro, odmah nakon
ustajanja.

« Kompresivne ¢arape ne upotrebljavajte bez
kompresije.

« Pri navlacenju i skidanju kompresivnih ¢arapa
VenoTrain nosite Bauerfeind rukavice, to vam
olaksava ravnomjerno rasporedivanje materijala
na nozi.

« Vase noge i ruke trebaju biti suhe.

« Nemojte oStrim noktima posezati u ocice. Vodite
racuna da prije toga skinete nakit.

« Sprijecite ostecenja pletiva te nemojte rezati
krajeve konaca i etikete jer na taj nacin mogu
popustiti ¢vorovi nastali proizvodnjom.

« Svoje kompresivne carape VenoTrain cuvajte na
suhom mjestu zasticenom od svjetla.

« Proizvod dobivate kao komplet koji se sastoji od
dvije bijele pod¢arape s niskom kompresijom
i jedne nadcarape u boji koze s visokom
kompresijom. Buduci da bijela podcarapa
takoder sluzi i za u¢vrséenje zavoja na rani,
preporucujemo da nju nosite i nocu.

« Kompresivne ¢arape su potrosna roba i prilikom
redovitog koristenja podlozne su prirodnom
procesu trosenja. Preporuceno vrijeme nosenja
iznosi 6 mjeseci. To podrazumijeva ispravno
rukovanje (oblacenje, skidanje, odrzavanje itd.).
Maks. rok uporabe u odgovarajuc¢im uvjetima
skladistenja naznacen je simbolom »pjes¢anog
sata« na etiketi kutije.

« Zavrs$ni rubovi pod¢arape i nad¢arape ne smiju
se direktno preklapati odnosno nositi jedan
preko drugog.

Upute za ¢iséenje

« Molimo koristite deterdzent za osjetljivo rublje
i mrezicu za pranje. Nikada nemojte izlagati
proizvod izravnoj toplini. Redovito odrzavanje
jamci optimalno djelovanje.

« Proizvod se smije susiti u susilici rublja u
programu za osjetljivo rublje. Takoder se
pridrzavajte uputa na usivenoj etiketi na
gornjem rubu vaseg proizvoda.

« U slucaju rucnog pranja carape je najbolje osusiti
zamotane u suh rucnik (ne cijediti).

« Nemojte upotrebljavati dodatke sredstvima za
pranje poput omeksivaca, bjelila ili sredstava za
uklanjanje mrlja.

« Izbjegavajte kemijsko ciscenje i glacanje.

Napomene za ponovnu uporabu
Proizvod je predviden za individualno zbrinjavanje
jednog pacijenta.

Jamstvo

Vrijede zakonske odredbe drzave u kojoj ste

kupili proizvod. U slucaju potrazivanja iz jamstva,

molimo prvo direktno kontaktirajte prodajno

mijesto na kojem ste kupili proizvod. Proizvod se

treba ocistiti prije prijave jamstva. Ako se niste

pridrzavali uputa za postupanje i odrzavanje

carapa VenoTrain ulcertec, jamstvo moze biti

umanjeno ili iskljuceno.

Jamstvo je u sljedec¢im slucajevima

« Primjena nije sukladna indikaciji

» Nepostivanje uputa strucnog osoblja

« Samoinicijativna izmjena na proizvodu
iskljuceno.

Iskljucenje odgovornosti

Nemojte provoditi samodijagnoze ili

samomedikaciju osim ako se ne ubrajate u
medicinsko strucno osoblje. Prije prve primjene
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naseg medicinskog proizvoda svakako se aktivno
posavijetujte s lijecnikom ili Skolovanim stru¢nim
osobljem jer se jedino tako moze procijeniti
djelovanje naseg proizvoda na vase tijelo te se
eventualno mogu utvrditi rizici primjene koji
nastaju zbog osobne konstitucije. Pridrzavajte se
savjeta strucnog osoblja te svih naputaka iz ovog
dokumenta/ili njegove - takoder i djelomicne -
online verzije, (isto tako: tekstova, slika, grafika
itd.).

Ako nakon konzultacije sa strué¢nim osobljem i
dalje ostanu nedoumice, molimo obratite se svom
lije¢niku, trgovcu ili izravno nama.

Obveza prijave

Temeljem regionalnih zakonskih propisa obvezni
ste svaki ozbiljniji dogadaj vezan uz uporabu

ovog medicinskog proizvoda odmah prijaviti kako
proizvodacu, tako i nadleznom tijelu. Nase podatke
za kontakt moZete pronaci na poledini brosure.

Zbrinjavanje

Molim zbrinite proizvod nakon zavrsetka
razdoblja uporabe sukladno lokanim propisima o
zbrinjavanju takvog otpada.

Sastav

VenoTrain ulcertec sastoji se od poliamida i
elastana. Procentualni udio u sastavu mozete
procitati na doti¢noj usivnoj etiketi.

Podcarapa AG ima dodatno silikonsku ljepljivu
traku na gornjem rubu ¢arape. Sastoji se od polia-
mida, elastana i silikona.

- Medical Device (Medicinski proizvod)
- Identifikator matrice podataka kao UDI

Stanje informacija: 2024-01

* Struéno je osoblje svaka osoba koja je prema
vrijede¢im drzavnim propisima ovlastena za prilagodbu
kompresivnih ¢arapa i upucivanje pacijenata u nacin
njihove uporabe.

Savjeti za stavljanje

A » Nakon stavljanja zavoja za ranu skupite
bijelu unutarnju éarapu do noznih prstiju.

Objema rukama rastegnite otvor za
stopala. Sada navucite ¢arapu do preko
pete.

Prilikom povlacenja prema gore ¢arapu
treba pazljivo postaviti preko zavoja rane.

B%> Zatim povucite ¢arapu ravhomjerno

prema gore do ispod koljena.

Za oblacenje gornje carape
preporucujemo vam da se koristite
prilozenim plavim pomagalom za
navlacenje carapa.

Kako bi se olaksalo navlacenje
nadé&arape, preporucujemo da carapu
skupite prstima i rastegnete je u
poprecnom smjeru.

Zatim otvor za stopalo navucite kao i
obicno preko prstiju.

0dmah nakon navlacenja preko stopala
provjerite je li peta dobro sjela.

Sada biste trebali povuci carapu ¢im vise
u uzduznom smijeru do koljena.



:12 > Na taj se nacin jamci pravilno nalijeganje i

optimalna medicinska ucinkovitost.
Vodite racuna da zavrsetak nadcarape
bude pozicioniran ispod ruba podcarape.

Obratite paznju na upute na stranici 2 ove
brosure!

Dodatne detaljnije informacije dobit ¢ete od
jeg lijeénika i u svojoj ijaliziranoj
prodavaonici.

@ srpski

Postovani korisnici,

hvala vam $to ste se odlucili za Bauerfeind
proizvod.

Svaki dan radimo na poboljsanju medicinske
efikasnosti nasih proizvoda, jer je vase zdravlje
blizu nasih srca.

Pazljivo procitajte i sledite ovo uputstvo za
upotrebu. Ako imate pitanja, obratite se iskljucivo
svom lekaru ili vasoj specijaliziranoj prodavnici.

Odredivanje namene

VenoTrain ulcertec je medicinski proizvod za
dugorocnu terapiju kod visokog stepena ozbiljnosti
fleboloskih oboljenja na nogama.

Indikacije

Indikacije AD:

« Floridni Ulcus cruris venosum (CEAP-faza 6)

« Prevencija recidivnog Ulcus cruris venosum
(CEAP-faza 5)

Indikacije AG:

« Floridni ulcus cruris venosum sa edemom /
sa tendencijom edema butine

« Ulcus cruris venosum sa varikozitetom gornjeg
dela butine

« Posttrombotski ulcus cruris visestepenog tipa
(karlica i/ili butina i/ili potkolenica)

Podrucje primene
Prema indikacijama na nozi

Rizici primene A

Molimo vas da pazljivo postujete specifikacije u
ovom uputstvu za upotrebu i uputstva struénog
osoblja.

Kod pravilnog koristenja nisu poznate nuspojave,
ukoliko su Vase noge izmerene od strane
struc¢nog osoblja* i Vi ste informisani o pravilnom
postavljanju vasih kompresivnih ¢arapa.

Nemojte na sopstvenu inicijativu vrsiti bilo kakve
promene na proizvodu, jer u tom slucaju ne
mozete ocekivati da ¢e vam pomoci ili tada moze
prouzrokovati Stetu vaseg zdravlja. Garancija i
odgovornost su isklju¢eni u ovim slu¢ajevima.
«|zbegavajte da proizvod dode u dodir sa
sredstvima koja sadrze masnocu ili kiselinu,
kremama ili losionima.
«Kada pri noSenju proizvoda primetite bilo kakve
promene ili pove¢anu nelagodnost, prekinite
upotrebu i posavetujte se sa vasim lekarom.

Kontraindikacije

» Napredna bolest perifernog arterijskog
zacepljenja (ako se primenjuje jedan od ovih
parametara ABPI <0,5, zglobni arterijski pritisak
<60mmHg, pritisak noznih prstiju <30 mmHg ili
TcP0O2 <20 mmHg &lanak).

« Dekompenzovana nedovoljna funkcija srca
(NYHA 1T +1V)

« Septicka upala vena
« Phlegmasia coerulea dolens

U slede¢im slucajevima treba doneti odluku o

le¢enju uzimajudi u obzir korist i rizik kao i izbor

najprikladnijih sredstava za kompresiju:

« Izrazene vlazne dermatoze

« Netrpeljivost prema kompresionom materijalu

« TeSke smetnje senzibilnosti ekstremiteta

« Izrazena polineuropatija (npr. kod Diabetes
mellitus)

« Primarni hronicni poliartritis sa bolom u
zglobovima pod kompresijom

Ako imate pitanja o navedenom, obratite se
isklju¢ivo svom lekaru ili stru¢nom medicinskom
osoblju.

Proizvodac ne preuzima garanciju —
a posebno garanciju za proizvod u slucaju
nepridrzavanja gore navedenih kontraindikacija.

Uputstva za primenu

« Prvo stavljanje sme da se obavi samo od strane
medicinski Skolovanog stru¢nog osoblja.

« Obucite Vase carape najbolje ujutro, odmah
nakon ustajanja.

« Kompresivne ¢arape ne koristite bez kompresije.

Prilikom oblacenja i skidanja Vasih kompresivnih

Carapa VenoTrain koristite rukavice Bauerfeind,

to Vam omogucuje bolje rasporedivanje

materijala na nozi.

« Vase noge, ruke i Sake bi trebale biti suve.

Na hvatajte sa ostrim noktima u ¢vorove.

Pripazite na to da pre toga skinete vas nakit.

Izbegavajte oStecenja na pletivu i ne odrezujte

krajeve niti i etiketa, jer se tako mogu oslobodi

¢vorovi koji su potrebni.

Cuvajte VenoTrain kompresivne ¢arape za ruke

na suvom i tamnom mestu.

« Dobijate proizvod kao komplet koji se sastoji
od dvoje belih unutrasnjih carapa sa malom
kompresijom i spoljnih ¢arapa u boji koze sa
velikom kompresijom. Buduci da bele unutrasnje
Carape takode sluze za fiksiranje rana,
preporucuje se da se nose nocu.

« Kompresovane ¢arape su sredstva za koris¢enje
i kod redovnog korisc¢enja dolazi do prirodnog
procesa trosenja. Preporuceno vreme nosenja
iznosi 6 meseci. To podrazumeva ispravno
rukovanje (oblacenje i skidanje, odrzavanije,
itd.). Rok maksimalne upotrebe pri pravilnom
skladistenju je odStampan simbolom sa
»pescanim satom« na etiketi kutije.

« Krajnja ivica unutrasnje i spoljne ¢arape ne
smeju da se nose ta¢no jedna preko druge.

Uputstvo za odrzavanje

« Molimo koristite blago sredstvo za pranje i
mrezu za pranje rublja. Nikada ne izlazite
vas proizvod direktnoj toploti. Redovna nega
osigurava optimalno dejstvo.

« Proizvod je kod koristenja finog programa
prikladan za susac. Takode, obratite paznju na
uputstva na etiketi zasivenoj na vrhu vaseg
proizvoda.

« Kod ru¢nog pranja najbolje je pritisnuti izmedu
dva peskira (ne cediti).

« Izbegavajte upotrebu dodatke u sredstvima
za pranje kao Sto su omeksivaci, sredstva za
beljenje ili sredstva za otklanjanje mrlja.

« Izbegavajte hemijsko ciscenje i peglanje.

Uputstvo za ponovnu primenu
Proizvod je namenjen za individualno tretiranje
jednog pacijenta.

Garancija
Vaze zakonski propisi zemlje u kojoj ste proizvod
kupili. U slucaju potrazivanja iz garancije stupite u
kontakt prvo s prodavcem kod kojeg ste proizvod
kupili. Proizvod se mora ocistiti pre garantne rekla-
macije. Ako nisu poStovana uputstva za rukovanje i
odrzavanje VenoTrain ulcertec, garancija moze biti
umanjena ili iskljucena.
Garancija je iskljuc¢ena kod
« Primene koja nije u skladu sa indikacijama
« Nepostovanja uputstava stru¢nog osoblja
« Neovlas¢ene modifikacije proizvoda

iaskljucena.

Odricanje od odgovornosti

Nemojte sami postavljati dijagnozu ili provoditi
samolecenje, osim ako niste medicinski strucni
radnik. Pre prve upotrebe naseg medicinskog
proizvoda, aktivno potrazite savet lekara ili
medicinskog stru¢nog osoblja, jer je to jedini
nacin da procenite efekat naseg proizvoda na
vase telo i, ako je potrebno, da odredite sve rizike
primene koji proizilaze iz vase licne konstitucije.
Pratite savete medicinskog stru¢nog osoblja i
sve informacije u ovoj dokumentaciji/ili njenoj -
delimiéno sazetoj - on-line verziji (takode: tekst,
slike, grafike, itd.).

Ako nakon konsultacije sa stru¢nim osobljem
imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom
lekaru, prodavcu ili nas kontaktirajte direktno.

Obavezno prijavljivanje

Na osnovu regionalnih zakonskih propisa,
obavezni ste da bez odlaganja prijavite bilo koji
ozbiljan incident kada koristite ovaj medicinski
proizvod i proizvodacu i nadleznom organu vlasti.
Nase kontaktne podatke mozete pronaci na
poledini ove brosure.

Odlaganje

Molim da proizvod nakon njegovog korisnog
veka odlozite u otpad prema lokalnim zakonskim
propisima.

Sastav materijala

VenoTrain ulcertec sastoji se od poliamida i
elastana. Procentualni udeo u sastavu mozete
procitati na usivenoj etiketi.

Unutrasnja carapa AG takode ima silikonsku
lepljivu traku na gornjoj ivici carape. Sastoji se od
poliamida, elastana i silikona.

- Medical Device (Medicinsko sredstvo)
- |dentifikator matrice podataka kao UDI
Datum informacija: 2024-01

* Strucno osoblje podrazumeva svaku osobu koja je
ovlas¢ena prema vazecim drzavnim propisima za
prilagodavanje i upucivanje u primenu kompresivnih
Carapa.

Saveti za postavljanje

A » Nakon stavljanja zavoja za ranu skupite
belu unutrasnju éarapu do noznih prstiju.

B » Saobe ruke rastegnite otvor za stopala.
Sada navucite ¢arapu do preko pete.

C » Prilikom povlacenja prema gore ¢arapu
treba pazljivo postaviti preko rane.

> Zatim povucite ¢arapu ravhomerno
D2 ;
prema gore do ispod kolena.

Za oblacenje spoljne ¢arape preporucamo
da koristite prilozeno plavo pomagalo za
navlacenje c¢arapa.

E » Da biste olaksali navlacenje spoljne
éarape, preporuéujemo da ¢arapu

" +, X

ir g je u popr

smeru.

F » Zatim otvor za stopalo navucite kao i
obi¢no preko prstiju.

G » Proverite da li je peta dobro nalegla nakon
navlacenja preko stopala.

H » Sada bi trebalo ¢arapu povuci Sto vise u
uzduznom smeru do kolena.

B > Tako ce biti zagarantovan odgovarajuci kroj

i optimalna medicinska efikasnost.
Vodite racuna da se zavrsetak spoljne
Carape nalazi ispod manzetne unutrasnje
Carape.

Sledite uputstvo na strani 2 ove brosure!

Dalje informacije dobicete od Vaseg lekaraiu
Vasoj specijalizovanoj prodavnici.

@ slovenski

Spostovani kupec,

zahvaljujemo se vam, da ste se odlocili za izdelek
podjetja Bauerfeind.

Nenehno se trudimo izbolj$ati medicinsko
ucinkovitost nasih izdelkov, saj nam je vase
zdravje pomembno.

Natanéno preberite in upostevajte ta navodila
za uporabo. Ce imate kakrsna koli vprasanja, se
obrnite na svojega zdravnika ali specializirano
prodajalno.

Namen uporabe

VenoTrain ulcertec je medicinski pripomocek za
dolgorocno zdravljenje zelo resnih fleboloskih
obolenj nog.

Indikacije

Indikacije AD:

« Floridne venske razjede nog (stadij CEAP 6)

« Preprecevanje ponavljajocih se venskih razjed
nog (stadij CEAP 5)

Indikacije AG:

« Floridne venske razjede nog z edemi/
nagnjenostjo k edemom stegna

« Venske razjede nog z varikozo na stegnu

« Posttromboti¢ne razjede nog vecstopenjskega
tipa (medenice in/ali stegna in/ali golena)

Mesto uporabe
V skladu z indikacijami na nogah

Tveganja pri uporabi A

Natanéno upostevajte smernice teh navodil za
uporabo in napotke strokovno usposobljenega
osebja.

Ce se izdelek uporablja ustrezno, tveganja pri
uporabi niso znana, v kolikor je vase noge izmerilo
strokovno osebje* in ste bili poduceni o pravilnem
namescanju kompresijskih nogavic.

Izdelka ne smete samovoljno spreminjati, saj v
tem primeru morda ne bo imel pricakovanega
ucinka oz. lahko skoduje zdravju. V teh primerih
garancija in jamstvo prenehata veljati.



«lzdelek ne sme priti v stik s snovmi, mazili ali
losjoni, ki vsebujejo mascobe in kisline.

«Ce med nosenjem izdelka opazite spremembe oz.
poslabsanje stanja, prenehajte z uporabo izdelka
in obiscite zdravnika.

Kontraindikacije

« Napredna periferna arterijska okluzivna bolezen
(¢e ustreza eden od teh parametrov: glezenjsko-
-brahialni indeks <0,5, pritisk v arterijah gleznja
<60mmHg, pritisk v prstih na nogi <30 mmHg
ali TcPO2 v nartu <20 mmHg).

« Dekompenzirana sr¢na insuficienca
(NYHA 11+1V)

- Septicni flebitis (bakterijsko vnetje vene)

« Phlegmasia coerulea dolens

V naslednjih primerih mora zdravnik pred

odlocitvijo za zdravljenje pretehtati koristi in

tveganja ter izbrati najustreznej$e kompresijsko

sredstvo:

« |zrazito vlazni dermatitis

« Neprenasanje kompresijskega materiala

« Hude senzoricne motnje v okonc¢inah

« |zrazita polinevropatija (npr. pri sladkorni
bolezni)

« Primarni kronicni poliartritis pri bolec¢inah v
sklepih pod kompresijo

Ce imate kakréna koli vprasanja o teh
informacijah, se obrnite na svojega zdravnika ali
zdravstvenega delavca.

Ob neupostevanju zgornjih kontraindikacij preneha
jamstvo proizvajalca — zlasti jamstvo za izdelek.

Navodila za uporabo

« Zacetno prilagoditev mora opraviti usposobljeno
medicinsko osebje.

« Najbolje je, da nogavice nadenete zjutraj, takoj
ko vstanete.

« Kompresijskih nogavic ne uporabljajte brez gaze

za prekritje rane.

Pri obuvanju in sezuvanju kompresijskih nogavic

VenoTrain uporabljajte rokavice Bauerfeind,

saj boste z njimi po nogi lazje enakomerno

razporedili material.

« Noge in roke morate imeti suhe.

« Z ostrimi nohti nikoli ne segajte v tkanje. Bodite
pozorni, da pred namescanjem odstranite ves
nakit.

« Izogibajte se poskodbam pletiva in ne rezite

koncev nitk ali etiket, saj lahko s tem odrezete

zacetne vozlicke pletiva.

Kompresijske nogavice VenoTrain hranite na

suhem in temnem mestu.

« Izdelek je dobavljen kot komplet, ki ga sestavljata

dve beli spodnji nogavici z manjso kompresijo ter

vrhnja nogavica v barvi koze z vecjo kompresijo.

Ker sluzi spodnja nogavica tudi pritrditvi gaze

za prekritje rane, priporocamo, da jo nosite tudi

ponoci.

Kompresijske nogavice so potrosno blago in

50 pri redni uporabi izpostavljene naravnemu

postopku obrabe. Priporoc¢eno obdobje nosenja

je 6 mesecev. Pri tem je seveda predpostavljeno
ustrezno rokovanje (oblacenju in slacenju, negi
itn.). Rok najdalj$e uporabe ob ustreznem shra-
njevanju je na etiketi embalaze oznacen s simbo-
lom »pescene ure«.

« Zaklju¢na robova spodnje in zgornje nogavice se
ne smeta neposredno prekrivati.

Navodila za ¢iséenje

« Uporabljajte blago pralno sredstvo in mrezo
za pranje. Izdelka ne izpostavljajte neposredni
vrocini. Z redno nego boste zagotovili optimalno
delovanje.
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« |zdelek je pri uporabi programa za fino pranje
primeren za susilnik. Upostevajte tudi navodila
na vsiti etiketi na zgornjem robu izdelka.

« Po ro¢nem pranju je najboljse, da nogavice
stisnete med dve suhi brisaci (ne ozemajte).

» Ne uporabljajte dodatnih Cistilnih sredstev, kot so
mehcalec, belilo ali odstranjevalec madezev.

« Izogibajte se kemicnemu ciscenju in likanju.

Navodila za ponovno uporabo

Izdelek je namenjen izklju¢no individualni oskrbi
pacienta ali pacientke.

Garancija

Veljajo zakonski predpisi drzave, v kateri je bil

izdelek kupljen. V primeru uveljavljanja garancije

se najprej obrnite neposredno na osebo, pri kateri

ste izdelek kupili. Izdelek morate pred prijavo

garancijskega zahtevka ocistiti. Neupostevanje na-

vodil za ravnanje z izdelkom VenoTrain ulcertec in

njegovo nego lahko neugodno vpliva na garancijo

ali ta preneha veljati.

Garancija preneha veljati, kadar:

« Izdelka ne uporabljate v skladu z indikacijami;

« Ne upostevate navodil strokovno usposobljenega
osebja;

« Izdelek samovoljno spreminjate.

Omejitev odgovornosti

Ne poskusajte sami postaviti diagnoze ali se sami
zdraviti, razen Ce ste strokovno usposobljeno
zdravstveno osebje. Pred prvo uporabo nasega
medicinskega izdelka se posvetujte z zdravnikom
ali usposobljenim strokovnjakom, saj lahko

ta oceni ucinek nasega izdelka na vase telo

in morebitna tveganja pri uporabi zaradi vase
telesne zgradbe. Upostevajte nasvet strokovnjakov
in vsa navodila v tem dokumentu/ ali njegovi — tudi
nepopolni — spletni razlicici (vklju¢no z besedili,
slikami, grafikami itn.).

Ce ste po posvetu s strokovno usposobljenim
zdravstvenim osebjem Se vedno v dvomih,

se obrnite na svojega zdravnika, trgovca ali
neposredno na nas.

Obveznost obvescanja

Zaradi regionalnih zakonskih predpisov ste dolzni
vsak resen incident pri uporabi tega medicinskega
pripomocka nemudoma javiti proizvajalcu in
pristojnemu organu. Nase podatke za stik najdete
na zadnji strani te brosure.

Odstranjevanje

Po prenehanju uporabe izdelek odstranite skladno
z lokalnimi predpisi.

Sestava materiala

Medicinski pripomocek VenoTrain ulcertec je izde-
lan iz poliamida in elastana. Sestavo materiala v
odstotkih najdete na posamezni vsiti etiketi.
Spodnja nogavica AG ima na zgornjem robu doda-
ten silikonski pritrdilni trak iz poliamida, elastana
in silikona.

[M] - Medical Device (Medicinski pripomocek)
[o] - Oznaka kode podatkovne matrice kot
edinstvenega UDI

Stanje informacij: 2024-01

* Strokovno usposobljeno osebje pomeni vsako osebo,
ki je po veljavnih drzavnih predpisih pooblas¢ena za
prilagajanje in usposabljanje za uporabo kompresijskih
nogavic.

Nasveti za namescéanje
A » Po namestitvi gaze na rano naberite belo
spodnjo nogavico do konice stopala.

Raztegnite odprtino za stopalo z obema
rokama. Nato povlecite nogavico ¢ez peto.

C » Priobuvanju ¢ez meca nogavico previdno
povlecite ¢ez gazo za rano.

B;> Nato nogavico enakomerno povlecite

navzgor do kolena.

Pri obuvanju vrhnje nogavice vam
priporocamo, da uporabite prilozen
moder pripomocek za namescanje.

Za lazje obuvanje vrhnje nogavice vam
priporo¢amo, da jo naberete in razsirite v
precni smeri.

Nato odprtino za stopalo kot obicajno
povlecite cez prste.

Ze pri obutvi nogavice ez stopalo
preverite, ali se peta dobro usede.

Zdaj povlecite nogavico ¢im dlje vzdolzno
navzgor do kolenskega zgiba.

B > Tako zagotovite ustrezno prileganje in

optimalno medicinsko ucinkovitost.
Pazite na to, da je zakljucek vrhnje
nogavice pod obrobo spodnje nogavice.

Upostevajte navodila na 2. strani te
brosure.

Za dodatne informacije se obrnite na svojega
zdravnika in ializirano pr j

romanian

Stimata clienta,
stimate client,

va multumim ca ati ales un produs Bauerfeind.

In fiecare zi lucram pentru a imbunatati eficienta
medicala a produselor noastre, deoarece
sanatatea dumneavoastra este cea mai importanta
pentru noi.

Va rugam sa cititi cu atentie si sa respectati aceste
instructiuni de folosire. Daca aveti intrebari,
adresati-va medicului sau distribuitorului
specializat.

Destinatia de utilizare

VenoTrain ulcertec este un produs medical
pentru tratamentul de lunga durata al afectiunilor
flebologice severe ale picioarelor.

Indicatii

Indicatii AD:

« Ulcer venos pronuntat (stadiu CEAP 6)

« Prevenirea recidivei Ulcera crura venosa (stadiu
CEAP 5)

Indicatii AG:

« Florides Ulcus cruris venosum cu tendinta de
edem/edem la nivelul coapsei

« Ulcus cruris venosum cu varicoza la nivelul
coapsei

« Ulcus cruris post-trombotic de tip multi-nivel
(Pelvis si/sau coapse si/sau gamba)

Locul utilizarii
Pe picior, conform indicatiilor

Riscuri in utilizare A

Va rugam sa respectati cu strictete indicatiile
din aceste instructiuni de utilizare, precum si
indicatiile personalului de specialitate.

Daca produsul este folosit corespunzator, adica
daca picioarele dvs. au fost masurate de personal
de specialitate* si ati fost informat cu privire la
aplicarea corecta a ciorapilor compresivi, nu sunt
cunoscute riscuri in utilizare.

Nu efectuati modificari neautorizate ale

produsului, deoarece in caz contrar s-ar putea sa

nu aibd efectul dorit sau sa va dauneze sanatatii.

Garantia si raspunderea sunt excluse in aceste

cazuri.

« Evitati contactul cu agenti care contin grasimi
sau acizi, unguente sau lotiuni.

+Daca in timp ce purtati produsul observati
modificari sau cresterea disconfortului,
intrerupeti utilizarea si adresati-va medicului
dumneavoastra.

Contraindicatii

« Boala arteriala periferica avansata (atunci cand
unul dintre acesti parametri este ABPI <0,5,
presiunea arterei gleznei <60 mmHg, presiunea
degetelor de la picioare <30 mmHg sau TcP02
<20 mmHg partea din spate a piciorului).

« Insuficienta cardiaca decompensata
(NYHA 111+1V)

« Flebita septica

« Phlegmasia coerulea dolens

In urmatoarele cazuri, decizia privind tratamentul
de administrat ar trebui luata avand in vedere
beneficiile si riscurile, precum si selectarea celor
mai adecvate mijloace de compresie:
« Dermatoze purulente pronuntate
« Incompatibilitatea cu materialul de compresie
« Tulburari senzoriale severe ale extremitatilor
« Polineuropatie pronuntata (de exemplu,
in cazul diabetului zaharat)
« Poliartrita cronica primara cu dureri articulare
sub compresie

Daca aveti intrebari privind aceste informatii,
adresati-va medicului sau personalului medical de
specialitate.

In cazul nerespectarii contraindicatiilor de mai
sus raspunderea din partea producatorului este
exclusa - mai ales raspunderea pentru produs.

Indicatii de utilizare

« Prima adaptare trebuie efectuata exclusiv de
catre personalul medical calificat.

« Va recomandam sa aplicati ciorapii dimineata,
imediat dupa trezire.

« Nu folositi ciorapii compresivi medicali fara
compresie pentru plaga.

« La aplicarea si scoaterea ciorapilor compresivi
VenoTrain, purtati manusi Bauerfeind din
cauciuc, care va ajuta la repartizarea uniforma a
materialului pe picior.

« Picioarele si mainile dvs. trebuie sa fie uscate.

« Nu apucati tesatura cu unghiile ascutite. Aveti
grija sa va scoateti bijuteriile inaintea aplicarii
ciorapilor.

« Evitati deteriorarea tesaturii si nu taiati capetele
firelor si etichetele, deoarece nodurile ce asigura
structura se pot desface.

« Pastrati ciorapii compresivi VenoTrain intr-un loc
uscat si protejat impotriva luminii.

« Produsul este livrat sub forma de set, constand
dintr-un ciorap interior alb cu compresie
redusa si un ciorap exterior de culoarea pielii
cu compresie crescuta. Ciorapul interior alb
serveste si la fixarea compresei pentru plaga,
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motiv pentru care recomandam purtarea
acestuia si pe timpul noptii.
Ciorapii compresivi sunt obiecte de consum,
supuse procesului natural de uzura la utilizarea
regulata. Perioada recomandata pentru purtare
este de 6 luni. Aceasta presupune manipularea
corespunzatoare a produsului (la aplicare,
scoatere, ingrijire etc.). Termenul de valabilitate,
in conditiile unei depozitari corespunzatoare,
este indicat prin simbolul unei ,clepsidre” pe
eticheta cutiei.
« Marginile de inchidere ale ciorapului pe interior
si exterior nu trebuie purtate direct una peste
cealalta.

Indicatii de curatare

« Va rugam sa utilizati detergent pentru rufe
delicate sau plasa pentru spalare. Nu expuneti
niciodata produsul la actiunea directa a caldurii.
Ingrijirea periodica asigura un efect optim.

« Uscarea produsului in uscator se va face prin
folosirea unui program pentru rufe delicate. Va
rugam sa respectati si indicatiile de pe eticheta
aplicata pe marginea superioara a produsului.

« Dupa spalarea manuald, presati ciorapii intre
doua prosoape uscate (nu stoarceti).

« Renuntati la folosirea aditivilor pentru detergenti
precum balsam de rufe, indlbitor sau substante
chimice pentru curatat pete.

« Evitati curatarea chimica si calcarea.

Indicatii de reutilizare

Produsul este conceput pentru ingrijirea
individuala a unui pacient.

Garantia

Sunt aplicabile prevederile legale valabile in

tarain care a fost achizitionat produsul. In cazul

situatiilor in care se impune aplicarea prevederilor

referitoare la garantie, va rugam sa va adresati

mai intai persoanei de la care ati achizitionat

produsul. Produsul trebuie curatat inainte de

solicitarea garantiei. Daca nu au fost respectate

indicatiile privind manipularea si ingrijirea

VenoTrain ulcertec, garantia poate fi afectata sau

exclusa.

Garantia este exclusa in caz de

« Utilizare neconforma cu indicatiile

« Nerespectare a instructiunilor personalului de
specialitate

« Modificarea neautorizata a produsului
interzisa.

Informatii privind raspunderea

Nu recurgeti la autodiagnosticare sau la
automedicatie, cu exceptia cazului in care faceti
parte din personalul medical de specialitate.
Inainte de a incepe sa utilizati produsul nostru
medical, trebuie sa solicitati sfatul unui medic
sau al personalului de specialitate instruit,
intrucat aceasta este singura modalitate de a
evalua efectele produsului nostru asupra corpului
dumneavoastra si de a stabili daca exista riscuri
in utilizarea produsului, determinate de constitutia
individuala. Respectati instructiunile primite din
partea personalului de specialitate, precum si
toate instructiunile din acest document sau din
forma sa publicata online, integral sau partial
(inclusiv: texte, imagini, reprezentari

grafice etc.).

Daca inca aveti nelamuriri dupa ce v-ati consultat
cu personalul de specialitate, va rugam sa luati
legatura cu medicul dumneavoastra sau cu
comerciantul de la care ati achizitionat produsul
sau sa ne contactati direct.

Obligatia informarii

Avand in vedere prevederile legale regionale,
sunteti obligat sa raportati imediat, deopotriva
producatorului si autoritatilor competente, orice
incident serios aparut la utilizarea acestui produs
medical. Datele noastre de contact le gasiti pe
partea posterioara a acestei brosuri.

Eliminarea ca deseu

La sfarsitul perioadei de utilizare va rugam
sa eliminati produsul in conformitate cu
reglementarile locale.

Compozitia materialului

VenoTrain ulcertec este realizat din poliamida si
elastan. Pentru a afla compozitia procentuala, va
rugam sa consultati eticheta cusuta pe produs.
Ciorapul AG are atasata, de asemenea, o banda
adeziva din silicon pe marginea superioara.
Aceasta este realizata din poliamida, elastan si
silicon.

[M0] - Medical Device (Dispozitiv medical)
[Uol - |dentificator MatriceDate sub forméa de UDI

Data comunicarii informatiilor: 2024-01

* Se considera a fi personal de specialitate orice per-
soana care, in conformitate cu reglementarile nationale
aplicabile, este calificata pentru ajustarea ciorapilor
compresivi si pentru instruirea privind folosirea aces-
tora.

Sfaturi pentru aplicare

A » Dupa aplicarea pansamentului, potriviti
ciorapul interior alb la varful piciorului.

B » Largiti deschiderea pentru picior cu
ambele maini. Trageti ciorapii pana peste
calcai.

C » Cand imbracati ciorapul, trebuie sa-1
trageti peste pansament cu grija.

B;> Apoi ridicati ciorapul in mod uniform pana

sub genunchi.

Pentru imbracarea ciorapului exterior,
va recomandam sa folositi dispozitivul
auxiliar de aplicare albastru, inclus in

pachetul de livrare.

E » Pentruausuraimbracarea ciorapului
exterior va recomandam sa adunati
ciorapul si sa-l rotiti transversal.

F » Apoi treceti deschiderea pentru picior
peste degetele de la picioare.

G » Dupaimbracarea ciorapului verificati daca
ciorapul s-a fixat bine pe calcai.

H » Apoi ridicati ciorapul cat mai mult in
lungime, pana la fosa poplitee.

:12 > Astfel, ciorapul se potriveste perfect si are

efect medical maxim.

Aveti grija ca marginile ciorapului exterior
sa fie pozitionate sub banda elastica a
ciorapului interior.

Va rugam acordati atentie instructiunilor
tionate pe pagina 2 a tei brosuri!

Pentru mai multe informatii, va rugam sa
contactati medicul dvs. sau magazinul de
specialitate de unde ati achizitionat produsul.

6bArapckm

YBaxKaeMu KNneHTu,

bnarogapwvim Bu 3a pelwenveTo Bu 3a nokynka Ha
NPOAYKT Ha Bauerfeind.

Bcekn aeH paboTviM 3a nogobpssaHe Ha
MeAMLMHCKaTa epeKTUBHOCT Ha HaluuTe NPOAYKTH,
3aloTo BaleTo 34paBe e BaxHO 3a Hac.

Mons npoueTeTe 1 CnasgaiTe BHAMATENHO
VNHCTPYKUMKTe 3a ynotpeba. AKo MmaTe BbNpoCy,
ce obbpHeTe KbM NeKyBalLvsA Bi nekap mam kbm
crneumani3npaHna TbProBCKM OBEKT.

MpepHasHayeHue

VenoTrain ulcertec e MeaVUMHCKM NPOAYKT 3a Abro-
CpOYHa Tepanua Npu HanpeaHan cTaauii Ha ¢nebono-
rMYHN 3300N19BaHVA Ha JONHUTE KPaHWLN

MokasaHuna

MokasaHuna AD:

« MNporpecupalla Baprko3Ha A3Ba
(ulcus cruris venosum) (ctaguin 6 no CEAP)

- MNpeBeHUMA Ha peLuaVBMPaLLN A3BM Ha KpaKaTa
(ulcera crura venosa) (ctagwmin 5 no CEAP)

MokasaHns AG:

« Bapuko3sHa TpodruHa A3Ba Ha Kpaka Ha (ulcus
cruris venosum) CbC OTOK/ CKIIOHHOCT KbM OTOK Ha
6eapoTo

- Bapuko3sHa A3Ba Ha Kpaka (ulcus cruris venosum) ¢
Bapu1Ko3a Ha begpoto

« MNocTTpoMb0THYHa BEHO3Ha A3Ba Ha KpakKa (ulcus
cruris postthromboticum) ot nporpecviseH T1n
(ta3 n/wvnwv 6egpo v/ nunn nopbdespuuia)

MscTto Ha npunoXxeHune
C‘bO6paBHO YCTaHOBEHOTO CbCTOAHKME Ha Kpaka

PuckoBe npun npunoxeHneto
CnasBaiiTe Bb3MOXXHO Hall-CTPUKTHO
WHCTPYKUMNTe 3a ynotpeba 1 ykasaHuATa Ha
cneuunanucTurte.

Mpw npasunHa ynoTpeba He ca M3BECTHW PUCKOBE
NPy NPUIOXKEHWETO, NPY YCNOBYE, Ye KpaKbT Bu e
13MepeH OT creumranvsnpan nepcoHan® n Bue cte
6vnK MHGOPMMPaHK 3a MPABUIHOTO MOCTaBAHE Ha
KOMMNPEeCUOHHUTE Yopanu.

He npaseTe HVKaKBW NPOMEHM B NPOAYKTa
CBOEBOSHO, Thi1 KaTo B MPOTMBEH C/lyyall ToBa
MO>e [1a He MOMOTHe, KaKTO Ce OuYakBa Wi Aa
npvunHY Bpeda Ha BaleTo 3apase. [apaHuvATa 1
OTFOBOPHOCTTa B T€3U CAlydan Ca U3KII0UeHU.

« //136ArBaliTe KOHTAKT C areHT, CbAbPXallW MasHUHN
1 KUCENVHI, MEXTIEMU WU NIOCUOHN.

« AKO NpK HOCeHe Ha NPofyKTa, 3abenexwTe
HAKAKBW MPOMEHI U HapacTeall AMCKOMOPT,
npeycTaHoseTe ynotpebara n ce KOHCynTMpanTe
Bawwa nekap.

npormsonoxaaauml

« MepudepHa cbosa 6onecT (ako eavH OT Te3n
napamvetpu e ABPI <0,5, HanAraHe B apTepuATa Ha
rneseHa <60 mmHg, HanAraHe Ha NPBCTUTE Ha Kpa-
kaTa <30 mmHg nnm TcPO2 < 20 mmHg HanAraxe 8

Kpaka).
« 3acTofHa CbpAeYHa HeAOCTaTbYHOCT
(NYHA NI+ 1V)

« CentnyeH dnebut
« Phlegmasia coerulea dolens

B cneaHuTe Cnyyan peleHreTo 3a neyeHne Tpabea
na 6bAe B3eTo, KaTo Ce B3emaT NpefBurA Nonata

11 PUCKa, KaKTO 1 M360PBT Ha Hal-NoAxXoaALuTe
KoMMpecupaLLy CpeacTsa:

+ V13A1BEHM MOKpELLM AePMaTO3M

+ HecbBMeCTMOCT € KoMMpecupalLma Matepyan

+ TeXK1 CeH30PHM HapyLIEHWA Ha KpalHYIKa

« /13pa3eHa nonvHeBponaTtua (Hanp. Npu 3axapeH
nvaber)

« [TbpBUUEH XPOHWUYEH NONMAPTPWT C BONKM B
CTaBuTe Npr KomMnpecna

AKO 1MaTe BbMNpoCH Mo OTHOLEHME Ha Ta3
MHPopMaLa, obbpHeTe ce KbM Batuvia nekysall
NeKap nnn KbM cneunannsvpanma MeauumnHCKn
nepcoHan.

IMpu HecbbI0AaBaHE Ha FOPHMTE NPOTUBOMOKA3aH!s,
NPOM3BOANTENAT HE HOCKM OTTOBOPHOCT 1 HE 1aBa
rapaHLUMATa 3a M3fenveTo.

YKasaHuA 3a usnonssaHe

« MbpBOTO NOCTaBAHE TPAGBA Aa Ce U3BBPLUK
€[IMHCTBEHO OT 0ByYeHV MEAULIMHCKM CreLuanucTu.

« Hait pobpe e ga noctasate Batwwite yopanu CyTpuH,

BeAHara cnep CtasaHe.

He n3non3sgaiite KomnpecupatymTe Yopanw 6e3 Aa

CTe NMOKPUIK paHuTe.

« Hocete pbkasuum Bauerfeind, 3a aa obneuete n
CBanuTe KOMNpecnsHuTe cv yopanw VenoTrain,
KOETO ynecHABa PaBHOMEPHOTO pasnpefeneHye Ha
MaTepyana OKoso Kpaka Bu.

- Kpakara 1 pblLeTe Bu TpAbBsa Aa ca Cyxu.

- He xBauaiite nneTeHarta MaTepusa C OCTPU HOKTY.

posepeTe fanu CTe CBanUNM NpeABapuUTeHO

NPBLCTEHUTE U YKPalleHUATa CU.

BHuMmaBaliTe Aa He NoBpeawnTe NneTkata, He pexere

KpavLliaTa Ha HULLKWTE ¥ eTVIKETUTE, Thil KaTo MOXe

Na fioBe/ie /10 pa3Bbp3BaHe Ha GabpuyH1TE Bb3NN.

- CbxpaHaBaiiTe Baluute komnpecupaly Yopan

VenoTrain Ha CyXo 1 3alMTeHO OT CBETIMHA MACTO.

[poayKTbT, KOWTO NonyyaBsaTe, NPeACTaBnABa

KOMMNEKT, CbCTOALL Ce OT ABa 6enu AoNHM Yopana

CbC cnabo KoMnpecrpato AeNCTemne 1 efmH ropeH

Yopan B TeneceH LBAT CbC CUITHO KOMAPeCHpaLLo

nencteme. Toit KaTo GenvAT AONeH Yopan Cryxm 3a

durKcvpaHe Ha NpeBpb3KaTa, NOKPUBaLLa paHaTa, e

NPEenoPbUMTENHO A1a FO HOCUTE 1 NPe3 HOLUTa.

- Komnpecupatymte Yopanu ca NpoaykKT 3a

exeAHeBHa ynoTpeba v Npy PeAoBHO K3Mon3saHe

NOANexaT Ha eCTeCTBEeH NPOLeC Ha M3HOCBaHe.

[penopbunTenHUAT NeprOA 3a HoceHe e 6 MeceLa.

Tosa npepanonara npasuiHata vM ynotpeba

(nocTaBaHe 1 cBanaHe, rpUXM 1 Ap.). Makc. CpoK Ha

ynoTpeba Npu CbxpaHeHre CbIMacHO M3UCKBaHUATA

€ 03HaYeH CbC CYMBONA »MACHYEH YACOBHUKK,
oTneyaTaH BbpXy eT1kata Ha KyTuATa.

Kpaviiata Ha AOMHWA 1 FOPHUA Yopan He TpAbBa Aa

Ce HOCAT AMPEKTHO eIV BbPXY APYT.

YKasaHunA 3a nouncrBaHe

« V13non3eaiite GprHM NepunHW Npenapatyvi 1
MpeXxunyKa 3a npaHe. Hrkora He usnaraiire npogykTta
Ha AVPeKTHa ropelyvHa. PefloBHaTa rpmxa 3a
NPOAYKTa rapaHTvipa ONTUMANHOTO My AENCTBIE.
MPOAYKTBT € rofjeH 3a CylleHe B CyLUWIHA NpU 13-
non3eaxe Ha Waaslla nporpamva. Cbobpasasaiite
Ce N C yKasaHMATa OT 3alUUTUA eTUKET Ha rop-
HUA pb6 Ha NpoAyKTa.

[Mpw pbUHO NpakHe e Hal-fobpe fAa ce U3CTUCKa
MEX/1y ABE CyXV XaBAVEHW Kbprn (4a He ce yCyKBa).
He n3nonssaiite 4OOABKM KaTO OMEKOTUTENN,
ONTUYHM M3GENWTENV AW MPENapaTH 3a NeTHa.

« /136ArBaiiTe XMMUYECKOTO NOYNCTBAHE U FajeHe.

YKa3saHusA 3a NOBTOpHa ynoTtpe6a
MpoayKTsT e NpeasuaeH 3a MHAMBKAYanHa ynotpeba
OT eAnH NayneHT.

lFapaHuyuma
I'IpvmaraT Ce 3aKoHOBUTE paanopeuw Ha CTpaHaTa, B
KOATO € 3aKyneH NpoAyKTbT. AKO VMa npeanocTaskm



3a rapaHLIMOHEH VCK, MbPBO Ce CBbpXeTe C IMLETO,

OT KOETO CTe 3akynunn NpoAykTa. Mouncrete

NpoAyKTa Npean Aa NOTbPCUTe rapaHLUMOHHUTE Cn

npasa. AKO He Ca CnaseHun MHCTPYKLunTe 3a pabota

1 rpuxa 3a VenoTrain ulcertec, rapaHyuaTa Moxe Aa

6bAe HapyLueHa unu oTkasaHa.

[apaHumMATa He Baxn nNpu

+ Ynotpeba He cnopef MHAKKaLuuTe

+ HecnaseaHe Ha WHCTPYKUMUTE Ha Cneuran3vpaHns
nepcoHan

+ CBOEBOMHW M3MEHEHMA Ha npoaykTa.

YKa3saHuA 3a rapaHumnsa

He v3BbpLUBAliTE AMATHOCTMKA CaMU1 N He ce
NeKyBalTe camu, OCBEH aKo He CTe NpodecoHanmncT
no meavumHa. MNpeaw aa vanonssate Hawma
MEeAVUNHCKN NPOAYKT 3@ MbPBM MbT, akTUBHO
noTbpceTe CbBETa Ha NneKap nnn O6yWEH cneynannct,
Tbl1 KaTo TOBa e eANHCTBEHUAT HauWMH [a oueHnTe
Bb3/IENCTBMETO Ha HaLLMA NPOAYKT BbPXY BaLLETO
TANO U, aKO € HeOBXOANMO, fia onpefenuTe
MHONBUAYANHNTE PUCKOBE OT MPUIIOKEHNETO MY.
CﬂeﬁlBa\}\T@ CbBETUTE Ha TO3M CNeymnannct, KakTo 1
BCNYKM NHCTPYKLMKW B TO3M ﬂOKyMSHT/ nnn Heroeata
OHNaNH NPe3eHTaLMA - BKIIOUYUTENHO V3BaAKM -
(CbUio: TEKCTOBE, N306PaXeHNs, rPaduKK 1 4p.).

Ako Cnef KoHCcynTauma CbC cneymanmcra rMmate
CbMHEHWA YCTaHOBETE KOHTAKT C Bawwsa nekap,
THProBCKV NPeACTaBUTEN UK C HaC.

3agbnKeHue 3a cbobuwaBaHe Ha
NHUNACHTN

PervoHanHuTe 3aKoHOBW pa3nopeatu 13ncKeat
He3abaBHO fja CboOLLaBaTe 3a BCEKM CEPUO3EH
WHUWAEHT, CBbP3aH C M3MN0A3BaHEeTO Ha ToBa
MeAVUMHCKO M3[enne, KakTo Ha Npov3BOANTENA,
TaKa U Ha KOMMNETeHTHMA OpraH. Hatute AaHHW 3a
KOHTaKT MoraT Aja 6bAaT HamepeH Ha rbp6a Ha Tasu
6potuypa.

UsxBbpnsaHe n TpeTripaHe Ha oTNagbLu
Mons, n3xsbpnete NpoayKTa Clef Kpas Ha
yHOTpe6aTa B CbOTBETCTBME C MECTHUNTE paanopeuw.

CbcTaB Ha maTepunana

VenoTrain ulcertec e n3paboteH ot nonnamug n
enactaH. MPOLEHTHVAT CbCTaB MOXe Aia Ce Hamepy Ha
CHOTBETHVA NPULINT ETUKET.

Yopanst go 6eapoTo (AG) Ma CUAIMKOHOBa fenAlla
NeHTa BbPXY ropHua pub. V3paboTeHa e oT nonmna-
MW, eN1acTaH U CUNVKOH.

- Medical Device (MeguumHcko v3nenue)
~ NpeHtndukatop Ha DataMatrix kato UDI

MHdopmaumaTa e akTyanHa kbm: 2024-01

*CnewumanucT e BCAKO Le, KOETO € YMbIIHOMOLLEHO
la adanTupa 1 asa ykasaHua 3a U3Mon3BaHeTo Ha
KOMMPECKBHY YOPamu B CbOTBETCTBIE C NPUIOKMMIATE
3a TAX AbPKaBHU pasnopesnou.

CbBeTun 3a NocTaBsAHe

A » Cnep nocraBaHe Ha NpeBPb3Ka Ha paHaTa
cbbepete 1 HarbHeTe 6ennA foNeH Yopan
[0 BbPXa Ha NPBbCTUTE Ha KpaKkaTa.

B » Pa3tBopeTe OTBOPA 3a Kpaka C ABETe pbLe.
Cera v3mbHeTe Yopana Ao Haj netara.

C » Tlpw u3termnaHe Harope YopansT TpsAbsa Aa
Ce MOMOXM BHUMATENHO BbPXY NPeBpb3KaTa
Ha paHaTa.

[D)% > (Cnep TOBa M3TerneTe Yopana paBHOMEPHO

Harope A0 nof KoAHOTO.

3a nocTasAHe Ha ropHUA Yopan By npe-
nopbYBamMe fa U3MOAM3BATE MPUNOXEHOTO
CMHBO MOMOLLHO CPEACTBO 33 0byBaHe.

E » 3ano-necHo obysaHe Ha ropHMA Yopan
By npenopbysame Aa cbbepeTte U HarbHeTe
yopana v Aa ro pasTernTe B HanpeyHa
nocoka.

F » CnepToBa obTerHere 0TBOpa 3a Kpaka Hag,
NPbCTATE Ha KPaKaTa, KaKTo 06UKHOBEHO.

G » BepgHara cies 0byBaHeTO Ha YacTTa 3a Kpaka,
npoBepeTe Aanv netata npunAra fobpe.

H » CeraTpabga Aa v3ternuTte yopana,
JOKOJIKOTO € Bb3MOXHO, B Ha/LTbXHa NOCoKa
[0 AMKaTa Ha KOMIAHOTO.

:12 > [10 TO31 HaUYMH Ce rapaHT1pa NPaBUIHOTO

npunaraHe n ontManHaTa MeanuHCKa
edpeKTMBHOCT.

BHVMaBaliTe KPaAT Ha FOPHWAT Yopan Aa ce
Hamupa Nog NacTvika Ha AONHWA Yopar.

O6bpHeTe BHUMaHNe Ha MHCTPYKLUATA Ha
cTpaHmua 2 Ha Ta3m 6powypa!l

Mo-nogpo6 dor we nonyuure
oT BawumA nekap 1 ot cneynanusupaHnn

TbProBCKM 06eKT.

eMNVIKA

Ayamnnté mehdatn,

0QG EVXAPIOTOUE TIOU EMAEEATE €va TTPOIOV TNG
Bauerfeind.

Epyalopaote og kabnpepivr) Baon otn Bertiwon
NG LOTPIKNAG ATTOTEAEOHATIKOTNTAG TWV TPOIOVTWY
pag, kabwg Sivoupe 1dlaitepn Baputnta otnv Lyeia
00¢. AloAEOTE OXONAOTIKA KAl TNPEITE TIG TAPOUOEG
odnyisg xpriong. Eav éxete anopleg, aneubuvBeite
OTOV 1aTPO 0ag 1} 0TO EEIOIKEVPEVO KATAOTNIA TTOU
0ag EUTINPETEL

TKOMOUMEVN Xprion

To VenoTrain ulcertec gival éva latpikd mpoidv yia
HakpompdBeopun Bepareia coBapwv GAERIKWV
TTABNOEWY TWV KATW AKPWV

Evdsifeig

Evéeieic AD:

+ OAePIKO ENkOG KATW AKPwV O £€apan
(60 otédlo CEAP)

+ NpdAnNYN vroTPOTIACOVTOG PAERIKOU EAKOUG KATW
akpwv (50 otédio CEAP)

Evécieig AG:

+ OAePIKO ENKOG KATW AKPWV O€ 6apon pe oldnua/
TAON OXNUATIOHOU OIOAATOG TOU POV

+ EAKOG KATW AKpwv O€ €apon pe PAeBRiTida otov
HnPo

+ MetaBpopPwTikd EAKOG KaTw dkpwv (Aekdvn i/
Kal Pneog ri/ Kat Kvrpn)

Inpeio epappoyng

SOHQWVA HE TIG EVOEIEEIC OTO KATW AKPO
Kivéuvot amo tn xprion

Tnpeite emakpIPwe TG MAnpo@opisg mov Ba
Bpeite 0TI TAPOUGEG 08NYiEC XPHONE KAl TIC
odnyisg Twv e18ikwv.
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Y& MEPIMTWOn OWOTHAG EPAPHOYIG, SV ExOLV Yivel
YVWOTOI KivOuvol amo Tn Xpron, umo Tn mPoUmoeon
4t Ta média oag Exouv LETPNBEl amod eid1kd* Kat
£QOOOV EXETE evNUEPWOEL yia TNV 0pBr epappoyr
TWV KAATOWV CUUTTEONG,

Mnv mpoaiveTe og aubaipeTeg TPOTOMOIACELG

TOU TTPOIOVTOG, KaBwg Sev Ba oag mapéxel TNV

mpoBAenopeVn BoriBela 1 evoéxeTal va TTPOKANBoUV

BAABEC LYEIQG. T€ QUTEC TIC TIEQUTTWOELS, AKUPWVETAL

1 £YYUOSOTIKN KGAUYN Kal omroladroTe eudivn.

« ATIOQEVYETE TNV EMAPH| TOU TIPOIOGVTOC HE HEDT TTOU
TIEPIEXOUV NTTN Kal 0&€Q, UE ONOIPES KAl AOTIOV.

« Y& mepimwon mou SIamMoTWOoETE AMNAYEG 1
AUEAVOUEVEG EVOXAOEIG KATA TN XPrion Tou
TPOIOVTOC, SlakOYTE TN XPrion kal anmevBuvBeite
aTov laTpd oag.

Avtevdeieig

« [eplpepIkr amo@EaKTIKr aptnEIakr) vOoog ot TIPo-
XwpPnpévo otadlo (Oe MEPITTWOon Tou mapatnpeital
pia amé Tig mapapérpoug ABPI <0,5, apTtnplakr
nieon aotpayahou <60 mmHg, miieon SaxTuAwv mo-
S10U <30 mmHg ry TcPO2 < 20 mmHg payn modiov).

« Mn avtippomoUpevn kapSlaKr avemdpKela
(NYHA NI+ 1V)

« ZNITKA PAeRTSa

« Kuavr embduvn GAeypovn

2TIC akOAOUOEC TTEQITTWOELS, N armd@acon yia TN

Bepaneia Oa mpémet va hapBdvetal faoel Tng xpriong

Kal Tou Kivduvou, KabBwg Kat TnG emMAoynG Tou

KataMnAdTepou péoou oupmieong:

« Evtova Siappwtikn deppatitida

« Mn avoxrj 0To UNKO CUpTTiESNC

« YoPapd mpoBAruata evaloBnoiag ota dkpa

« ‘Evtovn moluveupomdBeia (mmy. o€ mepintwon
oakxapwdoug Slapntn)

« Mpwtoyevig xpdvia mouapOp(tida o€ mepintwon
méVWV apBpWoewY LTIO CUKTTEDN

Edv éxeTe amopieg OXETIKA e QUTEG TIC TTANPOPOPIES,
anevBuvBeite oTov 1ATPS 0ag 1) évav EIOIKO LYEIDC,
Edv 6ev An@Bouv urt' div ol o mavw avtevSeEelg,
Ol KATAOKEUAOTEG OeV (pE€POouv Kapia uBivn Kat 16iwg
£UBUVN Yla EAATTOHATA TOU TIPOIOVTOC.

Ymnodei&eig xpiong

« H mpwtn epapuoyr MPEMeL va eKTEAETAL
QAMOKAEIOTIKG artd e18IKA EKTTAIOEUUEVO IATPIKO
TIPOOWTTIKO.

DopdrTe TIC KAANTOEG GAG KATA TTPOTIHNON TO TPW,
APEOWE LONIC ONKWOE(TE.

MnV XPNOILOTIOLEITE TIG KAATOEG OUHTHEDNC XWPIC
eMmOepa MANYWV.

la TV TomoBETNoN Kal TNV aQaipesn Twv KAATOWV
ouprieong VenoTrain, xpnolonoleite yavtia g
Bauerfeind. Kati tétoto 6a oag SleukoAlvel va
KOTOVEIETE OHOIOHOPQA TO UAIKO OTO KETW AKPO.

« Ta dvw Kal KATtw AKpa oag MPETEL va gival oTeyva.

« Mnv ayyilete Tnv MAéEN pe putepa vuxia. OpovtiCete
(WOTE VA AQAIPE(TE TUXOV KOOUNHATA TPV Ao TN
xenon.

ATOQEUYETE TUXOV PBOPEG OTO UPACHA KAl PNV
KOPBETE AKPEC VAUATOG KAl ETIKETES, KABWG HE QUTOV
TOV TPATIO EVEEXETAL VA XAAAPWOOULV KOUTIOL.
DuNAooEeTe TIC KGATOEG ouprmieonc VenoTrain og
ENPO Kal OKIEPS PEPOG.

To mpoidv SlatiBetal wg oeT Mo amoTeleital anod
U0 NEUKEC EOWTEPIKEG ETTEVOUOELG HE TTIO ATIA
OLPTTIEON KAl JIa EEWTEPIKT EMEVEUON OTO XPWHA
TOU O£PUATOG HE TTO €vTovn cupmieon. Kabwg n
EUKT) E0WTEPIKT £MEVEUON XPNOIHEVEL KAl OTN
oTabepomnoinon Tou EMBEUATOG TTANYWY, TTPOTEVETAL
n XPNon TG Kat Katd tn SIdpKela TG VUXTAG.

Ot kGATOEC cupmieong amoteholv €idog KaBnUEPIVAG
XPNONG Kal, O TEPIMTWon TAKTIKAG XProNng,
UTTOKEIVTAL OE UOIONOYIKT PBopA. O TPOTEVOUEVOS

XPOVOC Xpriong eival 6 privec. Autd loxVel uTid
v mipoundbeon opBrig xpriong Toug (Epapuoyn,
agaipeon, epovtida KAL), H péy. Sldpkeia xpriong
O€ TEPIMTWON oWOTHG amoBrikeuong odNAWveTal
JE TO OUUPBONO TNG «KAEYUSPAG» OTNV ETIKETA TNG
ouokevaolag.

« Ta TENKA dKpa TNG ECWTEPIKNAG Kal TNG EEWTEPIKAG
emévduong Sev mpémet va epappdlouy To éva Tavw
0710 GA\o.

Ynodeieic kabapiopov

+ XPNOILOTIOIEITE AMOPPUIAVTIKO Yia euaioOnTta
poUXa Kal BrKN E0WPOVXWV. MNV a@rveTe TTOTE TO
TIPOIdV ekTebeIpévo og dpeon BeppdtnTa. Me Thv
TaKTIKY @povTida Silao@alilete Tn BéATIOTN Opdon.

« To mpoiodv gival KATAMNAO yia oTeyVwTAPLO, EPOTOV

XpnotuomolnBei To mpdypappa yla euaiobnta

pouya. Tnpeite TIg 08nyieg Mou avaypdgovtat

GTNV UPACHATIVN ETIKETA OTO EMAVW AKPO TOU

mpoidvToC oag.

S e MePIMTWon MAUG(UATOG OTO XEPL, MPOTEIVETAL VA

TIC TIIEOETE QVAPEDQ O U0 OTEYVEG TIETOETEC (UNV

TIG OTURETE).

Mnv xpnotporoleite mpOoBeTa anopPUNAVTIKOU,

OTWG HOAAKTIKO, ANAUTTPUVTIKO 1} OUGHEC TTOU

aAPAIPOUV NeKEDEC.

« ATTOQEVYETE TO OTEYVO KaB&PIopa Kal TO OLOEPWHA.

Ymodeieig yia tnv
emavaypnotpomnoinon

To mPoidv MpoopileTal yia TNV EEATOUIKEUMEVN
£ApUOYN O€ évav Kal udvo aobevr.

Eyyvodotikn KaAuyn

loXVOULV Ol VORIKEC SIATALEIG TNG XWPAG OTNV OTTola
QMOKTAONKE TO TTPOIdV. 3€ MEPITTWon mou Bewpeite
OTL A TTEPIMTWON EYINTEL 0TA TTAQ(OIQ £YYUOSOTIKAG
KahuYng, ameuBuvBeite apxikd oto onpelo and to
omoio mpopnBeuTrAKaTte To TPoidv. KaBapilete To
TipoidV Tpiv amé omoladimote agiwon ota maiola
NG £YYLOSOTIKAG KAAUPNG. 2€ TIEPITTTWON N
TAPNONG TwV UMTOSEIEEWY OXETIKA [IE TOV XEIPIOUO
Kal T @povtida Tou VenoTrain ulcertec, evdéxetal va
TIEPIOPIOTEL 1) VA aKUPWBEL N eyyuodoTIKr KAAUYN.

H £yyuod0oTIKr) KAAUPN AKUPWVETAL 0TI AKONOUBEC
TIEPUTTWOELG:

« Xprjon oxt avéoya pe TG eVOEICeg

« Mn TpNnon Twv odnylwv Twv EOIKWY

« AuBaipeTeG TPOTIOMOINTELG TOU TIPOIOVTOG.

Amomroinon guuvng

Mnv mpoaivete oe autodidyvwon ry autoBepareia,
£KTOG £dv €l0Te EI8IKOC, [NpIv amo TN xeron Tou
LATPIKOV TTPOIOVTOG YA TTPWTN POPJ, OUPBOUAEUTEITE
OMWOOATIOTE évav 1aTPS 1) vav EKTTAIOEVPEVO

£181kd, KaBw¢ auTodg eivatl o POVOC TPOTIOC yia va
a&loNOyNOETE TNV EMSPAON TOU TPOIGVTOG OTO OWHA
0aG Kal va mPoodIoPIOETE TUXOV KIVOUVOUC amd TN
XPrion Tou Umope( va mpokUPouv. AKOAOUBE(TE TIG
OUHBOUAEC TOU E10IKOU, KaBWG Kat OAeG TIG 08nyieg
TIOU TIEPIEXOVTAL OTO TIAPOV GUANASIO 1} OTNV, AKOUN
Kal amoomnaopatikn, online mapouoiaon (emiong:
KEIEVQ, EIKOVES, YOAPIKA KAL),

Edv e€akohouBeite va éxete auIRONEG HETA TV
EMKOWVWVIA HE TOV EIBIKO, ETMKOIVWVHOTE HE TOV 1ATPO
0QG, TOV EUMOPO 1y ameLOElag e EPAG.

Ynoxpéwon SnAwong

2 UHPWVA PE TOUG VOUIKOUG KAVOVIGHOUG TTOU I0XUOLV
KATd TOMOUG EI0TE UTOXPEWUEVOL VA SNAWVETE AECT
omolodnmoTe 0oRAPd TIEPIOTATIKO QVTIHETWTTIOETE
KaTd TN ¥erion Tou mapdvTog I[ATPIKOU TIPOIOVTOG
TOO0 OTOV KATAOKEVAOTH 000 Kal 0TNV appddia
urnpeoia. MNa Ta oTolxela emkovwviag TnG eTalpeiag
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HaG, avatpéETe 0To ommoBOEUANO TOU TIAPOVTOG
@uMadiou.

Anéppwpn
ATIOPPIMTETE TO MPOIOV PETA TN XPrI0N OVUPWVA PE
TIG KATA TOTTOUG I0XVOUCEC 0ONYIES.

TuvBeon

To VenoTrain ulcertec anoteheitat amod

mo\vapidlo kal ehactivn. Ma tv mocooTiaia cuvBeon,
QVOTPESTE OTNV EKAOTOTE PAUPEVN ETIKETA.

H eowtepikn emévduon AG Slabétel, emiong, Tawvia
OINIKOVNG OTO EMAVW AKPO TNG KAATOAG. ATToTeAeital
anod moAvapidlo, eEhacTivn kat GAkovn.

- Medical Device (latpikrj ouokeuri)
— AVayvwploTIKO TNG UATPAC SEGOUEVWV LE TN
popen UDI

Evnuépwon: 2024-01

* E1bikoi BewpolvTal Ta ATopa oL CUHPWVA HE TIC
10XVUOUOEC KPATIKEC SIATAEEIC elval EoucioSoTnpEvVa Va
TOTODETOUV KANTOEG CUUTTIEONC KAL VA UTTOSEIKVUOUY TOV
TPOTIO XPriong TOUG.

ZupBouléc e@appoyiig

A »  Metd v TomoBEtnon Tou emMSEGHOL,
HaCEWTE TN AEUKT) EOWTEPIKN EMévuon
PEXPLTN MUTN TNG KAATOAG,

TeviWoTe To Avolypa pe Ta SU0 xépla.
MNepdoTe TV KAATOa Aiyo Mo Tavw amd Tn
@TEPVA.

B »

Katd to avéRaopa, n kdAtoa mpémet va
TIEPAOTE( e TPOCOKN TTAVW Ao TO £MBepa
TIANYWV.

B; > 3TN OLVEXELQ, TPARAETE TV KAATOA

OMOIOHOPPA TIPOG TA EMAVW, LEXPL KATW o
TO yovarto.

Mo TNV EQappoyn TG EEWTEPIKAG
€MEVOUONG, TTPOTEIVETAL N XPrON TOU WMAE
SloNoBNnTIKoL BonBruatog mou mapéxetal.

Ma va PImopEITe Va QOPECETE O VKON
NV e§WTEPIKN EMEVSUGN, TTPOTEIVETAL VO
HACEPETE TNV KANTOA KAl VA TNV TEVIWOETE
KaBeta.

2Tn OUVEXELQ, TEPAOTE TO AVOLYHA amod Ta
SaxTUNa WG CLVABWC,

A@oU POPEDE] TO KATW TUAMA, ENEYETE EGV
€PapuoOlel koG n eTépva.

Twpa, Ba mpénel va TpaBréete Tnv KAAToa

600 TO SUVATOV TIEPIOOOTEPO KATA WIKOG,
UEXPL TNV lYVUAKR XWPa.

:12 > Katd autév tov Tpomo, Slaopahietal n

OWOTH EQAPHOYN KAl N BEATIOTN LOTPIKN

QMOTENEOHATIKOTNTAL

OpovrileTe, WOTE va TOTIOOETETE TO TENEIWHA

NG EEWTEPIKNG EMEVEUONG KATW amod To

TEAEIWPA TNG ECWTEPIKNC EMEVEUONG.

MaBete umoyPn Tig odnyieg mou Ba Bpeite
o1t oghida 2 autou Tou @uAAadiou!

MNa Aenmtopepéotepeg MAnpoPopiss,
ameuBuvOeite 0T YlaTpo Gag Kat éva
e€e181keupévo KataoTnua.
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@ tlrkce

Degerli miisterimiz,

Bir Bauerfeind tUrtnund tercih ettiginiz i¢in ¢cok
tesekkir ederiz.

Her gun drdnlerimizin tibbi etkinligini arttirmak
icin calisiyoruz, ¢linki sagliginizin kalbimizde
yeri var.

Lutfen bu kullamm talimatini dikkatlice okuyun.
Herhangi bir sorunuz varsa, lutfen doktorunuza
veya yetkili saticlya basvurun.

Kullanim amaci

VenoTrain ulcertec bacaklardaki siddetli flebolojik
hastaliklarin uzun sireli tedavisinde kullanilan
tibbi bir Urdndur.

Endikasyonlar

Endikasyonlar AD:

« Gelisen vendz bacak dlserleri (CEAP evresi 6)

« Tekrarlayan venoz bacak Ulserinin 6nlenmesi
(CEAP evresi 5)

Endikasyonlar AG:

+ Uylukta 6dem meyilli/ 6demli gelisen vendz bacak
Ulserleri

« Uylukta varisle gelisen venoz bacak ilserleri

» Cok asamali tipte posttrombotik bacak Glseri
(pelvis ve / veya uyluk ve / veya baldir)

Kullanim yeri
Bacaktaki endikasyonlar

Kullanim riskleri A

Liitfen bu kullanim talimatlarina ve uzmanin
talimatlarina uyun.

Bir uzman* tarafindan bacaklarinizin 6lglisu
alindiysa ve kompresyon ¢oraplarinizi nasil
giyeceginiz hakkinda bilgilendirildiyseniz, usuliine
uygun kullanimda herhangi bir kullanim riski
bulunmaz.

Uriin Gzerinde kendiliginizden herhangi bir

degisiklik yapmayin, aksi takdirde sagliginiza

beklendigi gibi faydasi olmayabilir veya zarar

verebilir. Bu durumda garanti ve sorumluluk disi

kalir.

«Yag ve asit iceren maddelerle, merhemlerle veya
losyonlarla temas etmesini onleyin.

«Urlinu takarken herhangi bir degisiklik veya
sikayetlerinizde artis oldugunu fark ederseniz
kullanmayi birakin ve doktorunuza danisin.

Kontrendikasyonlar

« ileri periferik arter hastaligi (bu parametrelerden
biri gecerliyse ABPI <0,5, ayak bilegi arter
basinci <60 mmHg, ayak basinci <30 mmHg veya
TcP02 <20 mmHg ayak tabani).

» Dekompanse kalp yetersizligi
(NYHA 1IT+1V)

« Septik flebit

« Flegmasia serula dolens

Asagidaki durumlarda, tedavi karari, en uygun

kompresyon araglarinin segiminin yani sira, fayda

ve risk goz 6nlinde bulundurularak verilmelidir:

« Belirgin akintili dermatozlar

» Kompresyon malzemesine karsi hassasiyet

+ Ekstremitede ciddi duyusal bozukluklar

« Ilerlemis polinropati (6r. seker hastaliginda)

» Kompresyon altinda eklem agrilarinda primer
kronik poliartrit

Bu bilgilerle ilgili sorulariniz oldugunda litfen
doktorunuza veya tibbi uzmaniniza danisin.

Yukarida belirtilen kontrendikasyonlarin dikkate
alinmamasi durumunda, Uretici herhangi

bir sorumluluk (6zellikle Griin sorumlulugu)
Ustlenmez.

Kullanim talimatlan

« [lk adaptasyon kesinlikle yalnizca tibbi egitim
almis bir uzman tarafindan gerceklestirilmelidir.

« Coraplarinizi sabah kalkar kalkmaz giyin.

« Kompresyon ¢oraplarini pansuman bezi olmadan
kullanmayin.

« VenoTrain kompresyon ¢oraplarinizi giyerken ve

cikarirken Bauerfeind eldiven kullanin, boylece

materyalin bacaginiza esit oranda dagilimi
kolaylasir.

Bacaklariniz ve elleriniz kuru olmalidir.

Corabin dokumasina sivri tirnaklarla

dokunmayin. Giymeden once takilarinizi

¢ikarmayi unutmayin.

« Dokumanin zarar gormesini onleyin ve iplik

uclarini ve etiketleri kesmeyin. Aksi takdirde

Uretimden kaynaklanan dugumler agilabilir.

VenoTrain kompresyon ¢oraplarinizi kuru ve 1sik

gérmeyen bir ortamda muhafaza edin.

« Urlinu disuk kompresyonlu iki beyaz alt corap
ve ten renginde yuksek kompresyonlu bir Ust
coraptan olusan bir set olarak alirsiniz. Beyaz
alt corap pansuman bezinin sabitlenmesi igin
kullanildigindan bunu geceleri de giyin.

« Kompresyon ¢oraplari sarf malzemeleri
kapsamindadir ve dizenli kullanimda dogal
bir asinma slrecine tabidir. Onerilen kullanim
siresi 6 aydir. Bunun igin dogru kullanim (giyme,
cikarma, bakim vs.) sarttir. Kurallara uygun
depolandiginda maksimum kullanim siresi,
kutu etiketi Uzerine basilmis olan bir "kum saati"
sembolu ile gosterilir.

« Alt ve Ust corabin kenarlari dogrudan Ust uste
binecek sekilde giyilmemelidir.

.

.

Temizleme talimatlan

« Litfen yumusak bir deterjan ve camasir filesi
kullanin. Uriinlinlzu asla dogrudan sicaga maruz
birakmayin. Dizenli bakim en iyi etkiyi saglar.

« Bu Urin, hassas program kullanilmasi durumun-
da ¢amasir kurutucusunda kurutulmaya uygun-
dur. Uriiniiniiziin Gist kenarina dikili etiketteki
talimatlari dikkate alin.

« Elde yikamada en iyi yontem, iki havlu arasinda
kurutmaktir (stkmayin).

« Yumusaticl, optik beyazlatici veya leke ¢ikarici
gibi deterjan katkilari kullanmaktan kaginin.

« Kimyasal temizlik drinlerinden kaginin ve trinu
utlulemeyin.

Yeniden kullanim sartlar
Urln tek bir hastanin kisisel tedavisi i¢in
ongordlmdistur.

Garanti
Uriiniin satin alindigi Glkedeki yasal hiikiimler
gecerlidir. Bir garanti talebi halinde, litfen
once urdnu satin aldiginiz yere basvurun. Urln,
garanti i¢cin gosterilmeden once temizlenmelidir.
VenoTrain ulcertec'in kullanimi ve bakimi ile ilgili
talimatlara uyulmamissa, garanti kisitlanmis veya
gecersiz olabilir.
Garanti asagidaki durumlarda gecerli degildir
« Endikasyona uygun olmayan kullanim
« Saglik uzmaninin tavsiyelerine uyulmamasi
« Kendi kendine yapilan Uriin degisikligi

harig tutulmustur.

Sorumluluk kapsami

Tip uzmani degilseniz kendi kendinize tani
koymayin veya kendi kendinize ila¢ vermeyin.
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Tibbi Grinimduzu ilk kez kullanmadan once,
Grindmizin vicudunuz uzerindeki etkisini
degerlendirmenin ve kisisel yapi nedeniyle ortaya
cikabilecek kullanim risklerini belirlemenin tek
yolu bu oldugundan, aktif olarak bir doktorun veya
egitimli uzmanin tavsiyesini alin. Bu uzmanin
tavsiyelerine ve bu belgedeki/veya ¢evrimici
sunumundaki tim talimatlara, alintilarda bile uyun
(ayrica: metinler, resimler, grafikler vb.).

Uzman personelle goristikten sonra herhangi

bir sipheniz kalirsa, litfen doktorunuza, bayinize
veya dogrudan bize basvurun.

Bildirme yikiumliiligi

Bolgesel yasal yonetmelikler nedeniyle, bu tibbi
cihazi kullanirken meydana gelen her ciddi olay!
hem dreticiye hem de yetkili makama derhal
bildirmeniz gerekir. lletisim bilgilerimizi bu
brosirin arka sayfasinda bulabilirsiniz.

Bertaraf
Lutfen Urdnd kullanimdan sonra yerel
yonetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Malzeme igerigi

VenoTrain ulcertec polyamid ve elastandan
olusur. Yuzdesel igerik Urindn dikili etiketinde
belirtilmistir.

Alt corap AG'de, corabin Ust kenarinda bir silikon
yapiskan bant da bulunur. Polyamid, elastan ve
silikondan olusur.

- Medical Device (Tibbi cihaz)
— UDI veri matrisi niteleyicisi
Bilgi glincelligi: 2024-01

* Uzman, kompresyon ¢oraplari kullanimi alaninda
uyarlama ve kullanim talimatlarini sunmak igin gegerli
yasal diizenlemeler dogrultusunda yetki sahibi olan
kisidir.

Giyim onerileri

A » Pansuman bezini yerlestirdikten sonra
beyaz alt gorabi parmak uglarina kadar

cekin.

B » Ayak deligini iki elinizle genisletin. Corabi
topugunuza kadar gegirin.

C » Yukari gekerken gorabin pansuman
bezinin tzerine dikkatli bir sekilde
cekilmesi gerekir.

D1

D2> Ardindan ¢orabi esit bir sekilde dizin
altina kadar yukari cekin.

Ust corabi giymek iin ekteki mavi giyme
aparatini kullanin.

Ust corabi kolay giyebilmeniz icin corabi
toparlayip enine yonde genisletmenizi
oneririz.

Daha sonra ayak deligini alistiginiz
sekilde parmaklarin tzerinden gegirin.

Ayak kismini giydikten sonra topugun iyi
oturup oturmadigini kontrol edin.

Simdi ¢corabi boyuna yonde mimkin
oldugunca diz arkasina kadar ¢ekin.

PZ > Bu sayede dogru oturma ve optimum tibbi

etki saglanir.
Ust ¢orap kenarinin, alt corabin mansetinin
altina gelmesine dikkat edin.



Bu brosiiriin 2. sayfasinda yer alan
talimatlari dikkate alin!

Ayrintil bilgileri hekiminiz ve yetkili saticimizdan
alabilirsiniz.

@ PYCCKMI

YBaxkaembiin noKynartenb!

Bnarogapum Bac 3a nprobpeTeHure NpoayKUmum
Bauerfeind.

Kaxabiit AeHb Mbl paboTaem Hafj NoBbileHViem
3hPEKTUBHOCTY Hallel MeVLIMHCKOM NPOAYKLMM,
MOCKOJIbKY Ballle 310p0OBbe HaM OYeHb OPOro.
BHVMaTeNbHO 03HaKOMbTECH C unc-rpyku,weﬁ no
MNCnosib30BaHuMIoO /1 CJ'IS,ElyMTe npueedeHHbIM B
Hel yKazaHuam. [pr BO3HMKHOBEHMW BONPOCOB
obpaTiTech k CBOEMy flevalliemy Bpady Unv B
cneumanmmpOBaHHmﬁ marasuH.

HasHaueHue

VenoTrain ulcertec ABnAeTCA NPOAYKTOM
MEAVLMHCKOTO HazHaueHA 418 JONrOCPOYHOWM
Tepanuu dnebonornyeckix 3abonesaHnin Hor
BbICOKOW CTEMEHU TAXECTU.

MokasaHuna

MokasaHua AD:

« Mporpeccupyiollas BeHO3Haa TpodrUeckas A3sa
(cTapms 6 no MexayHapoaHo knaccudurkaumm
XPOHUYECKMX 3a00N1EBAHNI BEH HUXHIX
KOHeuHoCTel)

« MpodunakTika peLrariBoB BapUKO3HOM A3BbI
(cTapgmna 5 no MexnayHapoaHoit knaccudukaumm
XPOHNYECKIX 3a00MEBaHNI BEH HVXHIX
KoHeuHoCTel)

MokasaHusa AG:

« [porpeccripyioLian BapyKo3Has A3Ba C OTeKoM/
CKIIOHHOCTBIO K OTeky befjpa

- Bapuko3sHas A3Ba C BapUKO30M Ha bespe

- Tpoduueckas nocTTpombodnebuTnyeckas A3sa
MHOroApYyCHOro Tvna (Ta3/6enpo/ roneHs)

MecTo npumeHeHunA
HOFV\, B COOTBETCTBMM C MOKa3aHNAMN

Puck npu ncnosib3oBaHUN nsgenna A
B TouHoCTU cnepyiiTe nHpopmauum B faHHON
WHCTPYKLUM MO 1C nyka
cneynanucTos.

MMpu Haanexallem UCnosb3oBaHNUM 13aenms
HEW3BECTHBI HUKAKMe PUCKI NP YCII0BIY,

UTO CNeymanucT* Npomssen 3amep Batmx

HOT 1 NPOVHGOPMMPOBAN BaC O NPaBUIIbHOM
1ICNONb30BaHMN KOMNPECCUOHHOTO TPMKOTaXa.

He BHOCUTE CaMOCTOATENBHO HUKAKMX M3MEHEHWIA B

13[1eNe, TaK Kak B NPOTVBHOM Cilydae OHO MOXeET He

0Ka3aTb OXWAAEMOTO NeYeBbHOro AeNCTBIA MK faxe

HaHeCTV Bpef BaleMy 3[0POBbIo. B Takmx ciiyvasx

rapaHTVA 1 OTBETCTBEHHOCTb MPOU3BOANTENA

VICKIIOYAIOTCA.

+ V136eraiite KOHTaKTa 13Aenna C KUpo- 1
KMCNOTOCOAEPALLMMM CPEACTBAMM, Ma3AMM WK
JIOCbOHAMM.

+ ECAv Nyt HOWEHWW M3AennA Bbl NOUYBCTByETE
KaKme-To M3MEeHeHA WK ysennieHe
ANCKOMOPTa, NpeKpaTuTe ero NCMob3oBaHue n
06paTUTeCh K Bpauy.
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MpoTuBonokasaHua

- Mporpeccupyollee OKKMO3VIOHHOE NopaxeHue
nepvigepuyecknx aptTepuin (€Cnm oanH 13 AaHHbIX
napametpos cooTsetcTsyeT ABPI <0,5, naBneHve
B N1OAbIKEYHOM apTepun <60 MM PT.CT, AaBneHve
B8 Nanblax ctonsl <30Mmm pr.cT. mnn TcPO2
<20 MM PT.CT. Ha TbINIbHOV MOBEPXHOCTY CTOMbI).

- [lekomneHcvpoBaHHan cepaeyHan
HepocTatoyHoCTb (NYHA IT+1V)

« CenTnyeckuii dnebut

+ CviHAA bonesasn dnermaswin

MpUHVMan pelleHre o NeYeHUn B CReyowmx

Crlyyanx, HeobXoAMMO B3BELUVBATL NONb3Y 1

pUCKK, a Takxe NoAdVpaTh Hanbonee nogxoaALLme

KOMMPECCUOHHbIE U3fenuna:

« BbipaxeHHble MOKHyLLMe iepMaTo3bl

+ HenepeHocMoCTb KOMNPECCYOHHOro MaTepyana

- TAxenoe HapyLeHve YyBCTBUTEIbHOCTY
KOHeuHoCTel

+ BblpaxeHHaa nonuHeponatua (Hanpymep, npu
caxapHom anabete)

+ MNepBUYHbI XPOHNYECKII NOAMAPTPUT C 6OMbIO B
CycTaBax Nnpu C/1aBnMBaHny

Ecnuy Bac BO3HVKNM Kakne-nnbo BONpoCh
OTHOCKTENbHO 3TO MHMOPMaLMK,
NPOKOHCYNBTVPYATECH CO CBOMM BPAuOM 1N
MEAVLMHCKIM CNEeLnanicTom.

Mpw HecobnioaeHNN BbllLEyKa3aHHbIX
NPOTVBOMOKa3aHW NONHOCTBIO UCKMIOUaeTCA Miobas
OTBETCTBEHHOCTb NPOM3BOANTENA, B YaCTHOCTH,
OTBETCTBEHHOCTb 3a m3genuve.

YKa3saHuA No ncnosib3oBaHnio

« Mepsyto NOATOHKY pa3peLLaeTca BbINONHATL

UCKNIOUNTENBHO KBaNMOULUMPOBAHHOMY

MeAVLMHCKOMY NepcoHany.

HapnesaiiTe ronbdbl yTPOM HENMOCPeACTBEHHO Nocne

nofbema.

He ncnonb3yiite koMnpeccroHHble ronbdsl 6e3

paHeBOW NOBA3KM.

[InA HapeBaHWA v CHATWA KOMMNPECCUOHHBIX robd

VenoTrain ncnonb3ynte nepyaTki KOMMaHum

Bauerfeind, Tak Kak OHV NOMOTatoT paBHOMEPHO

pacnpefen1Tb Matepuan no Hore.

Horvi 1 pyKi AOmKHBI ObITb CYXUMM.

[OMHWTE, 4TO OCTPbIE HOTTW MOTYT NOBPEeAUTH

nspenve. Nepen HafeBaHEM U3AENNA CHMUTE

YKpaLUeHuA.

+ He ponyckaiite noBpexaeHna TpyKkoTaxa 1 He

obpe3aiiTe KOHL|bl HUTOK UK STUKETKM, YTOObI He

pacnycTUanCh y3nbl, 0bpasosasLuvecs B npolecce

N3rOTOBNEHNA U3LeNNA.

XpaHuTe KoMnpeccuoHHble ronbel VenoTrain B

CYXOM 1 TEMHOM MecTe.

Bbl nonyuyaete NpoayKT B KOMIEKTe, COCTOALLEM

13 IBYX HUKHUX ronbpos 6enoro UseTta, ¢ Manoi

KOMMpeccyiei 1 BepxHero rofibda TeNecHoro LgeTa,

C BbICOKOW KOMNPeCCcHet. INOCKONbKY HVKHWIA

ronb® 6enoro LBeTa CyXuT Takxke Ana drkcaumm

PaHEBOW HaKNaAKM, PEKOMEH/YETCA Ha HOUb ero He

CHMMaTB.

« KomnpeccroHHble ronbdbl ABNAIOTCA NPeAMETOM
JINYHOTO NOTPEONEHNA U NPY PETYNAPHOM
CMONB30BAHNN NMOANEXAT ECTECTBEHHOMY
M3HOCY. PeKkomeHayembli CPOK UCMOMNb30BaHMA
cocTaBasaeT 6 mecALes. [pu yCnosuy NpasuibHOrO
obpalleHna (HaaeBaHvie U CHUMaHWE, yXop
NT.A.). MakCManbHbli CPOK MCNONb30BaHWA B
HaAnexalLLmnx ycnosuax 0b03HauaeTca CMBOIOM
NEeCOYHbIX YaCOB Ha STVKETKE, PACMONOXEHHON Ha
Kopobke.

« OuKcUpyloLMe Kpaa HKHUX 1 BEPXHIX TONbHOB
HeJb3A HOCUTL OAWH MNOBEPX APYroro.

YKasaHusA no yxoay 3a usgennem

« [INA CTUPKM MCNONb3yiTe MArKoe MotoLLee
CPeACTBO 1 ceTky Ana benba. He noasepraiite
13aenve NpPAMOMY BO3AENCTBII0 MCTOYHMKOB Tenna.
Bnaropapsa perynapHomy yxopy obecneunBaetca
ONTUMAnNbHbIN SGGEKT.

M3nenve MOXHO CyWNTb B CyLUWIbHOW MaLLMHe
C UCMONb30BaHNeM LaAALLe NPOrpaMMbl.

panTe p no yxoay Ha
3TUKeTKe, BLUNTOI Ha BepXHell KpOMKe Bawlero
nsgenua.

[Mocne pyyHO CTUPKN PEKOMEHAYETCA NPOMOKHY Th
TPYKOTaX, MOMECTIB €ro Mexzy fBYX Cyxux
nonoTeHeL| (He BbiX1MAaTb).

M36eraite ncnonb3oBaHna AOMONHUTENbHbIX
CPeACTB, Tak1X Kak OrnomackyBaTenb, oTbennsartens
NN NATHOBBIBOAWTENb.

KomnpeccroHHbIN TprKOTax Henb3A NoasepraTs
XVIMWYECKOW YNCTKE U TNafNTb.

YKa3aHuA no noBTOpHOMY
NCNoNb30BaHMIo

/3nenve npeHasHaveHo AnA MHAMBKAYaNbHOrO
MNCMOJb30BaAHNA OHUM MaLNEHTOM.

Fapantuna

[lefcTByIOT 3aKOHOAATENbHbBIE MONOXEHNA CTPaHbI,
B KOTOPOW NpriobpeTeHo nsaenve. Ecu bl
npegnonaraete, YTo MMEET MeCTO rapaHTUNHbIN
Cyyait, obpallanTecs cpasy K Tomy, y Koro 6ui1o
npriobpeteHo AaHHoe m3aenve. Mpexze yem
06palLaTbCA 33 rapaHTUIHBIM OBCTYXVBaHVEM,
V3envie CneayeT OuncTUTh. ECv yKasaHusa no
obpatleHwio ¢ baHaaxom VenoTrain ulcertec n
YXOfly 32 HVM He bl COOMIoAeHb!, rapaHTUiHbIe
06A3aTenbCTBa NPOU3BOAMTENA MOTYT ObITh
OrpaHMYeHbl UK UCKIIOYEHDI.

B cnyvae:
« lcnonb3oBaHuA N3aenua He No HasHauyeHuio
+ HecobniopeHna pekomeHaaLmi cneunanicTos

« CamMOCTOATENbHOrO U3MEHERWA U3AeNVA
rapaHTUiiHble 06A3aTeNbCTBa NPOM3BOANTENA
NCKNIOYatoTCA.

YKa3zaHuA 06 OTBETCTBEHHOCTUN

He 3aHMMaiTeCh CamMOgMarHOCTUKOM UNn
CamoneyeHvem, eciv Bbl He ABNAETECH MEANLIVHCKIM
cneumanucTom. lNeped nepebiM UCNOMNb3oBaHVEM
Hallero MeANLIMHCKOro 13genns oba3atensHo
06paTUTECH 33 KOHCY/bTALMEN K Bpauy Uin
KBaNMGULMPOBAHHOMY CeLManiCTy, MOCKObKY
TONBKO OHW MOTYT OL|EHWTb BO3AECTBYIE HaLlero
V3eNNA Ha Balll OPraHn3m 1 Npu HEOOXOAMMOCTH
BbIABWTL PUCK NPV UCMOSB30BaHNN U3AENNA,
06yCNOBNEHHBIN MHAVBUAYANbHON KOHCTUTYLIMEN.
CrienyiiTe pekoMeHAaLMAM 3TUX CNeymanicTos, a
TaKXe BCEM YKa3aHWAM HaCTOALEN UHCTPYKLMW Win
ee OHNalH-BepCUK, BKMIOYAA YaCTVYHble My6amKaLmm
(B T. u. TeKCTbI, oTOrpadmm, n306paxkeHns 1 T. A.).

Ecnun nocne koHcynbTaumum cneuyanncTa y Bac
OCTaNNCb COMHEHNA, CBAXKNTECH CO CBOUM BPa4oM,
ﬂMCTpM6bDTOpOM N HenoCcpeacTBeHHo C HaMmu.

06A3aHHOCTb N3BELYEHNSA

B COOTBETCTBIM C NPEANMCaHNAMM PEFMOHABHOTO
3aKOHOJATENBbCTBA O KAaX/AOM CEPbE3HOM MHLMAEHTE,
NPOoM30LWeALIeM NPY NCNONb30BAHWN AAHHOTO
MEAVLIMHCKOTO M3AeNnnd, ClefyeT HesameanmTelbHo
M3BeLlaThb Kak Npon3BoOANTeNA, Tak 1 OTBETCTBEHHbIN
OpraH. Halum KOHTaKTHble JAaHHble yKa3aHbl Ha
0bpaTHOI CTOPOHE BpOoLLoPbI.
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YTunusauymsa

minmsaum n3aenva nocnie OKoOH4YaHuA ero
MCNONb30BaHNA OCYLLECTBNAECTCA COMMacHO MeCTHbIM
npeannucaHnAam.

CocrtaB MaTepuana

VenoTrain ulcertec n3rotosneH 13 nonvammaa v
anactaHa. ViHpopmauwma o NpoLEeHTHOM cocTase
AOCTYMHa Ha BLUWTOW 3TUKETKE COOTBETCTBYIOWEro
mn3genmna.

BHyTpeHHWI ronbd AG AONONHUTENBHO UMeeT
CUIMKOHOBYIO NIEHTY Ha BepxHem kpae. OHa
W3rotoBfieHa 13 nonnammnaa, anactaHa n CUNMKOHa.

- Medical Device (MeaunumHckoe o60pyfoBaHme)
- KnaccvdukaTop maTpuubl gaHHbIX kak UDI

MHbopmaums no coctoaHuio Ha: 2024-01

* KBanmoyuMpoBaHHbIN Cneumannct — 3To Lo, KOTOpOoe B
COOTBETCTBIN C AENCTBYIOLIMMI HOPMaMIi 3aKOHOAATENb-
CTBa MMeeT NpaBo NMPOBOANTL NOATOHKY KOMMPECCHOH-
HOrO TPVKOTaXa Vi AaBaTb yKasaHna OTHOCUTENbHO ero
HaZNeXalLero npUMeHeHns.

YKa3aHUA No NpUMeHeHUIo

A > [locne HanoXeH1sA paHeBOW NMOBA3KM cobe-
puTe Genbiii HUKHUMA FoNbg B rapMOLIKY
10 HOCKa.

PactaHvTe aBymA pykammn oteepcTie Ana
Horw. Tenepb HaTAHWTE ronbd A0 MATKY 1
YyTb BblLLe.

C » Tlpv HageBaHMn rofbd CreayeT OCTOPOKHO
HaTATVBATb Ha PaHEBYIO MOBA3KY.

B}> 3aTeM paBHOMEPHO HaTAHWTE roNbd A0

KOoneHa.

[InA HaneBaHWA BEPXHEro rofbga peKomeH-
Ayem 1Cronb30BaTh Npuiaraemblii CUHWIA
BCMOMOraTe/bHbIN KapKac.

[ins obneryeHns HaaesaHUs BepXHero
ronbda pekomeHayem cobparb ero 8
rapMOLLKY 1 PacTAHyTb B MOMNepeyHoOM
HanpaeneHum.

3aTemM NOATAHWTE OTBEPCTUE ANA CTOMbI Ha
nanbLax, Kak 0bbIYHO.

[locne HapgeBaHWA OCOIO3KM MPOBEPLTE,
XOPOLWO N CUAWT NATKA.

Tenepb cneflyeT MakcUManbHO Aaneko
HaTAHYTb robd B NPOAOTbHOM
HanpaBAeHN 1O NOAKONEHHON AMKU.

B > 371M obecrneynBaeTca NPaBuIbHOCTL

NocafKk1 1 ONTUMaNbHas MeanLMHCKaA
3GGEKTUBHOCTb.

Crepaute 3a Tem, 4TO6bI Kpal BEPXHETO
ronbda pacnonaranca HUKe MaHXeTbl
HUXKHEro ronbda.

Co6niopaaiiTe MHCTPYKLUMIO Ha CTPaHNLe 2
AaHHoI 6powtopbi!

A TeNbHYI0 noap yio nHdog
MOXKHO MONY4UTD y Nevalyero Bpaya unm B
c mar




eesti

Lugupeetud klient!

Suur tanu, et olete otsustanud Bauerfeindi toote
kasuks!

lga paev tootame oma toodete meditsiinilise
kasutamise parendamise nimel, sest Teie tervis
laheb meile korda.

Lugege ja jargige kaesolevat kasutusjuhendit
hoolikalt. Kui teil on kiisimusi, siis poérduge oma
arsti voi edasimudja poole.

Otstarve

VenoTrain ulcertec on meditsiinitoode, mis on
moeldud jalgade raskete fleboloogiliste haiguste
pikaajaliseks raviks.

Nédidustused

Nédidustused AD:

« Floriidne jala venoosne haavand (floriidne ulcus
cruris venosum) (CEAP-staadium 6)

« Korduva ulcera crura venosa ennetamine (CEAP-
staadium 5)

Naidustused AG:

« Floriidne jala venoosne haavand koos tursetega/
tursetele kalduvusega reie piirkonnas

« Ulcus cruris venosum koos varikoosiga reieosal

« Perifeerse vaskulaarse haiguse tagajarjel
tekkinud venoossed haavandid (vaagen ja/voi
reis ja/voi saar)

Paigaldamise koht
Naidustuste kohaselt

Kasutusriskid A

Palun jargige hoolikalt selles kasutusjuhendis
levaid andmeid ja spetsialisti juhtndore.

Oige kasutamise korral ei ole teada kérvaltoimeid,

kui spetsialist* on Teie jalgu hinnanud ja Teile

on antud juhised kompressioonsukkade dige

jalgapanemise kohta.

Arge tehke toote juures omavoliliselt muudatusi,
sest vastupidiselt oodatule ei pruugi need aidata
Vvoi tekitavad tervisekahjustusi. Sellistel puhkudel
muutuvad garantii ja vastutus kehtetuks.
«Valtige kokkupuudet rasvu ja happeid sisaldavate
vahendite, salvide voi ihupiimadega.
< Kui toote kandmise ajal markate muutusi
voi suurenevad kaebused, katkestage selle
kasutamine ja poorduge oma arsti poole.

Vastunaidustused

« Edasiarenenud perifeerne arteriaalne tromboos
(kui Uks neist parameetritest on kohaldatav:
ABPI <0,5, arteriaalne réhk pahkluu juures
<60 mmHg, slistoolne réhk <30mmHg voi TcPO2
<20mmHg jalaseljal).

« Kompenseerimata sidamepuudulikkus
(NYHA 1l +1V)

« Septiline flebiit

« Phlegmasia coerulea dolens (veenitromb)

Raviotsus tegemisel ja kdige paremini sobiva
kompressioonivahendi valikul tuleb hoolikalt
arvestada kasutegureid ja ohte alljargnevatel
puhkudel:
« Silmatorkavad leemendavad dermatoosid
« Kompressioonimaterjali talumatus
« Raskekujuline jaseme tundlikkushaire
« Véljendunud pollineuropaatia
(nt diabeedi (diabetes mellitus) puhul)
« Primaarne krooniline poluartriit liigesevalude
korral kompressiooni all

Kui Teil on selle info kohta kisimusi, siis poorduge
oma arsti véi meditsiinispetsialisti poole.

Eespool nimetatud vastunaidustustega
mittearvestamisel on tootja vastutus, eelkoige
tootevastutus, valistatud.

Kasutamisjuhised

« Esmakordselt voib seda proovida ainult
meditsiinilise ettevalmistusega spetsialisti
jarelevalve all.

« Kdige parem on sukad hommikul kohe parast
voodist téusmist jalga panna.

« Arge kasutage kompressioonsukki ilma
haavasidemeta.

« Kandke VenoTraini kompressioonsukkade
jalgapanekul ja aravotmisel Bauerfeindi kindaid,
see holbustab materjali Uhtlast jaotumist jalal.

« Teie kaed ja jalad peavad olema kuivad.

« Arge haarake silmustest teravate
sormekilntega. Eemaldage eelnevalt ehted.

« Valtige kudumi kahjustusi ning arge l6igake
niidiotsi ja etikette dra, sest nii voivad tootmisel
tehtud solmed lahti tulla.

« Hoidke VenoTraini kompressioonsukki kuivas ja

valguse eest kaitstud kohas.

Saate toote komplektina, mis koosneb vahese

kompressiooniga kahest valgest alussukast ja

suure kompressiooniga nahavarvi pealmisest
sukast. Kuna valge alussukk fikseerib lisaks
haavasidet, on soovitatav seda kasutada ka
60siti.

« Kompressioonsukad on tarbeesemed ning
regulaarsel kasutamisel toimub nende loomulik
kulumine. Soovituslik kandmisaeg on 6 kuud.
See eeldab diget kasitsemist (jalgapanekut ja
aravotmist, hooldust jne).

Max kasutamine nouetekohase sailitamise
korral on margitud pakendi etiketile »liivakella«
simboliga.

« Pealmise ja alussukka fikseerimisaared ei tohi
kanda Uksteise peal.

Puhastusjuhised

« Kasutage pehmetoimelist pesuainet ja
pesuvorku. Arge mitte kunagi asetage oma
toodet otsese kuumuse katte. Regulaarne
hooldus tagab optimaalse moju.

« Toote puhul voib kasutada kuivati 6rna
programmi. Jargige ka oma toote iilemises
servas paikneval tekstiilietiketil olevaid
juhiseid.

« Kasipesu korral on koige parem sukad kahe
kuiva kateréati vahel kuivaks suruda (mitte
vaanata).

« Valtige mis tahes pesuvahendi lisandite
kasutamist, nagu nt pesuloputusvahend, optiline
valgendi ja plekieemaldusvahend.

« Valtige keemilist puhastust ja triikimist.

Juhised taaskasutuseks
Toode on méeldud kliendile individuaalseks
kasutamiseks.

Garantii

Kehtivad selle riigi seadussatted, kus toode osteti.
Kui kahtlustate, et tegemist on garantiijuhtumiga,
poorduge otse toote mulja poole. Toode tuleb
enne garantiile Ule andmist puhastada. Kui
VenoTrain ulcertec kasutamisel ja hooldamisel ei
ole jargitud juhiseid, voib see garantiid kahjulikult
mojutada voi selle valistada.

Garantii on valistatud alljargnevatel juhtudel:

« Kasutamine ei vasta naidustustele

« Ei ole jargitud spetsialistide nouandeid

« Toodet on omavoliliselt muudetud
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Vastutust puudutav teave

Arge diagnoosige véi ravige end ise, kui Te ei
ole tervishoiutodtaja. Enne meie meditsiinitoote
esmast kasutamist kisige aktiivselt nou monelt
arstilt voi padevalt spetsialistilt, sest ainult nii
saab hinnata meie toote moju Teie kehale ja
vajaduse korral maarata Teie tervise pohjal
kasutamisest tulenevaid riske. Jargige nende
spetsialistide napunaiteid, samuti koiki selles
dokumendis / voi veebivaljaandes olevaid juhiseid
(sh tekstid, pildid, graafikud jne).

Kui konsultatsioonijargselt jaab spetsialistidega
konsulteerimisel kahtlusi, votke ihendust oma
arsti, edasimuuja voi otse meiega.

Teatamise kohustus

Tulenevalt riigi poolt kehtestatud Gigusaktidest
on Teil kohustus viivitamatult teavitada nii
tootjat kui ka vastutavat ametiasutust mis tahes
tosisest juhtumist seoses selle meditsiinitoote
kasutamisega.

Meie kontaktandmed leiate selle brosiiri
tagakdljelt.

Jaatmekaitlus
Palun korvaldage toode parast kasutamise loppu
vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Materjali koostis

Toode VenoTrain ulcertec koosneb poliamiidist ja
elastaanist. Protsentuaalse koostise leiate vastava
tekstiiletiketilt.

Alussukal AG on lisaks veel ilemisel sukaserval
silikoonteip. See koosneb poluamiidist, elastaanist
ja silikoonist.

- Medical Device (Meditsiiniseade)
— Andmemaatriksi kvalifitseerija UDI-na

Teave seisuga: 2024-01

Spetsialist on isik, kellel on riigis kehtivate
oigusaktide jargi 6igus kohandada ja juhendada
kompressioonisukkade kasutamist.

Juhised jalgapanekuks

A » Parast haavasideme pealepanekut tom-

make valget alussukka kuni varvasteni.

B » Venitage jalaava molema kaega.
Tommake nliud sukk Gle kanna.

C » Ulestémbamisel peaks sukka ettevaatli-
kult ile haavasideme tombama.

812> Lopuks tommake sukk Uhtlaselt les
polve alla.

Pealmise suka jalgatémbamiseks
soovitame kasutada kaasasolevat sinist
abivahendit.

E » Selleks, et oleks lihtsam pealmist
sukka jalga tommata, soovitame sukka
pikisuunas ja ristsuunas venitada.

F » Parast seda tommake jalaava nagu
tavaliselt ile varvaste.

G » Kontrollige juba jalalaba jalgatombamisel,
kas kand istub hasti.

H » Niid peaksite sukka pikisuunas kuni

ondlani tombama nii kaugele kui voimalik.
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B > Nii on véimalik tagada suka hasti

jalasistumine ja optimaalne meditsiiniline
toime.

Jalgige, et pealmise suka aar asuks
alumise suka varvlist madalamal.

Jélgige juhendit selle brosiiiiri
2. lehekiiljel!

Lisateavet saate oma arstilt ja sukkade
edasimiiijalt.

@ latviesu

Cienijama kliente,
godatais klient!

Liels paldies, ka izvélgjaties Bauerfeind
izstradajumu.

Mes katru dienu stradajam, lai uzlabotu musu
izstradajumu medicinisko efektivitati, jo jisu
veseliba mums ir svariga. Ludzu, rupigi izlasiet
un ieverojiet So lieto$anas instrukciju. Jautajumu
gadijuma, ludzu, sazinieties ar savu arstu vai
jautajiet specializeta tirdzniecibas vieta.

Merkis
VenoTrain ulcertec ir medicinas izstradajums
ilgstosai smagu kaju venu slimibu terapijai.

Indikacijas

AD indikacijas:

« Nesadzijusas apaksstilba venu cilas
(CEAP 6. stadija)

« Apaksstilba vénu ¢alas recidivu novérsana (CEAP
5. stadija)

AG indikacijas:

« Nesadzijusas apaksstilba vénu cllas ar
augsstilbu tusku/ noslieci uz tusku

« Apaksstilba vénu cilas ar augsstilba varikozi

« Vairaku zonu tipa péctrombozes apaksstilba
Culas (iegurnis un/vai augsstilbs, un/vai
apaksstilbs)

PielietoSana

Atbilstosi indikacijam (kaja)

Risks izstradajuma lietosanas laika A
Ladzu, precizi ievérojiet Saja lietoSanas
instrukcija noteiktas prasibas un specialistu
norades.

Pareizi lietojot, riski izstradajuma lietoSanas

laika nav noveéroti, ja kaju merijumus ir veicis
specialists® un esat informets/-a par arstniecisko

kompresijas zeku pareizu uzvilksanu.

Pasrocigi neveiciet izstradajumam nekadas

izmainas, jo pretéja gadijuma tas var nepalidzét

ta ka paredzets vai radit veselibas traucéjumus.

Sajos gadijumos garantija un atbildiba nav speka.

«|zvairieties no saskares ar taukainiem un
skabiem lidzekliem, ziedém vai losjoniem.

«lzstradajuma lietoSanas laika konstatejot
izmainas vai papildu sudzibas, partrauciet ta
lietoSanu un sazinieties ar savu arstu.

Kontrindikacijas

« Progreséjusi periféro artériju slimiba (ja atbilst
kads no Siem parametriem — ABPI <0,5, potisu
arterialais spiediens <60 mmHg, kajas pirkstu
spiediens <30 mmHg vai TcP02 <20 mmHg
pédas virspuse).

- Dekompenséta sirds mazspéja (NYHA [1l +1V)



« Septisks flebits

« Phlegmasia coerulea dolens (akits, masivs vénu
nosprostojums ar zilu nokrasu un smagu kajas
pietdkumu)

Sados gadijumos lemums par terapiju batu

japienem, apsverot ieguvumu un risku, ka ari

izvéloties vislabak piemérotos kompresijas

lidzeklus:

« Izteiktas slapjas dermatozes

« Kompresijas materiala nepanesiba

« Smagi ekstremitates jutibas traucejumi

« |zteikta polineiropatija (piem., cukura diabéta
gadijuma)

« Primari hronisks poliartrits locitavu sapju
gadijuma kompresijas ietekme

Jajums ir kadi jautajumi par Siem noradijumiem,
konsultéjieties ar savu arstu vai veselibas aprupes
personalam.

Ja netiek nemtas vera augstak minetas
kontrindikacijas, razotaja atbildiba tiek izslegta un
tiek anuléta izstradajuma garantija.

Izmantosanas noradijumi

« Pirmo reizi zekes drikst uzvilkt tikai specializéta
medicinas personala uzraudziba.

« Vislabak zekes uzvilkt no rita, uzreiz péc
piecelsanas.

« Kompresijas zekes neizmantojiet bez brices

parseja.

Uzvelkot un novelkot VenoTrain arstnieciskas

kompresijas zekes, izmantojiet Bauerfeind

cimdus, lai atvieglotu materiala vienmeérigu

izlidzinasanu uz kajas.

« JUsu kajam un plaukstam jabat sausam.

Nesatveriet adijumu ar smailiem nagiem.

Neaizmirstiet vispirms nonemt savas rotaslietas.

Nepielaujiet adijuma sabojasanos un negrieziet

nost diegu galus un etiketes, jo tadejadi var

atraisities mezgli.

Glabajiet VenoTrain arstnieciskas kompresijas

zekes sausa un tumsa vieta.

Izstradajuma komplekts sastav no divam baltam

iekszekem ar nelielu kompresiju un adas krasas

arzekes ar lielu kompresiju. Balta iekszeke ir

paredzéta ari brices parséja fiksésanai, tapec

ieteicams to nésat ari nakti.

Kompresijas zekes ir patérina preces un, regulari

lietojot, tas tiek paklautas dabiskam nodiluma

procesam. leteiktais valkasanas laiks ir 6 mene-

§i. Tam nepieciesama pareiza lietosana (uzvilk-

Sana, novilksana, kopsana utt.). Maks. lietosanas

laiks, pareizi uzglabajot, ir noradits uz iepakoju-

ma etiketes ar »smilsu pulkstena« ikonu.

- lekséjas zekes un arzekes malas nedrikst valkat
tiesi vienu pari otrai.

Tirisanas noradijumi

« Ludzu, lietojiet mazgasanas lidzeklus smalkiem
audumiem un velas tiklu. Nepaklaujiet
izstradajumu tiesai karstuma iedarbibai.
Regulara kopsana nodrosina optimalu iedarbibu.

« Izstradajumu drikst zavet velas zavetaja, ja
ir izvéléta saudziga programma. levérojiet
norades ieSutaja etiketé sava izstradajuma
augséja mala.

« Mazgajot ar rokam, nosusiniet zekes starp
diviem sausiem dvieliem (neizgrieziet).

« Atsakieties no tadiem papildu lidzekliem ka velas
mikstinataji, optiskie balinataji vai traipu tiritaji.

« Neveiciet kimisko tirisanu un negludiniet.

Noradijumi par atkartotu izmantosanu
Izstradajums ir paredzéts individualai lietosanai
tikai vienam pacientam(-tei).
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Garantija

Ir speka tas valsts tiesibu akti, kura izstradajums

ir iegadats. Ja jums rodas aizdomas par garantijas

gadijumu, vispirms sazinieties ar uznémumu,

no kura Jus iegadajaties izstradajumu. Pirms

garantijas gadijuma pieteikuma izmazgajiet

izstradajumu. Neieverojot VenoTrain ulcertec

lietoSanas un kop$anas norades, garantijas

prasibas var mainities vai tikt atceltas.

Garantija tiek atcelta turpmak noraditajos
gadijumos.

« Izstradajums netiek lietots atbilstosi indikacijam

« Neievérojot specialistu instrukcijas

« Pasrocigi izmainot izstradajumu.

Noradijumi par fiksaciju

Neveiciet pasdiagnozi vai pasarstésanos, ja

vien neesat veselibas aprupes specialists.

Pirms pirmas musu izstradajuma lietosanas

reizes aktivi versieties péc padoma pie arsta vai

apmacita veselibas aprupes specialista, jo tikai ta

iespgjams novertet musu izstradajuma iedarbibu

uz jusu kermeni un attiecigi uzzinat ari par

lietoSanas riskiem, ko rada individualas kermena

ipatnibas. levérojiet veselibas aprupes specialistu

ieteikumus, ka ari visus $aja brosura vai tas

tieSsaistes versija (ari fragmentos) sniegtos

noradijumus, tostarp tekstus, attélus, grafikas utt.

Ja pec konsultésanas ar specialistiem rodas

Saubas, sazinieties ar savu arstu, izplatitaju vai

tiesi ar mums.

Pienakums zinot

Pamatojoties uz regionalajam ar likumu
noteiktajam prasibam, ir nekavéjoties jazino
razotajam, ka ari vietéjai kompetentajai iestadei
par visiem $is medicinas ierices lietosanas laika
notiku$ajiem incidentiem. Musu kontaktdatus
atradisiet Sis brosuras aizmuguré.

Utilizésana
Ludzu, likvidejiet izstradajumu saskana ar
vietéjiem noteikumiem.

Materiala sastavs

VenoTrain ulcertec sastav no poliamida un elasta-
na. Procentualo sastavu, ludzu, skatiet attiecigaja
iesUtaja etikete.

AG pusgarajam zekém papildus ir ari silikona lip-
lente zekes augs$eja mala. Ta sastav no poliamida,
elastana un silikona.

[M0] - Medical Device (Mediciniska ierice)
- Datu matricas apzimeétajs, UDI

Informacija sagatavota: 2024-01

* Kvalificets personals ir jebkura persona, kas ir
pilnvarota uzvilkt kompresijas zekes un sniegt
noradijumus par to lietoSanu atbilstosi uz tam
attiecinamajiem valsts noteikumiem.

Padomi uzliksanai

A » Péc brices parséja uzliksanas sakrokojiet
balto iekSzeki lidz pat purngalam.

B » Arabam rokam izpletiet atveri kajai.

Parvelciet zeki papedim.

Velkot zeki uz augsu, ta ir uzmanigi
japarliek par bruces parséju.

RIS Péc tam vienmeérigi velciet zeki uz augsu
lidz celim.

Arzekes uzlikéanai iesakam izmantot pie-
vienoto uzvilksanas paligriku zila krasa.

Lai atvieglotu arzekes uzvilksanu,
iesakam zeki sakrokot un izplest
Skersvirziena.

Péc tam izlidziniet kajas atveri par kajas
pirkstiem ka parasti.

Péc pédas dalas uzvilksanas parbaudiet,
vai papédis ir novietots erti.

Tagad, cik vien iespejams, zeke ir javelk
gareniski lidz celim.

I} > $ada veida tiek vislabak pielagota forma

un nodrosinata optimala mediciniska
iedarbiba. Parliecinieties, ka virszekes gals
ir novietots zem zekes apmales.

levérojiet instrukciju $is brosiaras 2. lapa!

Detalizétu informaciju sanemsiet pie arsta un
specializéta tirdzniecibas vieta.

@ lietuviy

Gerbiamieji klientai,

dékojame, kad pasirinkote Bauerfeind gaminj.

Kiekvieng dieng tobuliname savo gaminiy
gydomajj poveikj, nes mums rupi Jisy sveikata.
Atidziai perskaitykite ir laikykités Sios naudojimo
instrukcijos. Jei kyla klausimy, kreipkités j savo
gydytoja arba specializuotg parduotuve.

Paskirtis

VenoTrain ulcertec yra medicininis produktas,
skirtas labai sudétingy flebologiniy kojy susirgimy
ilgalaikiam gydymui.

Indikacijos

Indikacijos AD:

« Aigkiai pastebimos kojy veny opos (6 stadija
pagal CEAP klasifikacijg)

« Apsauga nuo pasikartojanciy kojy veny opy
(5 stadija pagal CEAP klasifikacija)

Indikacijos AG:

« Atviros kojy veny opos su edema/ polinkis |
Slauny edema

« Kojuy veny opos su varikoze slaunyse

« Sunkiai gyjancios latentinio hipertiroidizmo tipo
posttromboflembitinio sindromo opos (dubuo
ir/arba slaunys ir/arba blauzdos)

Naudojimo vieta
Pagal indikacijas kojose

Naudojimo rizika A

Atidziai laikykités $ios naudojimo instrukcijos ir

kvalifikuoto personalo nurodymy.

Tinkamai muvint, naudojimo rizikos néera, jeigu

kojas iSmatavo specialistai* ir buvote informuotas

apie tinkama jusy kompresiniy kojiniy maveéjima.

Savavaliskai nemodifikuokite gaminio, kadangi

priesingu atveju jis negalés padéti taip, kaip

tikimasi, arba gali pakenkti sveikatai. Tokiais

atvejais nesuteikiame garantijos ir neprisiimame

atsakomybes.

« Venkite salycio su riebiais arba ragstiniais
preparatais, tepalais arba losjonais.

« Jei neSiodami gaminj nustatéte pakitimy arba
daugiau negalavimy, nutraukite naudojima ir
kreipkités j gydytoja.

Kontraindikacijos

« Pazengusi periferiné kraujagysliy liga (jei yra
vienas is siy parametry: ABPI <0,5, sistolinis
spaudimas kulksnies srityje <60mmHg,
spaudimas kojy pirstuose <30 mmHg arba
TcP0O2 <20 mmHg kiltyje).

« stazinis Sirdies nepakankamumas
(NYHA 111 +1V)

« septinis flebitas

« Ypac sunkios formos veny tromboze

Toliau nurodytais atvejais sprendimas del gydymo

daromas, pasverus naudag ir rizika bei pasirinkus

tinkamiausias kompresijos priemones:

« Ryskios puslelinés dermatozeés

« Kompresijos priemoniy netoleravimas

« sunkds galuniy jutimy sutrikimai

« Aiskiai isreiksta polineuropatija (pvz., sergant
cukriniu diabetu)

« Pirminis étinis poliartritas su sanariy skausmu
suspaudus

Jei turite klausimy dél Siy duomeny, kreipkités
| savo gydytoja ar Jus aptarnaujantj medicinos
specialista.

Jei nepaisoma pirmiau nurodyty kontraindikacijy,
gamintojas neprisiima atsakomybés, ypac uz
gaminj.

Nurodymai naudotojui
« Pirma karta produkta pritaikyti kojos formai gali
tik apmokyti medicinos specialistai.
« Rekomenduojama kojines uzsimauti rytais i$
karto atsikelus.
« Nenaudokite gydomujy kompresiniy kojiniy be
Zaizdos tvarscio.
« Nusimaudami ir uzsimaudami savo VenoTrain
gydomasias kompresines kojines, muveékite
Bauerfeind pirstines, - taip tolygiau paskirstysite
medziaga ant kojos.
Jusy kojos ir plastakos turéty buti sausos.
Neprapléskite kojiniy astriais nagais. Pries
maudamiesi kojine, nepamirskite nusiimti
papuosaly.
Nepazeiskite megzto audinio ir nekirpkite sialy
galy ir etikeCiy, nes gali atsilaisvinti gaminant
uzristi mazgai.
Laikykite VenoTrain gydomasias kompresines
kojines sausoje ir tamsioje vietoje.
Produktas tiekiamas rinkiniu, kurj sudaro dvi
baltos nedidelés kompresijos apatinés pakojinés
ir viena odos spalvos didelés kompresijos
virsutiné kojiné. Kadangi balta pakojiné fiksuoja
ir zaizdos tvarstj, rekomenduojama jg maveti ir
naktj.
« Kompresinés kojinés yra vartojimo
produktas, reguliariai mavint kojines jos
deévisi. Rekomenduojamas nesiojimo laikas
yra 6 ménesiai. Sis terminas galioja tik
tinkamai naudojantis gaminiu (uzsimovimas,
nusimovimas, priezilra ir pan.). llgiausias
naudojimo laikas laikant tinkamomis salygomis
yra nurodytas dézutés etiketéje Salia simbolio
»Smeélio laikrodis«.
« Virsutiniy ir apatiniy kojiniy tampriy krasteliy
nedékite vienas ant kito.

.

Valymo nurodymai

« Naudokite Svelnias skalbimo priemones ir
skalbimo maisel;j. Visada saugokite gaminj nuo
tiesioginio karscio. Reguliari priezitra garantuoja
optimaly poveikj.
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« Pasirinkus tausojantj rezima kojines galima
dziovinti dZiovykléje. Taip pat laikykités
nurodymu, pateikty jsittoje etiketéje prie
virsutinio gaminio krasto.

« Skalbiant rankomis rek i j
nusausinti suspaudziant tarp dviejy sausy
ranksluoséiy (negrezkite).

*N dokite skalbimo pri iy priedy,
pavyzdziui, minkstikliy, optiniy balikliy ar
démiy Salinimo priemoniy.

* Nevalykite ch

ini Lnit

biidu ir nelyginkite

Nurodymai dél pakartotinio naudojimo
Gaminys skirtas individualiam vieno paciento
gydymui.

Garantija

Galioja tos Salies, kurioje gaminys pirktas,
jstatymai. Jei manote, kad gaminiui konkreciu
atveju galéty bati taikoma garantija, pirmiausiai
kreipkités j tg asmenj, i$ kurio gaminj jsigijote.
Pries pateikiant reikalavima dél garantijos, gaminj
reikia iSvalyti. Jei nebus laikomasi VenoTrain
ulcertec naudojimo ir priezitros nurodymu,
garantija gali bati pazeista arba negalioti.
Garantija negalioja, kai:

« Naudojama neatsizvelgiant j indikacijas

« Nesilaikoma kvalifikuoto personalo instrukcijos
» gaminys savavaliskai modifikuotijamas.

Nurodymai dél atsakomybés

Jei nesate medicinos specialistas, neuzsiimkite
savidiagnostika ir savigyda. Prie$ pirma karta
naudodami musy medicininés paskirties

gaminj aktyviai konsultuokités su gydytoju

arba kvalifikuotais specialistais, kadangi tai yra
vienintelis budas jvertinti musy gaminio poveikj
jusy organizmui, nustatyti naudojimo rizika,
atsirandancia dél individualaus kidno sudéjimo.
Laikykités kvalifikuoty specialisty patarimy ir
Siame dokumente arba internetiniame pristatyme
pateikty nurodymy, jskaitant ir istraukas (taip pat:
teksty, paveiksléliy, grafikos ir t. t.).

Jei po konsultacijy su kvalifikuotais specialistais
vis dar turite abejoniy, kreipkités j savo gydytojg,
pardavejg arba tiesiogiai j mus.

Pareiga pranesti

Pagal vietinius teisinius potvarkius privalote
nedelsdami informuoti gamintoja ir atsakingaja
institucijg apie visus rimtus nelaimingus
atsitikimus, susijusius su $io medicinos gaminio
naudojimu. Kontaktiniai duomenys pateikti Sio
lankstinuko paskutiniame puslapyje.

Salinimas
Pabaige naudoti produkta utilizuokite pagal
vietinius teisés aktus.

Medziagos sudétis

VenoTrain ulcertec yra pagamintas is poliamido ir
elastano. Jy kiekis procentais pateiktas atitinka-
moje prisittoje etiketéje.

AG kojinés virsutiniame krastelyje taip pat yra
silikoniné prilimpanti juostelé. Pagaminta i$ polia-
mido, elastano ir silikono.

[M0] - Medical Device (Medicininis prietaisas)
[uo] - Duomeny matricos identifikatorius kaip UDI
Informacija parengta: 2024-01

* Specialistas — bet kuris asmuo, kuriam pagal jisy
Salyje galiojancius reglamentus suteikta teisé pritaikyti
kompresines kojines bei instruktuoti, kaip jas naudoti.

Patarimai, kaip uzsimauti

A » Uzsidéje zaizdos tvarstj, surinkite balta
pakojine iki pirsty galiuky.

B » Abiem rankomis iStempkite anga kojai.
Dabar tempkite kojine per kulna.

C » Tempiama kojine ant zaizdos tvarscio
uzdeti atsargiai.

Bl Tada tolygiai tempkite kojing aukétyn iki
kelio.

Uzsimaunant virsutine kojine,
rekomenduojame naudoti pridéta meélyna
pagalbinj elementa.

E » Kad bdty lengviau apsimauti virsSuting
kojing, rekomenduojame jg suraukti ir
tempti skersai.

F » Tada, kaip jprastai, jkiskite pirstus j anga
kojai.

G » Uzsimove pedos dalj, patikrinkite, ar
kojinés kulnas vietoje.

H » Dabar reikéty kojine traukti tolyn iki kelio.

:12 > Taip kojiné bus optimaliai pritaikyta Jusy
kdnui ir uztikrintas optimalus gydomasis
poveikis.

Uztikrinkite, kad virSutinés kojinés krastas
buty po pakojinés atraitu.

Laikykités instrukcijos, pateiktos Sios
brosiuros 2 puslapyje!

Kitos i$ ios infor| ijos jums suteiks jusy

gydytojas ir specializuotos parduotuvés d
arbuotojai.

@ YKpaiHCbKa

LLlaHOBHMIT noKynuo!

[lyxe nAKyemo 3a Te, Wo B1 obpanu Ana cebe supid
Bauerfeind.

KOXHOro iHA MW NPaLIOEMO HaA MiABULEHHAM
NikyBanbHOro eekTy Halmx BUpobis, afxe Balle
300pOB'A My Bepemo 6AK3bKO A0 cepuA.

YBaXKHO NpouMTaiiTe Ta LOTPUMYTeCA Lici IHCTPYKLT
3 BUKOPUCTaHHA. AKLO Y BaC BYHVIK/IN NUTaHHA,
3BEPHITbCA 1O CBOTO NikapA Yu creLliani3oBaHoro
CanoH-MarasuHy.

MpusHaueHHA

VenoTrain ulcertec € npoayKTom MeAn4YHOro
NPUW3HaYeHHA AN1A JOBrOCTPOKOBOI Tepanii
YCKNaiHEHVIX 3aXBOPIOBAHb BEH Hir.

MNMokasaHHA

MokasaHuAa AD:

+ TpodiuHi BUpa3Km B rocTpin ¢asi (cTagia 6
3a MiXXHapoAHOIO KnacudikaLlielo XPOHIUHMX
3aXBOPIOBAHb BEH HIKHIX KIHLIBOK)

« MpodinakTnka peLmanByoUol BapUKO3HOT BUPasKi
(cTagia 5 3a MixHapoaHoto Knacudikawlielo XpoHiv-
HIX 3aXBOPIOBAHb BEH HVXKHIX KIHLIIBOK)

MokasaHHA AG:

« TpodiuHi BUpa3KkmM y rocTpiit ¢pasi 3i cxnnbHICTIo 4o
HabpsKiB/ HabpAKiB CTerHa

« TpodiuHi BUPa3KM 3 BapPUKO30OM Ha CTerHi

« TloCTTPOMOATNUHI BUPa3KK 6araTopiBHEBOTO TNy
(ta3 Ta/abo crerHa ta/abo rominku)

Micue 3acTocyBaHHA
Horwn, BianosigHo [0 NokasaHb

Pu3nKn npu KopncryBaHHi Bupo6om A
YBaXKHO AOTPUMYIATECA BUMOT L€l iIHCTPYKUii 3
BUKOPMCTaHHA Ta BKasiBOK KBanidikosaHoro
daxiBus.

3a YMOBM NPaBUAbHOTO BUKOPUCTaHHA HeBiAOMI
6ynb-AKI PY3MKM NPY KOPUCTYBAHHI BUPOBOM, AKLLO
Balli Horv Byno BuMipAHO KBanidikosaHUM daxisLem®,
AKNA NOBIAOMMB BaM, AIK NPaBU/IbHO HadAraT
KOMMPECINHWA TPUKOTaX.

He BapTO CaMOBifIbHO BHOCKTY B BUPIO 3MiHY,

OCKIiNbKI B TaKOMY BUMaAKY BiH HE JOMOMOXe

BaM OUiKyBaHUM YMHOM ab0O MOXe 3aBLaTu WKOAM

370pOB'i0. [apaHTiA Ta BiANOBIAaNbHICTb Y TakMx

BMMafKaX BUKIOYAIOTbCA.

« YHVIKaTV KOHTaKTY 3 3acobamu, WO MICTATb MUp Ta
KWCNOTH, a Takox i3 MasAmm abo NOCbAOHaMU.

« AKWO nif Yac 3acToCyBaHHA BMPOOY BM NOMiYaeTe
3MiHM ab0 HapOCTaKUi CUMMTOMY, CAIA NPUMHATYA
nopanblue BUKOPUCTaHHA Ta 38€PHYTUCA A0 BaLLOTO
nikapA.

MpoTunokasaHHA

« Mporpecyioye obniTepyioye 3aXBOPIOBaHHA
nepudepinHnx apTepiit (AKLLO byab-AKWIA 3 L1X
napametpis ABPI < 0,5, TVCK Ha FOMINIKOBOCTOMHIl
apTepii <60 MM PT.CT, TUCK Ha Nanbui Horn < 30 MM
pT.CT. 260 TcPO2 < 20 MM PT.CT).

- [lekomneHcosaHa cepLieBa HeJOCTaTHICTb
(NYHANIT+1V)

« CenTnyHuin dnebit

« CvHa 6onboBa dnermasisa

Y HacTynHUX BMNagKax PilleHHA NPo NikyBaHHA

CNify NPUIAMAaTL 3 ypaxyBaHHAM KOPUCTI Ta pU3KKy, a

Takox BUOOPY HanbinbLU BINOBIAHWMX KOMNPECIHIIX

3acobis:

« ACKpPaBO BUPaXKeHW MOKHY UM AepmMaTo3

« HecymicHicTb i3 KOMNpeciHm maTepianom

+ CvnbHI NOPYLLEHHA YyTAMBOCTI KiHLBKM

« BupaxeHa noniHenponartia (Hanpwknag, y pasi
LyKpOBOro fAiaberty)

- [ToyaTkoBa CTagis XPOHIUYHOro NoNiapTPUTy 3
60nAMM B Cyrnobax nig komnpecieio

AKWO Y BaC BUHUKNWM 3anuUTaHHA Woao L€l indopmallii,
3BEPHITBCA 0 NiKaps U KBanidikoBaHOrO GaxiBLA.

[py HepOTPVIMaHHI 3a3HaYeHX BULLE NPOTUNOKAa3aHb
BMK/IOYAETHCA Oy/ib-AKa BIANOBIAANBHICTE BUPOOHMKa,
30Kpema BiNoBiAaNbHICTb WOA0 BUPODY.

BkasiBKu i3 3acTocyBaHHA

- [Neple npunacysaHHA Ma€ BUKOHYBATU TiNbKu
KBanidikoBaHWI Gaxiselb, WO NPOMLLOB HaBYAHHS.

- Cnig oaAraTvi naH4oxum BpaHLi 6e3nocepeaHbo Mmicna

nignomy.

He BMKOpUCTOBYITE KOMNPECINHI NaHYOXM 6e3

MOB'A3KM Ha paHy.

« L1106 ofArHy T 4 3HATU KOMNPECIHI NaHYoXV

VenoTrain, BUKOPUCTOBYTE PyKaBMYKM Bif

Bauerfeind, BoHW nonerwytoTs piBHOMIpHWMIA

PO3MoAIN Matepiany Ha HO3i.

Horvi Ta pyki NOBUHHI 6y TH Cyxumm.

[Nam'ATalTe, WO rocTpi HirTi MOXYTb MOLWKOAUTY

BMpI6. Kabnyuku, bpacneTi Ta iHLWi NprKpacy Takox

MOXYTb MOLIKOAUTY BUPI6.

« YHUKalTe NOWKOLKEHHA TPVKOTaXy 1 He obpisaiite
KiHL|i HATOK Ta eTVKeTKM, OCKINbKI MOXYTb
PO3B'A3aTUCA BaX/MBI BY3NW.

- 36epirarTte KOMNPECiiHi NnaHyoxu VenoTrain B
CyXOMy MiCLyj, 3aX1LLIEHOMY Bif BMIMBY CBIT/a.

Bu oTpumyeTe NpofyKT y KOMNAEKTI, Wo
CKNAAAETHCA 3 ABOX HUXKHIX MaHYOX 6INOro KOMbOpy,
3 Masiolo KOMMPECIEID Ta BEPXHBLOT NaHYOXM
TINECHOro KOMIbOPY, 3 BUCOKOK KOMMPECIEN.
OCKINbKM HXHA NaH4oxa 6inoro Konbopy

CRYKUTb TaKOX ANA GikcaLlii NOB'A3KM Ha paHy,
PEKOMEHAYETLCA Ha HiY ii He 3HIMaTL.

KomnpeciiiHi naHyoxv — Le npeameTy WoAeHHOro
BXUTKY, | TPV PerynapHoMy BUKOPUCTaHHI BOHM
NPYPOAHO 3HOLLYIOTLCA. PeKOMeHJ0BaHWI Yac
HOCIHHA CTaHOBWTb 6 MICALLB. 33 YMOB NPaBUIbHOTO
BVIKOPWCTaHHA (HafAraHHA/3HIMaHHA Ta gornaay
TowWo). MakcmanbHe 3aCTOCyBaHHA B HanexHUX
YMOBaX NMO3HAYEHO Ha eTUKETLL YNaKoBKM CYIMBOIOM
«MICOYHWI TOAVHHNKY.

DikcyBanbHi kpai HUXKHIX | BEPXHIX WKapneTok He
MOXHa HOCWTI OAVH MOBEPX IHLOTO.

BkasiBku 3 fornapy 3a Bupo6om

+ HeobxiaHO BMKOPUCTOBYBATU MAKMI MIMIOUMI 3aCi6 Ta

CiTKy ANA NpaHHA. He niaaasaty salw Bypi6 npaMomy

BNAVBY Terna. PerynapHuin gornsag 3abesnedye

ONTVManbHy Aito.

Bupi6 MOXHa CyLIMTI B CYLWIMbHIN MALLUHI B

WaaHoMy pexvimi. Cnig AOTPUMYBaTUCA TaKOXK

BKa3iBOK Ha BLUMTIl eTUKeTLi, AKY po3MmilleHo

Ha BepXHbOMY Kpai Balloro Bupoo6y.

[Mpyt py4YHOMY NpaHHi Halkpalle NPUTUCHY T ABOMa

PYLWHWKamM (He BUKPYYyBaTh).

« YHVKaNTe BUKOPUCTaHHA MUIOYMX AOAATKIB, TaKMX AK
KoHAMLoHepY, OCBITIOYI 33Co61 Um 3acobu Ana
BUAANEHHA NNAM.

+ YHVKATL YMLLEHHS MaHYiX XIMIYHUMM 3acobamint Ta
npacyBaHHA.

BkasiBKu 040 NOBTOPHOro
BUKOPUCTaHHA

Bupi6 npusHaueHnin 4na iHAMBILYanbHOTO NiKyBaHHA
OAHOrO NaLjieHTa.

FapaHTin
[iloTb 3aKOHOAABUI NMONOXEHHS KpaiHK, B AKiN BUPIO
6yB NpyAGaHWIL. AKLLO BY NPUNYCKaETe HaCTaHHA
rapaHTiHOrO BIUNaAKY, CAif COYaTKy 3BEPHYTUCA
6e3nocepeHbO 4O 0CObW, B AKOI BY Npuabani BUpio.
Mepep NOBIAOMIEHHAM MPO HACTaHHA rapaHTINHOMO
BUMaAKY HEOOXIAHO MoUNCTUTY BUPI6. AKLO BKasiBOK
010 NOBOPKEHHA Ta Aornagy VenoTrain ulcertec He
LOTPYMYBATUCA, FapaHTito MOXe By Ti OBMeXeHO Un
BIK/TIOYEHO.
Y Bunagky:
« BrKopwCTaHHA He BIZNOBIAHO A0 NMOKa3aHb
+ HepoTprmaHHs BKasiBKM KBanihikoBaHOro paxisus
+ CaMoBINbHOrO BHECEHHA 3MiH A0 BUPObY

rapaHTito by/ae BUKNIOUEHO.

BkasiBKu 3 BignoBiganbHocTi

He 3amaiiTeca camofiarHOCTUKOI Y
CaMONIKYBaHHAM, AKLLO BU HE € MEANYHIM
KBanidikosaHvm daxisuem. Nepen nepimm
BVKOPVICTaHHAM HALLOrO MEANYHOTO BUPODY aKTVBHO
3BepTaiiTeca 3a NopagoIo A0 NikapA Yn HaBYEHOrO
KBanidikoBaHOro GpaxiBLA, OCKINbKM TiNbKM Tak MOXHa
OLiHWTY fito HALWOro BMPOGY Ha Ball OPraHiam i
BV3HaUNTV OyAb-AKI PU3MKM NPU KOPUCTYBaHHI
BMPOOOM, AKI MOXYTb BUHUKHYTI Y 3B'A3KY 3
iHOVBIAYaNbHOK KOHCTUTYLE. [loTpumyiTeca

nopaz Uboro KeanidpikosaHoro $axisliA, a Takox ycix
IHCTPYKLi Y LIbOMY [JOKYMEHTI Y1 1Oro OHNanH-Bepcil,
BK/IIOYHO 3 YaCTKOBMMY Nybnikauiamm (3o0Kpema,
TekcTn, GoTorpadii, 306paxeHHs TOLLO).

AKLWO nicna KOHCyNbTaLii 3 KBanidikosaHUM daxisLem
Yy BaC 3a/MLWaI0TbCA CYMHIBW, 3BEPHITLCA 1O CBOMO
nikapA, NpoAasLA un be3nocepeHbO Ao Hac.



060B'A30K NOBiAOMIEHHA

3rigHO 3 NPUNMCamMK PerioHanbHOroO 3aKOHO1aBCTBa,
NPO KOXHMI CEPUO3HMI IHLUMAEHT, LLO CTaBCA

NPV BUKOPUCTaHHI LIbOrO MeIYHOro BUPOOY,

Cif HeralHo CNoBiLLaTV AK BUPOBHMKA, Tak

i KOMNETeHTHWI OpraH. Hali KOHTaKTHI AaHi
3HaxoAATLCA Ha 3BOPOTHOMY GoLi GpoLypu.

YTunisauia

YTvnisania Bupoby nicna 3akiHueHHA 1oro
BMKOPUCTAHHA 3[INCHIOETLCA 3riAHO 3 MiCLIEBMMM
npunmMcamu.

Cknap matepiany

VenoTrain ulcertec cknafaeTbea 3 noniamigy Ta
enacTaHy. IHpopmaLlia o0 NPOLIEHTHOTO CKNaay
[OCTYMHa Ha BLUNTI eTUKeTL BiNOBIAHOMO BUPOGY.
Ha BepxHboMy GOLIi HVXHBOT NaHUYOXM A0 CTerHa
(AG) TakOX € CUNIKOHOBWIA peMmiHb. BiH cknafaeTbea 3
noniamify, enactaHy Ta CUNiKOHY.

- Medical Device (Megn9uxe obnaaHaHs)
— Knacudikatop matpuui aaHvix sk (UDI)

IHbopmaLis cTaHoM Ha: 2024-01

*

KeanidikoBaHyim daxiBLiem BBaXaETbCA KOxKHa 0co0a,
YNOBHOBaXEHA BIANOBIAHVMM AIOUNMI fEPKABHIMM
PErynATOPHUMI aKTamy Ha 3AiICHEHHA NPUNacyBaHHA i
IHCTPYKTa LWOZIO HaNIEXKHOTO 3aCTOCYBaHHA KOMMPECIAHIX
NaHyix.

Mopaawn wopao HapAraHHA

A » Tlicna HagAraHHA NOB'A3KM Ha pPaHy 36epiTb
6i1y HUPKHIO MAHYOXY rAPMOLLKOIO 10
HOCKa CTOMW.

Po3TArHiTs 060Ma pykamu oTsip. HatarHiTs
MaHYyoXy Ha M'ATKY.

INpw HaTAryBaHHi byabTe 0bepeXxHi Ha
[iNAHKax NOB'A3KM Ha paHi.

B; > PiBHOMIPHO HaTAraiiTe NaH4YoXy Bropy A0

KosiHa.

[pwn HagAraHHI BEPXHBOT MAaHYOXM pagnMo
BMKOPWCTOBYBATU CYHI MPUCTPIN Ana
nonerweHHA HagAaraHHA.

LLlo6 nonerwmnt HaaAraHHA BepPXHbOT
MaHYy0XM, PaAVMO 3i6paTyi ii Ta PO3TArHY U
B MOMepeyHOMy HanpPAMKY.

[NicnA uboro HaTAranTe NaHYoXy 3HM3Yy 3
nanbLiB Hir, AK 3BUYANHO.

MicnA Toro, AK BY HATATHYNM NaH4oXy Ha
CTOMy, NepeBipTe, Y1 NPaBUNbHO BOHA Cina
Ha M'ATKY.

Tenep po3TArHITb MaHUYOXy AKOMOra Ginblue B
[OBXVHY | HAaTAHITb 4O KOMiHa.

:12 > Tak npaBubHa NocajKa i onTuManbHa

MeanyHa edeKTUBHICTb OyayTb 3a6e3neyeHi.
CnigkynTe 3a TM, LLOG Kpalt BePXHLOT
MaHYoXM OyB PO3TALLOBAHWI HIXKUE MAHXETU
HVKHBOT MaH4OXM.

JoTpumyiiTecs iHCTPYKL il Ha CTOpiHLi 2
uiei 6powypn!

[NloknapHy iHpopmaLlilo MOXKHa oTpUMaThn y
i uun B cneyiani OMy canoH-MarasuHi.

P
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@ Kasak

KypMeTTi TyTbiHywWbINap!

Bauerfeind KOMNaHUACLIHbIH, BHIMIH TaHAaFaHbIHbI3
VLWLIH anfbicbiMbI3abl bingipemia

Bi3 ap KyH calibliH ByMbIMAaPbIMBI3AbIH MEAULMHANbIK
SCEPIH aKcapTy BafbITbIHAA XKYMbIC XKYPri3eMmis,
cebebi CisnepaiH aeHcaynbikTapbiHbi3 6i3 yiliH
MaHbI3abl. MakaanaHy HYCKayNbIFbIH MyKUSAT OKbIN
LWbIFbIHBI3 XKOHE OHAaFbl HycKaynapabl OpbIHAAHbI3.
CypakTap TyblHAaca, AapirepiHiare Hemece
MaMaHLaHAbIPbINFaH [YKEHre XYriHiHI3

TafaibiHaaNybl

VenoTrain ulcertec — ayblp Aapexeneri asKrapabiH,
dnebonornanelk aypynapblHblH y3aK TepanuacbiHa
apHanfaH MefnUMHanbIK 6yiibiM

Kepcetimpepi

KepceTtimpepi AD:

* Ynemeni Tpodukansik xapa (CEAP xiKTeyilwiHe
CaliKec b6-Ke3eH)

+ TpodwKanbIK XapaHblH peLanBTEPIHIH anablH any
(CEAP calikec 5-ke3eH)

KepceTtimpepi AG:

+ ICiHyMeH / caHHbIH iciHy YpAICiMeH KaTap XypeTiH
vaemeni TpoduKanblk xapa

+ CaHpafbl TaMblpnapablH TYMHENN keHewiMeH
KaTap XXYPETiH TPOdUKanbIK xapa

+ Ken perreiini 3akpiMaaHynapMeH Tpo3bosnaH
KewiHri TpoduKanslk xapa (xambac xaHe / Hemece
caH xaHe / Hemece XiniHwWik)

KonpaHy opHbl
AsiKTa KepceTiMaepre calkec

ByiibiMAbI NaijaanaHy KesiHaeri
Tayekenpep

Ocbl nanpanany HYCKaynbiFbIHbIK TananTapbl

MeH Kacib MaMaHHbIH, HYCKaynapbiH MyNTIKCi3
OpbIHAAHbI3.

TuiciHwe KonpaHFaH Kesge, erep askrapabl MamaH*
enwece xaHe Ci3ai KOMNpeccusanbIK LWybIKTapabl
Kanai Kuio KepekTiri Typansl xabapaap etce,
KonzaHy KayinTepi ok,

By/ibiMFa 83 BeTiHi3We e3repTynep eHrizbeHis,
63repTKeH Xafaaiaa on KyTinreHaen emaik acep
6epmeyi HeMece feHcay bifbHbI3Fa 3UsH KeNTipyi
MYMKIiH. MyHOal aFaarinapFa eHOIpyLWiHIH Keningiri
MeH >ayanKepLuiniri Tapanmargbl.

+ BYMbIMHbBIH Malbl )aHe KbILWKbINAbI KypanaapMeH,
aKnamavinapMeH Hemece NI0CbOHAapMeH
aHacyblHa on bepmeHi3

- BybIMfbl TafFbin XXypreHae e3repicTepaiH
naina 6onfFaHbiH HEMeCe aypyablH KyWenreHiH
6alikacaHpl3, OHbl SPMeH Kapait KonaaHyas!
TOKTaThIN, A3PIrepiHi3re XyriHiHi3

Kapcob kepcetimaep

- WeTkepi apTepuanapablH YaeMeni OKKo3UACHI
(erep atanraH napameTprepain Gipi 6onca: cpak-
UblK MHAaekci (ABPI)
<0,5, cvpak aeHreiHaeri apTepusbIK KbiCbl:
<60MM CblH. BaF., asK caycakTapbiHAAFbI KbICbIM
<30MM cbiH. BaF. Hemece TcPO2 peHreiii <20 MM
TabaHHbIH CbIPTKaFbiHAaa).

- [lekoMneHcaumanaxFaH )ypek XeTKinikcisairi
(Hbto-MopK KapaVonoruaAnbIK KaybIMAACTbIFbIHbIH
(NYHA) xikTeyiwi 6oibiHwa I11+1V geHrenni)

+ CenTvkanbik Gnebut
+ AybIpcbIHaTLIH KoK GnebuT

Keneci »afaaninapaa Tepanuvs Typans WewiMgi
6apnblk apTbIKIWLINLIKTAP MeH Tayekenaepai enwen
YaHe aHaFyprbIM KOMaisbl KOMMPECCUAbIK,
6yiibiMabl TaHAaN KabblnaaraH seH:

+ AKBIH CynaHfbill aepMartosgap
+ Komnpeccusnblk MaTepuansa TesbeyLinik
+ AAK-KONObIH ce3iMTanabiFbiHbIK ayblp 3aKbIMAaps!

+ AVIKbIH NonMHetponaTys (Mbicansl, KaHT avabeTi
Kesinae)

- Komnpeccus kesiHae BybiHaapaa ayblpcbiHybl 6ap
PEBMATOMATI NOAVAPTPUT

Ocbl aknapaTka KaTbiCTbl KaHaal aa bip cypaktap
6onca eMaenTiH aapirepre Hemece MeaMLUMHaNbIK,
Kbl3MeTKepre XyYriHiHi3

YKofapblna aTanfaH Kapcel KepceTiMaepai
CaKTamaraH Ke3fe eHAIPYLUIHIH ayankepLiniri,
aTan anTkaHaa, byrbiMAabl YLWiH »ayankepLinik
YOKKa WblFapblinagsl.

KonpaHy 6oiibiHWwa HycKaynap

+ BipiHWi entuey apHalibl OKbITbIFaH MeALIMHANBIK,
KbI3MeTKepnep/aiH KaTbICybIMeH XYPprisinyi Tnic

EH Aypbichl, WyNbIKTapasl TypFaHHaH KeliH BipaeH
TaHepTeH KUreH XeH

YapakaT 6acTbipMachl 0K KOMMPECCHSNbIK
LybIKTapAbl KonpaHbaHbI3

VenoTrain KoMNpeccuanbIK WynbIKTapbiH

KWreH »aHe LelkeH ke3ae «Bauerfeind»
KOMMaHWACIHbIK KONFanTapblH KONAaHbIHbI3, byn
LWYNbIKTBI asikKa BipKenki Kurisyai xeHinaeteni.
AsKTapbIHbI3 XaHe KonaapablH byblHAAPb! KypFaK,
6onybl THiC

LWynblk falibiHoanfaH Matepuarnsa eTkip
TbIPHAKMEH XaHacnaHbl3. MiHaeTTi Typae
alleKernepi anfbiH ana WeLwiHi3

LyNbIKTBIH MaTepyanbiH 3aKbIMAGMaHbI3 aHe
6yVibIMAbI TapaTbin xibepmey yLWiH XinTepaiH
Hemece 3aTTaHbaHbIH, YLWTapblH KecreHi3

VenoTrain KOMNPeccHsNbIK WyYNbIKTapbiH KypFaK,
oHe apblKTaH KopFarFaH epae CakTaHbl3
YKUBIHTBIFbIHBI3Fa TEMEH KOMMNPECCUs A3pexeci
6ap eki ak TOMeH i LYbIK MeH XoFapbl
KoMnpeccus fapexeci bap fieHe TyCTecC xoFapfbl
LYNbIK Kipefi. Ak WyNblK KOCbIMLLUA Typae XapakaTt
HacTbipMachiH 6eKiTy VLWiH KonaaHbinaawl,
COHLBIKTaH OHbI TYHLE e K0 YCbIHbINaab!
KoMnpeccrsnblk WynbiKTap KyHAeNKTi
KonaaHaTtbiH 3aT 606N Tabbinasl xaHe

YHeMi KonpaHFaH Kesae Tabusn Typae To3agbl.
¥CbIHbINATLIH KUIO YaKbIThl: 6 ai. LLynbikrap
TUiCiHWe KonaaHyabl Tanan eteni (kv xaHe welly,
KYTIM xacay xaHe T.6). TuiciHLe KonaaHFaH Kesne
€H Ken KonfaHy Mep3iMi KopanTblH KanTamacklHAa
«KyMcaFaT» TaHbaCbIMEH KOPCETINreH.

+ TeMeHTri oHe KoFapfbl LUYNbIKTapAbIH LETTEPIH
6ip-bipiHe Kkurizyre Gonmanapl.

ByiibiMAbI Ta3anay 6oiibiHWa HycKaynap

+ YKyy YLWIH XyMCaK KyFbill Kypanabl xaHe Kip
XYFBIL TOPAB NalifanaHbiHbi3. EWkalan byibiMabl
TiKenem xblNy Ke3aepiHiH acepiHe yllblpaTnaHb3
Yyreni kyTiM ByMbIMHbIH OHTabl CepiH
KaMmTamachl3 eteqi

+ By#biMAabl KENTIPY MalUMHaCckIHAE BMCi3 pexnuMae
kenTipyre 6onaasl. Conaan-ak GymbIMHbIK, YCTiHi
)ueriHe KocbinbIn TirinreH 3aTTaHb6aparb!
HyCKaynapfa Hasap ayAapbiHbI3.
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+ KonMmeH Kip »yfaH Kesfe byibiMabl eKi KypFak,
OpamasIMeH Cbify YCbiHbiaab! (BypamaHbis).

+ KuiMre apHanfaH KoHAVLMOHEPNep, OnTuKarbIK
afFapTKpILITap HemMece Aak KeTiprilTep CUsKTbl
XYFBIL Kocnanapfsl KonaaHbaHs!3,

+ ByibIMAbI XUMUSNBIK Ta3apTy/bl KaHe VTiKTeydi
6onabipMaHbI3

Kaitta nainpananyfa KaTbiCTbl HycKaynap
Byn eHiM Bip NaumeHTKe »eKe KyTiM KepceTyre
apHanfaH.

Keningik

ByibIM caTbin anbiHFaH enaiH 3aHHaMansblk,

epexenepi konaaHeinagsl. Keningik xaraanel

OpbIH angbl Aen olnacaHbi3, anasiMeH byibiMabl

caTKaH caTylblfa Tikenel xabapnacsiHel3. Keningik

KbI3MeTKe »yriHbec bypbiH ByitbiMabl Ta3anan any

kaxeT. VenoTrain ulcertec 6yMbIMbIH KONAaHy sKaHe

OFaH KyTIM »acay HycKaynblKTapblH CakTamaraH

xaffianaa Keninaik MiHpetTeMenepi 6ysbinfFaH

60nbIN ecenTenyi HeMece XOKKa LbFapblybl

MYMKIH

ByYIMbIMHbIH,

+ ByMbIMHBIH TafFalblHAaNFaH MakcaTblHa cali eMec
KonAaHbIybl

+ Kacibu MaMaHHbIH, HyCKaynapbIH OpblHAaMay

- ByMbIMAbl PyKCaTChI3 ©3repTy KesiHae Keningik
»apamcbi3 bonagpl

YKayankepuwinikteH 6ac Tapty

MeauumHa MamaHbl BonmacaHbi3, 63-63iHisre
[MarHo3aap KoriMaHbl3 Hemece o3 beTiHi3lwe eM
XKyprizbeHis. MepunuvHanbik 6yibiMab! anfall
KongaHap anfsiHAa MIHAETTI Typae Aspirepaid
Hemece KaCiby MaMaHHbIH KEHEeCIHe XYriHIHi3,

TeK 0CblNavt faHa bylbIMbIMbI3AbIH AEHEHI3re
acepiH Bafanayfa aHe eKe KOHCTUTYLMSHbI3Fa
6ainaHbICTbl TybIHAAYbI MYMKIH KOnaaHy
ToyeKeNAepiH aHblkTayFa 6onaapl. AtanfaH Kaciou
MaMaHAapLabIH KeHECiH, COHAal-aK ocbl KyXKaTTaFbl
6aprblk Hyckaynapas! / Hemece onapasiH (Kenae
Y3iHAi TypiHaeri) oHnaiiH KeckiHaepi (MaTiHaepai,
cypeTTepai, KecTenepai xaHe T.6.) opbiHaaHbI3.
Kaciby MamMaHMeH KeHeCKEHHEH KelliH xayan
anblHbaFaH cypakTapbiHbI3 KanFaH bornca,
[epirepinire, caTylbifa HeMece Tikenei 6isre
xabapnacklHpi3.

Xabapnay MiHaeTTeMeci

OHIPNIK KYKBIKTbIK HOpManapsa caiikec Ci3

0Cbl MeanLMHanbIk byibiMabl NaiaanaHybiHa
6aiinaHbICTbl Ke3 KenreH eneyni HUMAEHTTep
XeHiHOe fepey eHAipyLWire e, Ky3blpeTTi opraHfa
[la xabapnayfa MiHAeTTICi3. baiinaHbic AepeKTepiMi3
HYCKaYNbIKTbIH apTKbl 6eTiHAE KepCeTinreH.

Kapere »aparty

MaipnanaHy Mep3iMi asKTanFaHHaH KeiiH byibiMabl
Ka[iere »apaTy XeprinikTi epexenepre calikec
)y3ere acbipblnagbl.

MaTepuanbiHbiH KypaMbl

VenoTrain ulcertec byiibiMbl MONNMAMUATEH XaHe
3nacTaHHaH acanfaH. Manbi3aelk Kypamel
6y/bIMHbIH, TirinreH 6upkacbiHaa KepceTinreH

AG KoMnpeccus KnacklHAasbl TOMEH | LWYNbIKTbIH
LeTTepiHae CUAVKOHALI XabbiCkak Tacna
xancoipbinFan. On NonMaMuaTeH, anactaHHaH xaHe
CUMWKOHHaH acanfaH



- Medical Device (MeamuvHansIk Byiibim)
- UDI peTiHfie aepekTep MaTpuLIachiHbIH,
XKiKTeyiLWi

AknapaTTbiH Kyni: 2024-01

* Kaciby MamaH — KONAaHbICTafbl 3aHHaMa HopManapbliHa
CaIKeC KOMMPECCHATBIK WYNbIKTaPAbl KMBICTLIPLIN KENTipyre
JK3HEe OHbl TUICIHLLE KONAaHYFa KaTbICTbl HYCKay 6epyre
KyKbiFbl 6ap TyFa

Kuio 6oMbIHWA YCbIHbICTap
A > KapakaT 6acTblpMachlH canFaHHaH KeliH
MVMICLLE afblHAa aK TEMEHTi WYNbIKTbI
TaHAaHbI3.

LynbIKTBIH CaHblnayblH eKi KonMeH
CO3blHbI3. EHAI WY/bIKTbI BKLIere TapTbiHbI3.

C » LUynbiKTbl )xapakaT bacTblpMackiHa TapTbin

KurisreH kesge abait 6onbiHbI3

B; > KeMiH WynblKTbl BipKenki Typae Ti3eHiH,

acTblHAaFbl Kepre feliiH HeMece caHfa
[leiiH TapTbiHbI3.

YKorapfbl WYNbIKTLI KUK VWiH Koca bepineTiH
KBK KepeK-apaKTbl KOnAaHy YCbiHbinaab.

YoFapFbl WYNbIKTbI KVIOA| XXeHiNaeTy
YLWiH WyYNbIKTbI TAHAAN any, OHbIH Tepic
aliHanablpy »aHe exweaeH 6acTan Kuto
YCbIHbINAabI.

KeitiH TabaHFa apHanfaH caHbinayapl
SLeTTerifen asKTbiH caycakTapblHa
KUFi3iHi3.

LynblKTbl TabaHFa TapTbin KUTi3reHHeH
KeNiH, WyNbIKTbIH BKLIEC OPHbIHAA eKeHAIrH
TeKCepIHi3.

KeliH WynbIKTbI Ti3e acTblHAGFbI OMbICKaA
Kapaw TapTbiHbI3.

B > Byn Aypbic OpHanacyblHa xaHe OHTanmbl

MeanLMHanNbIK TMIMAINIKKe XeTyre
kemekTecefl. AD KOMNpeccuAcbiHAafbl
LUYNbIKTapabl KUreH Kesfe XoFapfbl
LUYALIKTBIH, VLBl TOMEH | LYAbIKTbIH,
MaHXXeTiHEH TeMeH OpHanackaHblHa Ke3
XKETKI3IHI3.

Ocbl 6powiopaHblH, 2-6eTiHaeri
HYCKaynblKTapAbl CaKTaHbi3!

TonbiFbipak aknapaTTbl eMAEHTIH A3pirepae xaHe
MaMaHAaHAbIpbINFaH AykeHae anyfa Gonaabl.
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